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1. Antecedents 

 

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant FGS) es veu 

en la necessitat d’incorporar l’equipament per a un nou quiròfan de cirurgia vascular. La justificació de 

la necessitat d’adquisició d’aquests equipaments es descriu en l’apartat 1. Necessitats a satisfer de la 

Memòria justificativa de la licitació.  

  

Aquest document pretén definir les prescripcions tècniques particulars dels equipaments i els seus 

accessoris, així com les de la seva instal·lació i posada en marxa s’inclou dins de l’abast de la present 

licitació.  

 

2. Abast del contracte 

 

L’abast del present expedient de contractació consisteix en el subministrament, instal·lació i posada 

en funcionament per al servei de cirurgia vascular de la FGS, de l’equipament per al nou quiròfan 

de cirurgia vascular, tal i com es descriu en l’apartat de prescripcions generals. 

 

L’equip i les seves característiques es defineixen en el següent punt de prescripcions generals. 

 

3. Prescripcions generals 

 

El contracte consisteix en el subministrament, instal·lació, muntatge i posada en funcionament de 

l’equipament que es descriu a continuació:  

 

• Sistema monoplà (amb tub i detector en arc en C) sustentat al terra. El sistema ha de 

permetre garantir al màxim les condicions quirúrgiques de l’espai i procurar el mínim impacte 

en la estructura actual del quiròfan, pel que fa a la climatització, dotada amb un sistema de flux 

laminar. És per aquests motius que la única solució possible en termes d’eficiència, des d’un 

punt de vista assistencial, funcional i per garantir el màxim la prevenció davant infeccions 

nosocomials, és una solució basada en sistemes sustentats a terra. 

• Taula quirúrgica sincronitzada amb el sistema d’imatge monoplà amb elements per 

cirurgia endovascular i cirurgia oberta , amb les següents característiques: 

- Interface integrat amb el sistema monoplà, incloent la vigilància anticolpejament, 

maneig mitjançant mòdul de la taula i utilització de les posicions del sistema. 
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- Dos taulells quirúrgics amb accessoris: taulell modular, tauler fibra carboni i accessoris 

per taulell de  fibra de carboni. 

- Columna per taulells quirúrgics 

- Dos carros 

• Un (1) Monitor principal de treball més un (1) repetidor de mateixes dimensions,  situats 

a dreta i esquerra del pacient, de dimensions no inferiors a 55”. 

• Dos (2) sistemes de protecció amb mampara suspesa i faldó ancorat a la taula. 

• Sistema de control ubicat a l’espai adjacent a la sala d’examen.  

• Estació de post-procés i el hardware necessari per disposar de les eines específiques que 

permetin: 

- La integració d’estudis de TAC i RM. 

- Càlcul de diàmetres dels vasos. 

- La planificació de procediments quirúrgics. 

- Disposar d’eines de suport als estudis de patologia vascular perifèrica. 

• Eines d’adquisició i visualització d’imatges per cirurgia vascular d’aorta i vascular perifèric. 

 

• Llicencies necessàries par integrar de forma eficient l’equipament al PACS del centre. 

• Ecògraf de punció integrat en el sistema. 

• Equipament (armaris) per a implantació de la solució per a gestió de pròtesis, implants i 

material sanitari d'alt cost i/o amb altes exigències de traçabilitat: implantació d'armaris 

intel·ligents d'accés restringit que utilitzen la tecnologia RFID per a la gestió del material 

esmentat. Sistema totalment integrable amb el sistema HIS de existent a la FGS, que permet 

l'automatització de processos, amb les següents característiques: 

- 1 armari principal de dues columnes  

- 2 armaris auxiliars de dos columnes 

- Kits organitzatius per a l' organització del producte emmagatzemat.  

- La infraestructura base del sistema estarà composta de:  

▪ Infraestructura informàtica (servidor virtual, llicència de programari i interfícies 

de comunicació)  

▪ Maquinari i consumibles per a punt d'impressió (impressora/s i consumibles de 

posada en servei)  

 

4. Condicions de subministrament 
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El subministrament dels articles objecte de la present licitació es farà a la FGS. Per tant, l’adjudicatari 

haurà d’efectuar els treballs de transport i muntatge de forma immediata un cop recepcionades les 

obres. 

 

L’equipament es subministrarà amb tots els accessoris necessaris per a un correcte funcionament, 

instal·lant-se en les dependències definitives i encarregant-se l’adjudicatari de la retirada dels 

embalatges. 

 

5. Condicions d’instal·lació i obres per l’adequació d’espais 

 

5.1 Consideracions prèvies  

Estan incloses en la present licitació les adequacions i instal·lacions necessàries per al correcte 

funcionament dels equips. L’abast de les adequacions està especificat a l’annex 1 del present PPT. 

 

La instal·lació dels diferents equips ha d'incloure:  

• Instal·lació elèctrica d’acord amb la legislació vigent i altres normatives aplicables (ITCBT-38, 

etc...).  

• Subministrament, connexió i adequació dels quadres elèctrics necessaris.  

• Interconnexió de tots els elements que formen els equips.  

• Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta 

instal·lació i posada en funcionament de l’equip. 

• El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació in situ per a adequar millor la seva 

oferta.  

• Els interconnexions de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric i el propi equip, si cal, 

anirà a càrrec del proveïdor. 

• Configuració, ompliment, proves de rendiment i validació dels armaris.  

• Integració amb els Sistemes d' Informació de la FGS. 

La integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions del Departament de Sistemes de la 

FGS. Les adequacions que requereixin la instal·lació es faran seguin les indicacions de la Direcció de 

Serveis Generals. Aquestes intervencions inclouran la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees 

on s’instal·lin els equips. L’oferta ha de preveure la instal·lació complerta de l’equip d’acord amb les 

directrius de la Direcció de Serveis Generals.  
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El subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels equipaments objecte d’aquesta licitació, 

van a càrrec de l’adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació. L’adjudicatari haurà de presentar 

un calendari de les diferents fases de la instal·lació de l’equip. En cap cas la instal·lació dels equips pot 

incidir, negativament, en l’atenció als pacients. Per això, es tindrà especialment cura dels aspectes com: 

els horaris de treball, la programació, el soroll i la seguretat. L’empresa adjudicatària, una vegada 

instal·lats els equips, haurà de realitzar les proves d’acceptació corresponents. Les proves es 

realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat per la FGS. 

 

5.2 Funcionalitat  

El desenvolupament de l’adequació es realitzarà sense afectar l'activitat normal del centre. L'accés dels 

treballadors al centre de treball, la recepció de materials i la retirada de runes, s'hauran de realitzar per 

accessos i circuïts alternatius, distints dels que normalment són utilitzats per realitzar l'activitat 

assistencial del centre. L’adequació es considerarà en les fases que es determinin a la documentació 

tècnica descriptiva de les adequacions i a l’acta de comprovació i replanteig previ a l’inici de les 

mateixes. El pla de proteccions contemplarà també accions per minimitzar les activitats molestes i 

insalubres en relació amb el centre (generació de runa, pols, soroll, vibracions, etc.), segons el 

document de l’Annex I. 

  

6. Altres obligacions del contractista 

 

El contractista està obligat a complir el termini d’execució del contracte en els terminis previstos en 

aquest document i en la seva oferta així com lliurar els béns objecte del contracte en temps i llocs fixats 

en el contracte. 

 

▪ Pla de Formació: 

 

El contractista haurà de prestar la corresponent formació al personal de la FGS. En aquest sentit 

presentarà i consensuarà amb la FGS un Pla de Formació amb l’objectiu d’oferir accions formatives 

inicials pel personal al respecte del funcionament i ús del mòdul de manera que s’optimitzi el seu 

rendiment i s’aconsegueixi una eficiència òptima que millori la qualitat assistencial. El Pla de Formació 

haurà de contemplar: 

• Formació en funció dels diferents perfils d'usuari, detallant els cursos per perfil.  

• Calendari de formació.  
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▪ Normativa obligatòria: 

 

Tots els components del sistema hauran de complir amb el que estableix la legislació espanyola i 

comunitària vigent que sigui d’aplicació, així com altres normes aplicables obligatòriament: 

 

- Reial Decret 414/1996, d’1 de març, relatiu a la regulació de productes sanitaris (Directiva 

93/42/CEE relativa a productes sanitaris). 

- CEI 601.1 (UNE 606061.1), sobre els nivells de Seguretat Elèctrica 

- Reial Decret 842/2.002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió 

- Marca CE 

 

Documentació tècnica complementària: Amb el subministrament de l’equip, el proveïdor ha 

d’incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà: 

 

- 2 manuals complets d’instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de 

les seves diferents parts, incloent‐hi la preparació, posada en marxa, precaucions i mesures 

en cas d’avaries. 

 

- 2 manuals d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloent‐hi les instruccions 

de muntatge d’accessoris i la seva aplicació. 

 

- 2 manuals d’instruccions de manteniment que ha de contenir les instruccions següents: 

Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i esquemes, amb dimensions, Relació de 

components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència, Esquema tècnic sobre el 

muntatge dels accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent‐hi la 

relació d’avaries més usuals i la seva solució. 

 

 

Garantia 

El termini de garantia de l’equip ofert serà mínim d’un (1) any.  
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Barcelona, 12 de maig del 2022 

 

 

 

 

 

Rubèn Moragues i Pastor 

Director de Serveis Generals 

 

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les 

persones competents. 

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix. 

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d’interès en la pròpia 

actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als 

Conflictes d’interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 

 

 

 




