
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  MATERIAL
ESPECÍFICO DE LABORATORIO: RECIPIENTES DE RECOGIDA DE MUESTRAS Y TUBOS DE EXTRACCIÓN DE
SANGRE  CON  DISPONIBILIDAD  DE  USO  Y  MANTENIMIENTO  DE  EQUIPAMIENTO  NECESARIO
(DESTAPONADORA) PARA LOS CENTROS SANITARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL DE COMPRAS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ, MEDIANTE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

ADAPTADO TRAS EMISIÓN DEL INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA 2022/29 DE FECHA 04/07/2022

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
1.1 Objeto del contrato.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT, en adelante) es el  Suministro de material
específico  de  laboratorio:  recipientes  de  recogida  de  muestras  y  tubos  de  extracción  de  sangre  con
disponibilidad  de  uso  y  mantenimiento  de  equipamiento  necesario  (destaponadora),  para  los  centros
sanitarios adscritos a la central de compras de la provincia de Cádiz, mediante presentación electrónica de
ofertas, según se detallan en este Pliego, de conformidad con la Clasificación Universal del Catálogo de Bienes
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, Genérico de Centro, en su caso, denominación, atributos y medidas
que se especifican.

En el presente Pliego se pretende definir las características técnicas de los bienes que se desean contratar,
para su adquisición y destino en los centros vinculados al contrato. 

A  los  efectos  del  presente  contrato  se denomina “artículo”  cada una  de  las categorías  existentes en el
Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. 

Se entiende por “Genérico de Centro” GC a los artículos que se hayan especificado, bien porque contengan
atributos y medidas definidos o porque contengan una descripción del mismo.

Por su parte tendrá la consideración de “producto” aquél que se encuentra presente en el mercado bajo una
denominación comercial específica, y cuenta con las licencias, autorizaciones y demás condiciones que las
disposiciones vigentes exigen al  diseño, fabricación, acondicionamiento,  etiquetado y comercialización del
mismo.

1.2 Requisitos básicos.

La  denominación  de  los  artículos,  así  como  sus  especificaciones  técnicas,  derivadas  de  la  propia
denominación del Genérico de Centro que se licita, se detallan en el cuadro que se adjunta en Anexo I de este
Pliego.

El  expediente  se licita por lotes y agrupaciones de lotes.  Los lotes que forman parte  de una agrupación
deberán ofertarse de manera unificada, es decir, las empresas que liciten a una agrupación deben presentar
ofertas en todos los lotes de la agrupación. Serán excluidas las proposiciones que no presenten oferta a
alguno de los lotes incluidos en una agrupación.

El expediente se licita a nivel de Genérico de Centro.



Dado que los productos objeto de licitación corresponden a Códigos del Catálogo de Bienes y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud para cuya adquisición se ha declarado la obligatoriedad de uso del Código de
Identificación  del  Producto”  (CIP),  para  poder  participar  en  el  presente  procedimiento  es  imprescindible
disponer de éste, con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. Durante el
contrato el producto deberá poseer el Código de Identificación de Producto. Será causa de resolución del
contrato la pérdida del Código de Identificación del Producto.

El CIP identifica de manera unívoca al producto con el Código del Catálogo del SAS y el Genérico de Centro al
que ha quedado adscrito, y que emite el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud de forma
automática, y sin previa evaluación, una vez que la empresa ha completado el procedimiento de inscripción
previsto en la Resolución de 3 de noviembre de 2010 (BOJA nº 2 de 4 de enero).

Todos los productos ofertados deberán cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad expresamente
exigidos por la normativa nacional e internacional sobre la materia y contar con las licencias, autorizaciones y
demás  condiciones  que  las  disposiciones  vigentes  exigen  al  diseño,  fabricación,  acondicionamiento,
etiquetado y comercialización del mismo. Se requerirá al adjudicatario o adjudicatarios el cumplimiento de
estos requisitos durante la vigencia del contrato.

Para la identificación de los productos ofertados, la presentación de ofertas, de los productos se identificarán
por su denominación comercial, referencia de fabricante, Código CIP, Genérico de Centro correspondiente y,
en su caso, código GS1 (EAN) asignado al producto.

En el caso de que no se corresponda los códigos Genéricos /GC) de la oferta con los Códigos Genéricos de
Centro (GC) objeto de la licitación, y una vez verificado que la ficha técnica y logística de los productos
cumplen con los requisitos establecidos para los productos objeto de la licitación, el licitador con propuesta de
adjudicación dispondrá de un plazo de 10 días hábiles, previo a la resolución de adjudicación, para asociar
correctamente sus productos ofertados a los códigos GC objeto de la licitación. Si transcurrido ese plazo, de
10 días hábiles, no los hubiera asociado correctamente, no se procederá a adjudicar su oferta, pasando a la
siguiente oferta mejor valorada.

Las  empresas  adjudicatarias  deberán  adoptar  el  sistema  normalizado  GS1  (EAN)  de  codificación  y
simbolización en barras en los envases y embalajes de los productos. Serán por cuenta del adjudicatario, y a
su costa, las actuaciones necesarias a tal fin.

No se admiten variantes. A estos efectos no tendrán la consideración de variantes los distintos productos de
una misma empresa con CIP incluido en el mismo artículo (Genérico de Centro) del Catálogo de Bienes y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

En el  caso de que presenten diferentes CIPs en un lote,  el  precio  que se oferte en todos los productos
ofertados deberá ser el mismo, en caso contrario, se considerarán como variantes y serán excluidos en el
proceso de adjudicación.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES, ESPECÍFICAS Y ADICIONALES.

Las características técnicas de los bienes objeto de licitación aparecen detalladas en el Catálogo de Bienes y
Servicios  del  Servicio  Andaluz  de  Salud.  Adicionalmente a las  características técnicas  establecidas en el



catálogo de bienes y Servicios del SAS para cada artículo objeto de licitación, será necesario que los productos
ofertados reúnan las prescripciones técnicas adicionales que se especifican en el Anexo I de este Pliego.

El  incumplimiento  de  las  características  de  los  materiales  objeto  del  contrato  supondrá  la  devolución  al
proveedor de los artículos entregados, quedando obligado este a reintegrar el importe pagado por Plataforma
Logística Sanitaria de Cádiz, así como los gastos de transporte ocasionados.

La  devolución  de  aquellos  artículos  que  incumplan las  características  exigidas se  realizara  por  parte  de
Plataforma Logística Sanitaria de Cádiz, en el momento de detectar el incumplimiento, por lo que los artículos
devueltos podrán encontrarse en condiciones de uso, estando obligado a reintegrar el adjudicado, también en
este caso, el importe íntegro de los artículos independientemente de su uso. En caso de devolución debido a
incumplimientos del adjudicatario, este correrá con todos los costes asociados a la devolución incluidos los del
transporte.

2.1 Características Específicas  y Generales. 

Sistemas para la obtención de especímenes que cumplan con las siguientes características:

Específicas:

 Tubo para la extracción de sangre por vacío con gel separador y activador de la coagulación: Tubos
extracción sangre por vacío con tapón perforable. Partículas de Sílice como activador de coágulo y gel
separador de suero.

 Tubo colector de sangre capilar con gel separador de suero: Sistema de recogida de sangre capilar y
tapón.

 Tubo para la extracción de sangre por vacío con gel separador y heparina de litio: Tubo extracción
sangre por vacío con tapón perforable. Gel separador y Heparina litio como anticoagulante.

 Tubos para la extracción de sangre por vacío con heparina de litio: Tubo extracción sangre por vacío
con tapón perforable. Heparina litio como anticoagulante.

 Tubo para la extracción de sangre por vacío para  glucosa con inhibidor de la glicólisis:  Tubo de
extracción de sangre por vacío con tapón perforable e inhibidor de la glicólisis.

 Tubo para la extracción de sangre por vacío con EDTA K2 y Gel Separador: Tubo extracción sangre por
vacío  con  tapón  perforable,  Gel  separador  de  plasma,  contiene  EDTA  (ácido  etilendiamino-tetra-
acético) dipotásico como anticoagulante sólido. Estéril. Tapón de goma perforable.

 Tubo de extracción de sangre por vacío con Heparina de Sodio y Gel Separador: Tubo extracción
sangre por vacío con tapón perforable. Gel separador, Heparina de sodio como anticoagulante y fluido
para separación de células por gradiente de densidad

 Tubo de extracción de sangre por vacío con ACD-B: Tubo con vació con anticoagulante citrato-glucosa
o ácido-citrato-D-glucosa para preservar eritrocitos y tapón de goma perforable.

 Tubo para la extracción de sangre por vacío con EDTA K2: Tubo extracción sangre por vacío con tapón
perforable, contiene EDTA (ácido etilendiamino-tetra-acético) dipotásico como anticoagulante sólido.
Tapón de goma perforable.

 Tubo colector de sangre capilar con EDTA K2. Anticoagulante EDTA (ácido etilendiamino-tetra-acético)
dipotásico. Sistema de recogida de sangre y tapón.

 Tubo para la extracción de sangre por vacío para coagulación con Citrato sódico 0.109M, 3.2%: Tubo
de extracción por vacío con tapón perforable.



 Recipiente para muestra de orina con dispositivo de transferencia integrado: Frasco boca ancha, tapa
de rosca doble con dispositivo de transferencia integrado para vacío.

 Contenedor 24 h, opaco, graduación de volumen, con dispositivo de transferencia integrado: Frasco
boca ancha,  tapadera hermética a rosca.  Color  opaco traslúcido  resistente  a  Ácido Clorhídrico  y
Carbonato sódico, graduado en mL., capacidad para 3000mL y adaptador de vacío. No Estéril.

 Tubo fondo cónico sin aditivo para análisis de orina por vacío: Tubo de recogida de muestra de orina
con vacío con tapón perforable de seguridad que disminuya salpicaduras accidentales. Fondo cónico
o en fondo redondo.

 Tubo con conservante para análisis de orina para cultivo por vacío: Tubo de recogida de muestra de
orina con vacío con tapón perforable. Conservante liofilizado para orina que asegure la estabilidad de
la muestra. Fondo cónico o en fondo redondo. 

 Recipiente plástico recogida de muestras boca ancha < 250 ml: Envases de plástico, boca ancha
estériles.

Generales
 Material plástico, excepto el tubo de extracción de sangre por vacío con ACD-B que podrá ser de

plástico o vidrio.
 Etiquetado individual en el que figure: Denominación del artículo, fecha de caducidad, número de

lote,  referencia  comercial,  indicación  del  conservante/anticogulante  y  unidades  si  aplica,  y
señalización de llenado del envase en caso de que aplique,

 Margen de +/- 10% sobre las capacidades referidas en cada artículo.
 Presentación en cajas de entre 50 y 100 unidades a excepción de los contenedores de orina.
 Todos los contenedores y tubos han de ser estériles a excepción del Envase de orina de 3000 mL y

los tubos colectores de sangre capilar.
 Tubos con franja que indique el  correcto pegado de la etiqueta de código de barras y Tapón de

seguridad que disminuya las salpicaduras accidentales 
 Compatibilidad documentada con los sistemas de preanalítica y autoanalizadores existentes en los

laboratorios.

La empresa licitadora presentará una solución técnica para las áreas de extracciones de para la obtención de
especímenes de los laboratorios. Esta solución deberá incluir  la automatización del  área de extracciones,
gestión de colas y de turnos así como la explotación de los datos mediante indicadores específicos (tiempos
de espera, satisfacción, carga de trabajo etc…).

En la  mencionada  solución  técnica  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes  cuestiones,  relacionadas  con la
seguridad y funcionalidad del proceso de extracción:

- La aportación de neveras de transporte de triple contención (homologadas según ADR) con sensores
para control de tiempo y temperatura así como el software de gestión de estos registros.

- La aportación de sistemas automatizados o semiautomatizados, según volumen, para la selección y
etiquetado de tubos. 

- Se valorará la instalación de sistemas de gestión informática de las salas de extracciones (turnos,
colas, box, etc…) y la posibilidad de su conexión con el Módulo de Petición Analítica (MPA) de Diraya. 

- Integración del  software ofertado de   gestión de colas y  de turnos con la  aplicación corporativa
TURNO SAS. 



2.2. DISPONIBILIDAD  DE USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS AGRUPACIONES DE 
LOTES 1 Y 2.

El presente expediente conlleva la disponibilidad de uso del equipamiento necesario para la utilización del
material  suministrado, haciendo constar expresamente que el  coste  de dicha disponibilidad,  así  como el
mantenimiento integral del mismo, se encuentra repercutido en el coste del material específico que es objeto
del presente contrato. 
La empresa adjudicataria de las agrupaciones de lotes 1 y 2, pondrán a disposición del Servicio Andaluz de
Salud durante la vigencia del contrato, las destaponadoras que se relacionan a continuación. El equipamiento
necesario  se distribuirá en los siguientes laboratorios vinculados al contrato: 

AGRUPACION CENTRO DE CONSUMO UNIDADES

1 Hospital Punta de Europa 2

1 Hospital de la Línea 2

1 Hospital Universitario de Puerto Real 3

1 Hospital de Jerez 3

1 Hospital Universitario Puerta del Mar 3

2 Hospital Universitario de Puerto Real 2

2 Hospital de Jerez 2

Dado que cada equipo es compatible únicamente con su fungible, en este caso, lo que se busca es el fruto
del rendimiento de dicho equipo, a través del fungible, se precisa la puesta a disposición del equipo, que no
debe ser adquirido por el SAS, ya que, al ser exclusivo, condicionaría al uso exclusivo del fungible del equipo
adquirido  durante  toda  la  vida  útil  del  equipo  en  propiedad del  hospital.  Condicionado al  precio  que  la
empresa al saberse único proveedor, quiera establecer en dicho fungible. Por otro lado, cualquier cambio en
la calidad, o modificación de las necesidades del centro, no sería factiblemente subsanables. Tampoco  sería
posible  acceder  a  las  mejoras  tecnológicas  que  van  apareciendo,  incluso  dentro  del  mismo  proveedor.
Además,  en  caso  de  que  la  empresa  tomase   la  decisión  de  descontinuar  el  producto,  se  perdería
irremediablemente la inversión realizada por el hospital con la compra del equipamiento antes incluso de que
sea rentabilizada. 

Características del equipo:
Previamente al procesamiento de la muestra, es necesario retirar el tapón del tubo de muestras. Para este fin
una máquina destaponadora está diseñada para la extracción segura del orden de 400 tapones de tubos de
recolección de vacío por hora, evitando la manipulación de la muestra, derrames accidentales y la exposición
de los profesionales a un contacto con un líquido de riesgo biológico.

La destaponadora debe cumplir las siguientes características aproximadas: 

- Válida para los tubos de 10 mm y 7,5 mm

- Velocidad de al menos 400 tubos por hora



- Directiva de máquinas 2006/42 / EG.

- Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EG.

- Directiva EMC 2014/30 / EG.

- RoHS 2011/65

- EN 12100: 2010 – Seguridad de la maquinaria.

- EN 61010 y EN 61010-2-081 – Seguridad eléctrica.

- EN 60000-6-3 y EN 55022 Clase B – Requisitos de EMC

Para la totalidad de los equipos puestos a disposición de uso se deberá especificar en la oferta técnica el tipo
de equipo y material  ofertado no fungible,  con indicación de la referencia,  marca, modelo,  identidad del
fabricante, y el plazo de puesta en funcionamiento de los equipos.

La empresa licitadora deberá especificar en la oferta (sobre nº 2), referencia, marca, modelo e identidad del
fabricante de todos los equipos puestos a disposición de su uso.

Las  empresas  adjudicatarias  realizarán  a  su  cargo,  el  mantenimiento  integral  de  los  equipos  puestos  a
disposición, de modo que los mismos se encuentren en todo momento en perfecto estado de uso. 

3. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y LOGÍSTICA

Sin perjuicio de las condiciones particulares, el adjudicatario se someterá en la ejecución de su contrato a las
condiciones generales de compra y logística siguientes:

3.1. Proceso de comercialización

Para las transacciones comerciales, el adjudicatario deberá operar a través del portal de compras en Internet
que,  en su caso,  implante el  Servicio  Andaluz de  Salud.  En  su  defecto  los  canales  de comercialización
derivados de la ejecución del presente contrato serán los ordinarios.

El inicio del suministro deberá efectuarse una vez formalizado el contrato mediante los pedidos efectuados
desde  las  distintas  Unidades  de  Compras  y  Suministros  de  los  centros  peticionarios  vinculados  a  este
expediente.

Renovación Tecnológica: En caso de renovación tecnológica la empresa adjudicataria se compromete a 
sustituir los artículos objeto del contrato en las mismas condiciones del lote a sustituir.

3.2. Logística, distribución y entrega de los productos.



El/los adjudicatario/s de los contratos específicos, resultantes de las convocatorias, previo a la firma de estos,
deberán cumplimentar  la  ficha  logística  contenida  en  el  Acuerdo  de  Desarrollo  Logístico,  conforme a  la
documentación que será facilitada por el Centro.

Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  derivados  de  la  aplicación  de  los  criterios  de  logística,
distribución y entrega de los productos, derivadas del presente contrato a los distintos centros.

En el albarán de entrega del pedido, y en su caso en el envase y/o embalaje del producto, además de los
preceptivos, deberán figurar obligatoriamente los datos de identificación que se citan en el apartado 1.2 del
presente pliego, en el formato que se determine por el Servicio Andaluz de Salud.

No se aceptarán los albaranes que no se ajusten a lo especificado en los Pliegos y anexos que rigen el
presente contrato.

Si  la  mercancía  objeto de este  expediente  se va a entregar en nuestro almacén central  PALETIZADA, la
empresa adjudicataria debe cumplir los siguientes requisitos:

- Los palets deben ser Europalet normalizado (según norma ISO Standard 6780) de 800 x 1200mm. Estos 
palets deben venir identificados con un anagrama circular con las letras EUR o EPAL.

- La mercancía debe venir protegida con un film de plástico.

- La mercancía NO debe sobresalir de los límites del palet.

- Si la empresa adjudicataria exige el retorno del palet, debe aparecer esta circunstancia de forma explícita en 
el albarán que acompaña a la mercancía.

-  Si  la  empresa  adjudicataria  tiene  contratado  un  Sistema  Pool  de  Palets,  (tipo  CHEP,  PALLETWAYS,..)
previamente debe haber indicado por escrito esta circunstancia y entregar un documento a la jefatura de
almacén donde se establezca claramente cuál es el funcionamiento de este sistema (empresa que los retira y
frecuencia de retirada).

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

De conformidad  con el  Sistema de  Gestión  Medioambiental  la  empresa  adjudicataria  deberá  asumir  las
obligaciones  detalladas  en  el  Anexo  II  “Cláusulas  ambientales”  que  forma parte  del  presente  Pliego  de
Prescripciones Técnicas. 

Conocido y aceptado en su totalidad.
LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL EL ADJUDICATARIO,
UNIVERSITARIO REGIONAL DE Cádiz,



ANEXO I 

Agru Lote  GC Descripción
Características Técnicas Específicas 
Adicionales 

1 1 E02045

RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA 
MUESTRAS BOCA ANCHA CON 
ADAPTADOR VACIO 3000ml.-
Color:Opaco;

No estéril

1 2 A45897
RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA 
MUESTRAS BOCA ANCHA CON 
ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC

Tapadera de rosca hermética con 
adaptador de vacío

1 3 A45123
TUBO DE ORINA POR VACIO CON 
CONSERVANTE-Volumen: 10ml

Tapón perforable de seguridad

1 4 A45122 TUBO DE ORINA POR VACIO-GC
Tapón perforable de seguridad, sin 
aditivos

2 5 E62813
TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR
VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-
Volumen:[3.5-3.5];

Tapón perforable de seguridad

2 6 E62814
TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR
VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-
Volumen:[5-5];

Tapón perforable de seguridad

2 7 E62818
TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR
VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-
Volumen:[8.5-8.5];

Tapón perforable de seguridad

2 8 E30136
TUBO EXTRACCION SANGRE POR 
VACIO + SEPARADOR C/ HEPARINA 
LITIO-Volumen:[3-3];

Tapón perforable de seguridad

2 9 E70562
TUBO EXTRACCION SANGRE POR 
VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:
[1.8-2.1];

Doble cobertura, concentración 3,2%

2 10 F43034
TUBO EXTRACCION SANGRE POR 
VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:
[3.5-4];

Doble cobertura, concentración 3,2%

2 11 E02142
TUBO EXTRACCION SANGRE POR 
VACIO C/ EDTA DIPOTASICO + 

Tapón perforable de seguridad



Agru Lote  GC Descripción
Características Técnicas Específicas 
Adicionales 

SEPARADOR-Volumen:[5-5];

2 12 E02061
TUBO EXTRACCION SANGRE POR 
VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-
Volumen:[3-3];

Tapón perforable de seguridad

2 13 D62348
TUBO EXTRACCION SANGRE POR 
VACIO C/ EDTA TRIPOTASICO-
Volumen:[3-3];

Tapón perforable de seguridad

2 14 E02197
TUBO EXTRACCION SANGRE POR 
VACIO P/ GLUCOSA-Volumen:[2-2];

Tapón perforable de seguridad

2 15 B38666
TUBO EXTRACCION SANGRE 
CAPILAR C/ EDTA-Volumen: 250-500 
µl

Tapón con colector

2 16 B38177
PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE 
POR VACIO - GC

No estéril, cono luer

2 17 B39585
PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE 
POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR - GC

Estéril, envase individual, cono luer

18 E33929

RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA 
MUESTRAS BOCA ANCHA  1500-
3000ml.-Ø DE BOCA:[80.0-
89.0];ESTERIL:no;(2) VOLUMEN:
[2000-2000];

No estéril, tapa de rosca

19 E01842

RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA 
MUESTRAS BOCA ANCHA  <250ml.-Ø
DE BOCA:[50.0-
59.0];ESTERIL:si;VOLUMEN:(90-125];

Tapa hermética

20 A45112
EQ. CONCENTRADOR P/ ESTUDIO 
PARASITOS EN HECES-GC

Cucharilla, contenedor

21 E62821

SISTEMAS PARA RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE MUESTRAS 
BIOLÓGICAS EN MEDIO LÍQUIDO 
P/SEMBRADORES AUTOMÁTICOS-GC

 

22 A45124
BOLSA PLASTICO PARA 
TRANSPORTE DE MUESTRAS-GC

Con logotipo de material         
contaminante y cierre zip

23 E80542
RECIPIENTE PARA TRANSPORTE Y 
ENVIO MUESTRAS BIOLOGICAS-
VOLUMEN:0.50;

Al menos doble embalaje

24 E30146 TUBO EXTRACCION SANGRE POR Tapón perforable de seguridad



Agru Lote  GC Descripción
Características Técnicas Específicas 
Adicionales 

VACIO-Volumen:[9-9];

25 F33094

ETIQUETA CODIGO DE BARRAS-
Hematología y Rutina 100x240mm - 
26 Códigos de barra (con punto de 
color) - 5 arábigos

26 F33095

ETIQUETA CODIGO DE BARRAS-
Urgencias. 100x120mm -13 Códigos 
de barra-5 Arábigos. Fondo neutro con
banda amarilla 


