_ FONDO EUROPEO
Furaia impulsa . DE DESARROLLO REGIONAL-
y nuestro crecimiento FONDOS REACT-UE

Consejeria de Sanidad Gerencia Regional de Salud

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Contrato mixto de suministro y obras necesarias para la instalacion y puesta en
funcionamiento de un equipo de resonancia magnética en el Hospital Santa Béarbara de
Soria y retirada del equipo actual del resonancia magnética de este Hospital, financiado
como parte de la respuesta de la Union a la pandemia de COVID-19, Fondo europeo REACT-
UE, con arreglo a las especificaciones técnicas que se adjuntan en el Anexo | a este pliego.

Incluye las siguientes prestaciones:

® El suministro, instalacidn, puesta en marcha y formacién del personal sanitario y
técnico que lo vaya a manejar.

¢ La realizacién de obra para la reforma de Ia zona del hospital donde se va a
ubicar, para ajustar ia superficie de trabajo al nuevo equipo que se va a instalar.

¢ Las obra de montaje y desmontaje incluiran la realizacién de la documentacién y
tramites de modificacion de la instalacidn ante el Servicio Territorial de Industria.

e Desmontaje y retirada completa de la actual instalacién y equipo actual de
resonancia magnética, antes de la instalacidon del nuevo equipo. Los
componentes retirados podrdn pasar a reciclaje o reutilizacion favoreciendo el
medio ambiente.

¢ Situacion de las obras. Complejo Asistencial de Soria. Hospital Santa Barbara.
Paseo de Santa Bérbara, s/n 42005 Soria {perteneciente a la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Soria).

* La prestacién del suministro se ejecutard con arreglo a los requerimientos y
condiciones que se estipulen en este pliego de prescripciones técnicas y del
pliego de cldusulas administrativas particulares, de las que se derivan los
derechos y obligaciones de las partes contratantes.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS.

Los equipos ofertados deberan cumplir las especificaciones, composicién y caracteristicas
establecidas como minimas en el ANEXO | “Especificaciones Técnicas” del PPT. Las empresas
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licitadoras deberan contemplar como requisitos minimos lo recogido en el ANEXO |,
debiendo expresar detalladamente las caracteristicas técnicas de los equipos ofertados v
relacionarlos justificadamente con los requisitos indicados en el Anexo 1 y su cumplimiento.
En ningun caso el cumplimiento de los requisitos sera valorado como mejoras dentro de los
criterios de valoracion de la oferta. Si alguna de las caracteristicas técnicas indicadas
determinara una marca o modelo exclusivos, dicha indicacién deberd entenderse como
equivalente,

Los equipos ofertados deberdn ser nuevos en todos sus componentes sin excepcién. Bajo
ningun concepto seran admitidos equipos de segunda mano o que incluyan componentes
de segunda mano o reciclados, siendo este aspecto causa de exclusién. La plataforma del
equipo ofertado debera tener menos de 5 afios desde la fecha de marcado CE.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacidén deberd proporcionarse la maxima
descripcion, hojas de datos técnicos de producto (Product Data) y toda la informacién que
permita una completa evaluacidon de las ofertas presentadas.

3. REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURAS
3.1 Infraestructura Hardware:

Se utilizaran los servidores y almacenamiento instalados actualmente en los CPDs
corporativos de las GRS destinados a la gestionar los sistemas de informacidn de Radiologia
de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASO).

El entorno tecnoldgico de estos servidores es el de referencia estandar de la GRS:

- Entorno de virtualizacion VMWARE versidn 5.5 o superior.

- Sistema de gestidn de base de datos Oracle o SQL Server dltimas versiones disponibles en
el mercado.

- Servidor de aplicaciones: Oracle Weblogic o Internet Information Server

- Sistema operativo: RedHat Linux o Windows Server

- Integracién con RIS-PACS DICOM3.0 corporativo (IRE RayosX).

3.2 Puestos cliente:

SO Windows 10 profesional para su integracidn en Directorio Activo Corporativo Microsoft
de la GRS.

3.3 Licencias:
¢ El nimero total de licencias de usuarios concurrentes serd el necesario para

garantizar el funcionamiento de méximo acceso desde todos los puestos de
trabajo que se definan, o se puedan definir en el futuro, dentro de la GASO.
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s las licencias ofertadas incluirédn la garantia durante toda la vigencia del
contrato. Sera obligacion del contratista durante ese periodo:

v Poner a disposicién de la GASS y autorizar el uso de la Gltima versién o
actualizacién disponible en el mercado de todos los productos
relacionados en el objeto del presente pliego.

v Entregar a la GASO todas las versiones mayores de producios y
tecnologia, que incluyen versiones generales de mantenimiento,
versiones de funcionalidad seleccionada vy actualizaciones de
documentacion.

v" Dar acceso a la base de conocimiento y soporte web, incluida la
posibilidad de registrar peticiones de servicio en linea.

v" Servicio telefénico y local de soporte, para la resolucién de incidencias vy
peticiones de servicio.

® Las estaciones de trabajo (hardware) con su sistema operativo y software
basal, si fueran necesarias, seran los existentes en el Hospital, por lo que
quedan también fuera del alcance de este contrato.

3.4 ldentificacidon de pacientes:

La identificacion de pacientes se realizard mediante integracion con el sistema de
identificacién de paciente de la GRS (EMPI). En su defecto, también se permitird esta
identificacién mediante el ndmero de historia clinica de Atencién Especializada ademas de
mediante el CIPA {y/o CIP mientras siga en vigor} de la tarjeta sanitaria de fa misma forma
que se hace en el HIS. Se dispondrén de sistemas de integracién con EMPI y/o con la base de
datos de pacientes del HIS garantizando en todo caso la integridad ante cambios de estos
identificadores y en su caso de los datos demograficos de los pacientes.

3.5 Comunicaciones y seguridad:

* Todos los elementos que componen la solucién deberan estar fisicamente alojados
en la infraestructura de la GRS, salvo que se indique expresamente lo contrario y, en
el caso de que, por motivos de soporte y/o mantenimiento requieran ser
administrados de forma remota por el adjudicatario esta se llevara a través de una
conexion segura a través de la infraestructura de seguridad perimetral de la GRS.

* No se permitird el envio de archivos fuera de las instalaciones de la organizacién ni
modelos en {os que todo o parte del trafico de red sea reenviado desde o hacia las
instalaciones locales.

» Por la naturaleza del servicio y los datos tratados en el mismo, el sistema de
informacién en su conjunto se considerara de nivel ALTO en relacién a las
dimensiones de seguridad consideradas por parte del ENS (Real Decreto 3/2010, de
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8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la
Administracién Electrénica). Por ello el sistema debera satisfacer todas las medidas
de seguridad establecidas en el ENS para sistemas de informacién de nivel alto.

e [l sistema para su funcionamiento deberd evitar el uso de protocolos de
comunicaciones vulnerables y que no sean conformes con las medidas de seguridad
mencionadas.

¢ Como premisa para su integracidn en la red privada corporativa todos los servidores
y puestos cliente deberan ser conformes con las politicas de seguridad de la
Gerencia Regional de Salud debiendo ser compatibles con la solucién de proteccion
de los puestos de usuario desplegada en la actualidad en la GRS {Symantec Endpoint
Protection).

4 INTEGRACION CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL HOSPITAL Y
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD.

¢ La Gerencia Regional de Salud de Castilla y Ledn, a través de la Direccién General de
Infraestructuras y Tecnologias de la Informacién, ha impulsado la estandarizacion e
interoperabilidad de los sistemas informdticos y telecomunicaciones de los
Complejos Asistenciales y Hospitales de Castilla y Ledn, vinculando por tanto la
aplicacion de dichos estandares, al Complejo Asistencial de Soria.

e Todas las aplicaciones informaticas actualmente utilizadas y las que se deban
implantar en el Complejo Asistencial de Soria, deberdn cumplir y utilizar los
estandares de integracion basados en HL7, CDA, perfiles IHE, etc. v en especial los
publicados en www.saludcastillayleon.es, para garantizar la interoperabilidad de los
mismos, de forma completa, dentro del Complejo Asistencial de Soria y entre el
resto de los centros sanitarios de la propia Gerencia Regional de Salud de Castilla y
Leodn.

¢ La informacion que generen los equipos objeto del contrato o el software asociado a
los mismos, debera poder ser integrada, siguiendo estos estandares, en los sistemas
de Historia Clinica Electronica Corporativa de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y Ledn, y con los sistemas departamentales que se requiera (Gestién de
Pacientes, Cuidados de Enfermerfa, Imagen Médica, Laboratorios, UCI, RIS/PACS,
anillo RX, etc.).

¢ lgualmente, los aparatos o equipos médico asistenciales objeto de este contrato,
susceptibles de gestionar informacion de pacientes, as{ como del software asociado
a los mismos, deberdn cumplir estrictamente la Ley Organica de Proteccién de Datos
de Cardcter Personal, e integrarse con el sistema de identificacién Gnica del paciente
y con el directorio de usuarios, perfiles corporativos y sistemas de seguridad v
autenticacion del personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y Ledn, de la
que depende el Complejo Asistencial de Soria.
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e Todas las infraestructuras T que componen los servidores del sistema de
informacién deberan ser alojadas en los Centros de Proceso de Datos Corporativos
de la GRS en conformidad con las politicas de seguridad corporativas. Del mismo
modo, todos los elementos que componen la sala de resonancia que requieran
comunicacién IP se integrardn en la red local del Complejo Asistencial de Soria en
conformidad con las politicas de uso de red de la GRS con especial observancia de las
medidas en materia de separacion de redes e interconexién con redes de terceros.

¢ Los aparatos y equipos médico asistenciales objeto de este contrato sera obligatorio
su integracion con el sistema de informacion del Complejo Asistencial, deberan
disponer de la conectividad informatica adecuada, por ejemplo, Continua Health
Alliance, o normas 1SO IEEE X73, para su integracién con los sistemas de informacion
departamentales del Complejo Asistencial. Incluiran el software, las licencias de uso
necesarias, asi como su instalacién integrada segun los estandares de integracion e
interoperabilidad de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y Ledn, para su uso
completo y adecuado en el Complejo Asistencial de Soria.

5. DOCUMENTACION TECNICA

El adjudicatario debera actualizar puntualmente vy sin coste toda la documentacidn técnica

presentada, en castellano, a lo largo de la vigencia del periodo de garantia y mantenimiento
ofertados.

6. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.

El adjudicatario quedard obligado al cumplimiento de la actual normativa de caracter
técnico tanto para el suministro e instalacion del equipamiento objeto del contrato como
para su instalacion y periodo de vigencia de la garantia. En el caso de que dicha normativa
suponga la redaccion de documento técnico especifico, o de cualquier tramitacién legal,
seran ambos a cargo del adjudicatario. Los equipos y productos presentados deberan
cumplir con el Real decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los
productos sanitarios. Para la aceptacion del equipo sera requisitc minimo el cumplimiento
derivado de esta normativa y especificamente la presentacién acreditativa de la

documentacién del marcado CE en donde corresponda, acompafiado del numero del
organismo de control notificado.

Sera de aplicacién, como requisito minimo en cuanto a los criterios para la aceptabilidad del
equipo, lo dispuesto en el R.D. 1976/1999, de 23 de diciembre por el que se establecen los
criterios de calidad en radiodiagndstico, o en la normativa gue, en su caso, la pueda
sustituir. Todo el software incluido deberd cumplir 1a Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, asi como
sus condiciones y especificaciones técnicas correspondientes.
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7. PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO.

Ademds del suministro propiamente dicho, se incluyen en el contrato las siguientes
prestaciones:

7.1. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA,

Para conocer las condiciones concretas de instalacidn, los licitadores podran visitar el
Complejo Asistencial de Soria previa cita con el Jefe del Servicio de Radiodiagnéstico. En los
Anexos se incluyen los planos de la ubicacién actual de la Resonancia Magnética.

7.1.1. INSTALACION DEL NUEVO EQUIPO

El nuevo equipo se instalard en el drea determinada y la adjudicataria cumplird en lo relativo
a la obra y al proyecto con las premisas indicadas en el anexo lIl. La oferta de los licitadores
incluird una memoria que defina las obras necesarias de adaptacidn a realizar, instalaciones
y de conexion de equipo a suministrar. Asimismo se aportard por parte de los licitadores los
planos necesarios y documentacion grafica de la instalacién y equipo ofertados. En estos
planos se visualizard como queda distribuido el equipamiento, entradas, salidas, etc., de
cara a definir el trabajo funcional a realizar.

Esta memoria incluird un cronograma de tiempo de elaboracion del proyecto, asi como el
Programa de ejecucion de las tareas. Dado que la presentacion de esta memoria se exige en
el PCAP dentro del sobre n°2 {criterios a valorar mediante juicio de valor), se recuerda que
en ningun caso debera contener ninguin documento relacionado con los criterios evaluables
mediante la mera aplicacién de formulas. Los gastos de cualquier otro tipo que se puedan
repercutir o devenguen de la obra, tales como licencia de obra, tasa por licencia urbanistica
de construccion e instalacion, certificaciones de instalaciones, etc., correran a cargo del
adjudicatario. El contratista realizard por su cuenta la ejecucidn de las obras de
acondicionamiento de la sala y espacios para los que resulte adjudicatario, el transporte
hasta su ubicacién y los trabajos que requiera la instalacién del equipo para el correcto
funcionamiento final:

* El equipo se suministrara con todos aquellos dispositives o elementos interconexién,
cableado, accesorios de anclaje o fijacidn, tanto de obra como instalaciones, necesarios para
un total y correcto funcionamiento y obtencidn de correspondientes permisos o
autorizaciones requeridos por la legislacion vigente.

* Seran montados por el adjudicatario en los locales de destino definitivo en condiciones de
funcionamiento, incluyendo la instalacién, traslado y baja de equipo existente, realizando
las exigencias preceptivas de la aceptacién técnica del equipo.

* La empresa realizara la integracion completa del equipo con el archivo de imagen de la
Gerencia Regional de Salud.
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7.1.2. DESINSTALACION DEL EQUIPO EXISTENTE

En la actualidad, se dispone de un equipo de resonancia magnética (RM Philips Achieva de
1,5 Tesla instalado en 2008). Su desmontaje se producira antes del inicio de la obra
correspondiente. El adjudicatarioc se hara cargo del desmontaje completo de la sala y
retirada del equipo de RM, asumiendo la realizacion de la documentacion y tréamites de
modificacion de la instalacion ante el Servicio Territorial de Industria, asi como las que ello
devengue. Todas las actuaciones necesarias figurardn en el plan de gestién de residuos y
reciclaje que se redacte como parte del Proyecto y una vez resulte adjudicatario.

7.1.3. TEST DE ACEPTACION Y ACTA DE RECEPCION.

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y de conformidad con las fechas
propuestas, realizard dentro de los 7 dias naturales siguientes a la finalizacién de la
instalacion, la prueba o test de aceptacion en presencia de un representante del Servicio de
Radiodiagnostico. Posteriormente en un periodo no superior a 3 dias naturales desde la
realizacion de la prueba, se entregara al Complejo Asistencial de Soria, un informe escrito en
el que consten los resultados de la prueba de aceptacién efectuada y cuanta
documentacién sea exigible para el registro del equipo ante la Consejeria competente en
materia de Industria, plazo en el cual {maximo de 3 dias naturales) se debera firmar el
correspondiente acta de recepcién. El unico documento que certificard la instalacién y
puesta en marcha del equipo, y por consiguiente la validacién de su entrega, serd el acta de
recepcion y puesta en marcha, que se realizard por el érgano de contratacién una vez se
disponga del test de aceptacidn favorable, la documentacién completa indicada en el

parrafo anterior y efectuada la formacion al personal de SACYL segun se detalla en el punto
siguiente,

7.1.4. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION.

Las obras a realizar en el interior de las dependencias hospitalarias para instalar el nuevo
equipo y/o para retirar el antiguo serdn asumidas por el adjudicatario, asi como el coste de
la obtencién de los preceptivos permisos que procedan, debiendo contar con Ia supervision
del Servicio de Mantenimiento, del Servicio de Medicina Preventiva asi como de los
Técnicos en Prevencién de RR.LL,

El plazo de entrega e instalacién serd de 90 dias naturales desde la firma del
correspondiente contrato.

7.2. PROPIEDAD, PROTECCION DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
A) Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la implantacion,

puesta en marcha y funcionamiento del contrato, serén propiedad de la Gerencia Regional
de Salud. El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que pueda
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corresponderle, sin la autorizacién expresa de los responsables de la Gerencia Regional de
Salud previa peticion del adjudicatario debidamente motivada.

La documentacion quedard en propiedad exclusiva de la Gerencia Regional de Salud, sin que
el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin
la expresa autorizacién de la Gerencia Regional de Salud. Toda la documentacién que se
genere como consecuencia de la instalacion y configuracidn del equipamiento objeto de
este pliego, deberdn entregarse en soporte informatico, en los formatos especificados, o los
formatos que la GASS indigue en su momento para cualquier otro tipo de fichero. Sin
perjuicio de lo dispuesto por la legislacién vigente en materia de propiedad intelectual y de
proteccion juridica de los programas de sistemas de informacién, el adjudicatario acepta
expresamente que los derechos de explotacion de las aplicaciones informaticas, de los
programas desarrollados o documentacidn al amparo del presente contrato corresponden
unicamente a la Gerencia Regional de Salud, con exclusividad v a todos los efectos.

B) De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27
de abril de 2016, relativa a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos, articulos 32, 33 y 34 del
citado reglamento. En concreto lo estipulado en el articulo 33 que textualmente sefala lo
siguiente: "Que teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicacidn v la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, (...} el responsable y el
encargado del tratamiento aplicaran medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo). Y segin lo contemplado en Ley
Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, en vigor desde el 7 de diciembre de 2018.

C) En consideracion al tipo de informacién procesada, el adjudicatario esta obligado a
mantener la mds absoluta confidencialidad sobre todos aquellos datos y documentos a que
tengan acceso con motivo de esta adjudicacion. A efectos de la prestacién de servicios por
parte del adjudicatario de la GASO, el primero tendrd la condicién de encargado del
tratamiento y se sujetara al deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales a
los que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable.

El adjudicatario no podré comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera
para su conservacion, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso,
asi como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documentos en los que conste algin dato de caracter personal objeto del tratamiento, salvo
que la Administracion requiera que le sean devueltos.

D) El adjudicatario deberd aceptar, como parte esencial del contrato, el contrato adicional
de encargado del tratamiento de datos que le facilitara la Gerencia de Asistencia Sanitaria
de Soria y como encargado del tratamiento de datos notificara sin dilacién indebida, y en
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cualquier caso antes del plazo maximo de 24 horas, y a través de correo electronico y
comunicacion telefénica al responsable del tratamiento de datos (Gerencia de Asistencia
Sanitaria de Soria, direccion de correo electronico: gerente.hsor@saludcastillayleon.es ), y al
Delegado de Proteccion de Datos de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y
Ledn, a través de las direccidn electrénica dpd@saludcastillayleon.es, las violaciones de ia
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente
con toda la informacidn relevante para la documentacién y comunicacién de la incidencia,
asi como notificard y asumird la responsabilidad de cualquier fallo en su sistema de
tratamiento y gestién de la informacién que haya tenido o pueda tener como consecuencia

la puesta en conocimiento de terceros de informacion confidencial obtenida durante la
ejecucion del contrato.

E) Asimismo, a la finalizacidn del contrato el adjudicatario quedara obligado a la entrega a la
Administracién, o destruccion en caso de que asi se establezca en el contrato, de cualquier

informacion obtenida o generada como consecuencia de |a prestacién del objeto del
presente pliego.

F) El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en el vigente RD 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrolio de la Ley Orgénica 15/1999,
de 13 de diciembre, de proteccién de datos de caracter personal; Reglamento en cuya
Disposicion Adicional Unica se establece que todos los productos de software destinados al
tratamiento automatizado de datos personales, deberan incluir en su descripcion técnica el
nivel de seguridad, basico, medio o alto, que permitan alcanzar de acuerdo con lo

establecido en el titulo ViIl de este reglamento; y, en consecuencia, deberan cumplir el nivel
de seguridad en é} exigido.

7.3. FORMACION.

La empresa adjudicataria ofrecerd programa de formacién para el manejo del equipo para
todo el persenal asignado, organica o funcionaimente al Servicio de Radiodiagnéstico v que
esté vinculado con el manejo del equipo a instalar.

La formacién se realizard de acuerdo con la disponibilidad del personal del centro, en turno
de mafiana y/o tarde, impartiéndose, a solicitud del centro, de forma conjunta o separada
para las distintas categorias profesionales.

Al finalizar el periodo de formacion se emitira un certificado de cumplimiento del Programa
de formacién, firmado por el Jefe de Servicio de Radiodiagndstico que serd preceptivo para
la finalizacién del contrato con la consiguiente devoluciéon de garantias. Cualquier
modificacion del equipo conllevard un periodo de formacién del personal en los mismos
términos sefialados en el parrafo anterior.

Para el Servicio de Electromedicina del Hospital se requerird una formacién bdsica en el

manejo del equipo o en alguno de los elementos auxiliares instalados {por ejemplo
refrigeracién en su caso, etc.).
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7.4. GARANTIA Y SERVICIO TECNICO.

El plazo de garantia del equipo, incluidos sus componentes y accesorios, asi como de las
obras que sea necesario realizar para su correcta instalacion y puesta en marcha, sera de 12
meses, contando desde la recepcidn formal del equipo en la que conste la conformidad de
la instalacién y funcionamiento y haber superado el test de aceptacién. Todos los
desplazamientos, materiales, mano de obra y demds costes que puedan surgir durante el
plazo de garantia, correrdn por cuenta del adjudicatario, quedando entendido que el coste
de mantenimiento para la Administracion durante este periodo, sera de cero.

El adjudicatario mantendra la existencia de piezas de repuesto durante un periodo de al
menos, 10 afios desde la fecha del acta de recepcién.

Durante el plazo de garantia la empresa adjudicataria realizard sobre la totalidad del
equipamiento, y de todos sus componentes y accesorios, las siguientes actividades que
correran por cuenta del adjudicatario:

* El horario del servicio técnico serd, como minimo, de 8 a 18:00, de lunes a viernes, con
atencion telefonica en castellano. El tiempo de respuesta presencial ante una averia
durante el periodo de garantia, serd como maximo de 12 horas,

* Durante el periodo de garantia las actualizaciones de software se consideran incluidas en
el importe de adjudicacién y por tanto se realizaran sin ninglin coste para la Administracién.
* En el supuesto de que durante el periodo de garantia, el equipo sufra un tiempo de
parada por averia superior a 96 horas al trimestre, la empresa adjudicataria debera poner a
disposicion del centro sanitario los medios necesarios para la realizacién, a su cargo, de las
pruebas diagndsticas, a razdon de 30 pruebas por dia de exceso de parada o fracciones
equivalentes de horas.

El tiempo de parada por averias se contabilizard desde el momento de emisién del aviso por
parte del centro sanitario hasta la conformidad de la reparacién por el mismo. Las pruebas
diagnésticas se realizaran en equipo de prestaciones similares y en periodo maximo que
determinara en calendario conjunto con el Centro.

Soria, 20 de Diciembre de 2021.

OSTICO

i

EL JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGN

o, et T

Fdo. Ca‘ginfé%fg_g_|ﬁaé;al Subero

o
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ANEXOI1
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA

IMAN

* Superconductor

» Intensidad del Campo: Minimo. 1.5 Tesla.

» Diametro interno del tinel: Minimo 70 cm.

* Bajo consumo de cridgenos en condiciones operativas normales. {zero boil-of)

* Monitor o monitores integrados en frontal de iman para posicionamiento y prescripcion
del estudio.

* Posibilidad de corte del campo magnético en condiciones de emergencia.

SISTEMAS DE GRADIENTES:

*  Amplitud maxima de intensidad real por eje (mT/m) = 44 mT/m.
* Velocidad maxima real por eje, slew rate {T/m/s) = 200 T/m/s.
* F.0.V. maximo que se pueda conseguir 2 50x50x45 c¢cm.

SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA:

» Blindaje: Se dispondrd Jaula de Faraday en toda la sala de examen.

* Potencia de amplificador de RF: 2 16 kW.

* (apacidad de la plataforma de radiofrecuencia de recibir simultineamente 2 32
receptores/canales independientes, cuando se requiera en funcién de tipo de bobina
conectada.

* Digitalizacion de la sefial obligatoriamente en el gantry o mas préximo al paciente.

* Rango dinamico de los convertidores analdgicos/digitales de los canales de recepcién
157 dB

* Adquisicién en paralelo; algoritmos en imagen o raw data.

ANTENAS/BOBINAS:

* Se incluirdn bobinas o combinaciones de bobinas multi-elemento para exploraciones
rutinarias y avanzadas de: cabeza, cuello, térax, mama, abdomen, columna, miembros
inferiores, articulaciones de gran tamafio, articulaciones de pequefio tamafo, CUerpo
entero, columna completa, estudios vasculares completos, incluyendo bobina integrada en
mesa. Todas las bobinas de superficie serdn de la techologia phased array.

* (apacidad para conexion simultanea de las bobinas que permita realizar un estudio de
cabeza, cuello y columna completa sin necesidad de cambiarlas ni de movilizar al paciente

* El pack de antenas/bobinas para cubrir las diferentes areas anatémicas incluira
necesariamente:
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¢ Craneo: 2 15 elementos independientes
¢ Columna completa: 2 32 elementos independientes

Cuerpo/body: 2 15 elementos independientes con cobertura de = 50 ¢cm en
craneocaudal.

Rodilla: = 8 elementos independientes

Hombro: 2 8 elementos independientes

Tobillo/Pie: 2 8 elementos independientes
Extremidades pequefias: 2 4 elementos independientes
Mama: 2 16 elementos independientes.

* & & & @

MESA DE EXPLORACION:

s Cobertura de adquisicion = 200 cm.

* Peso maximo que soporta, en estatico y dindmico > 220 kg.

* Mesa o tablero extraible / desancable; o sistema de camilla mévil de transferencia de
pacientes.

* El equipo debe contar con sincronismo ECG y movimientos respiratorios, incluyendo
navegador diafragmatico.

* Cascos que permitan la comunicacién con el paciente durante el estudio.

SISTEMA INFORMATICO.

. Capacidad de conexion remota que debera incluir: asistencia técnica, aplicaciones
clinicas, gestién de la base instalada.

ADQUISICION DE IMAGEN:

* Sistema de reconstruccion de alta velocidad (2D FFT/ s. en 256 x 256 y FOV
completo} 2 30.000 FFT/s.

* Seincluiran las siguientes secuencias:
SE, IR, GRE, Turbo GRE, Fast SE/Turbo SE, Turbo IR/Fast IR, Coherent GRE, eco-planar.
Secuencias DIXON Turbo SE/Fast SE
Secuencias DIXON 3D Eco de gradientes

¢ Técnicas de adquisicion en paralelo.

* Reduccion de artefactos:

* Métodos para eliminacidn artefactos de movimientos respiratorios.

¢ Sistema Vector ECG y Pulso periférico

* Sistema para sincronismo respiratorio

Incluira los siguientes paquetes clinicos:
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SECUENCIAS ESPECIALES PARA MUSCULOESQUELETICO:

e Secuencias 3D Turbo/Fast SE con resolucidn isotrépica

* Métodos de supresion grasa

e Secuencias para calculo T2 para cartilago

* Secuencias DIXON Turbo SE/Fast SE para la supresion grasa.
» Secuencias especificas para reducir artefactos metdlicos en los tres planos
simultaneamente.

SECUENCIAS CEREBRALES Y COLUMNA

* Secuencias 3D FLAIR, Doble IR con resolucion isotrépica
* Secuencias de difusién EPI

* Secuencias de Tensor difusién

* Secuencias de perfusion cerebral T2*.

SECUENCIAS VASCULARES SIN CONTRASTE

» T.OF. 2Dy3D.
s Contraste de Fase.
* Secuencias cuantificacidn de flujo en 2D, 3D.

SECUENCIAS VASCULARES CON MEDIOS DE CONTRASTE

* Vascular en tiempo real,

* Angiografia con movimiento de la mesa de cuerpo completo.
* Vascular 4D.

SECUENCIAS ABDOMEN/PELVIS

* Secuencias 3D Turbo/Fast SE con resolucidn isotropica para pelvis.

* Secuencias dinamicas en 3D.

* Secuencias EPl y Turbo/Fast SE difusion en cuerpo.

* Secuencias DIXON 3D Eco de gradientes para la supresién grasa.

* Secuencias DIXON Turbo SE/Fast SE para la supresion grasa.

* Secuencias para la Cuantificacién de la grasa hepética y carga férrica por T2*.

SECUENCIAS DE CARDIO

* Secuencias morfoldgicas en sangre blanca y sangre negra.
* Secuencias avanzadas de Cardio {mapas y perfusién)
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SECUENCIAS MAMA

¢ Secuencias de difusion EPl y Turbo/Fast SE
* Secuencias dinamicas eco gradiente 3D con supresién grasa.

ESTACION DE TRABAJO y PROGRAMAS DE POSTPROCESO:

* Se incluirdn todos los Programas necesarios para post-procesar los estudios
-adquiridos con los paquetes clinicos incluidos en Ia oferta.

* La RM ofertada deberd ser 100% compatible con el sistema HIS-RIS-PACS e HCE
de la GRS.

* Incluird un Sistema cliente/servidor o web, para el post-procesado y evaluacidn
de las imagenes con su propio sistema informético y conexién directa al equipo
de resonancia magnética, permitird el uso simultdneo, a todos los paquetes
clinicos basicos incluidos en el sistema, de = 6 usuarios.

Permitira el andlisis de todos los estudios adquiridos. En el caso de programas avanzados de
cardiologia u otra drea, ajenos a la empresa suministradora, con el acuerdo del Servicio de
Radiologia por sus peculiaridades clinicas. Se podran aportar licencias de conexidn Unica.

En el caso de programas avanzados como:

»  Vascular avanzado.
* Cuantificacion de flujo.
* (Cardio avanzado
» Neuro avanzado.
* Mama avanzado.
s Cuerpo entero,
Sera suficiente con 2 3 usuarios.

La oferta incluird todo el software de postprocesado necesario para poder analizar las
imagenes adquiridas con el equipo. Se incluye como minimo software para:

* Paquete de vascular avanzado.
* Cuantificacién de flujo.

¢ Paqguete de cardio avanzado

* Imagen de neuro avanzado.

» Paquete de mama avanzado.

s Cuerpo entero.

* Paquete musculo-esquelético.
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Se especificaré en la encuesta los paquetes disponibles y no incluidos en la oferta.
Compromiso de actualizacion de todos los programas ofertados durante los 5 primeros afios

Otros

Como resumen general se podré valorar el afio de la primera comercializacién del equipo de
RM y que cada empresa ofrezca su mejor y ultima tecnologia disponible, ya que tiene
repercusion directa en la calidad y rapidez de los estudios.

CONECTIVIDAD:

Se incluird todos los servicios DICOM 3.0 disponibles para el equipo.
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ANEXO Ii
ENCUESTA TECNICA

Toda la informacidén detallada en la encuesta técnica, debe referirse a la aportada en el
“Product Data” del equipo presentado, este documento hace referencia a las caracteristicas
del equipo presentadas para su autorizacién en el mercado europeo.

El documento “product data” debe aportarse obligatoriamente junto a esta encuesta
técnica.

Empresa licitadora
Oferta Base
Equipo ofertado

Marca

Referencia

Nombre comercial

Superconductor (Si/No)

Intensidad del Campo: Min. 1.5 Tesla (ESPECIFICAR VALOR)

Didmetro interno del tunel: 70 cm
(ESPECIFICAR VALOR EN CM)

Consumo de cridgenos en condiciones operativas normales.
ESPECIFICAR VALOR.

Consumo de criégenos (helio) certificado como:
zero I/h {zero boil-off} (SI/NO)

Sistemas de resonancia magnética de refrigeracién cerraday
sellada con el iman, que no requieran aporte de helio.
ESPECIFICAR

Monitor o monitores tactiles integrados en el frontal del iméan
para facilitar posicionamiento y prescripcién del estudio. (SI/NO)
ESPECIFICAR sus funcionalidades.

Posibilidad de corte del campo magnético en condiciones de
emergencia. {SI/NO)
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Amplitud méaxima de intensidad real por eje (mT/m) = 44 mT/m.
(ESPECIFICAR VALOR EN mT/m)

Velocidad maxima real por eje, slew rate (T/m/s} 2 200 T/m/s.
{FSPECIFICAR VAL OR en T/m/s)

F.O.V. maximo que se pueda conseguir = 50 x 50 x 45 cm.
(ESPECIEICAR VAL OR en em)

Blindaje: inclt;\)e Jaula de Faraday en toda la sala de examen.
(SI/NO}

Potencia de amplificador de RF: 2 16 kW. {ESPECIFICAR potencia
on kAN

N° de receptores independientes/canales que reciben
simultdneamente: 2 32 canales. (ESPECIFICAR numero)

Digitalizacidon de la sefial obligatoriamente en el gantry o mas
préximo al paciente. {SI/NO)

Rango dinamico de los convertidores analdgicos/digitales de los
canales de recepcidn = 160 Db. (SI/NO) ESPECICIFICAR VALOR EN

AR

Adquisicion en paralelo; algoritmos en imagen o raw data.
(SI/NO)

Bobinas o combinaciones de bobinas multi elemento para

exploraciones incluidas. (ESPECIFICAR BOBINAS QUE INCLUYE LA
OFERTA)

Bobinas de superficie con tecnologia PHASED ARRAY (SI/NO)
ESPECIFICAR en c¢m, la cobertura bobina de superficie de cuerpo
{sin combinaciones)

Capacidad de conexidn simultdnea de las bobinas para realizar
estudios de cabeza, cuello y columna completa sin necesidad de
cambiarias ni de movilizar al paciente.{SI/NO)

PACK DE ANTENAS/BOBINAS INCLUIDAS.

CRANEO.
{SI/NO)}. Especificar niimero de elementos independientes.
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COLUMNA,
{SI/NQ). Especificar n° de elementos independientes.

CUERPQO /BODY (S1/NO). Especificar n° de elementos
independientes. Especificar cobertura en craneocaudal en cm,

RODILLA. (SI/NOQ}. Especificar n° de elementos independientes.

HOMBRO. {SI/NO). Especificar n° de elementos independientes.

TOBILLO/PIE. {SI/NO). Especificar n° de elementos
independientes,

EXTREMIDADES PEQUENAS. (SI/NO). Especificar n° de elementos
independientes.

MAMA. {SI/NQ). Especificar n® de elementos independientes.

Cobertura de adquisicién ESPECIFICAR EN CM.

Peso maximo que soporta, en estatico y dindmico. ESPECIFICAR
EN KG.

Mesa o tablero extraible / desancable; o sistema de camilla movil
de transferencia de pacientes. {SI/NO). ESPECIFICAR.

El equipo cuenta con sincronismo ECG y movimientos
respiratorios, incluyendo navegador diafragmaético.

1t Inmy

Cascos que permitan la comunicacién con el paciente durante el
estudio. (SI/NO).

Capacidad de conexion remota que deberd incluir: asistencia
técnica, aplicaciones clinicas, gestién de la base instalada.(SI/NO)

Sistema de reconstruccién de alta velocidad (2D FFT/ s. en 256 x

256 y FOV completo) 2 60.000 FFT/s. (SI/NO) ESPECIFICAR EN
FFT/S

EMBATADURES DELA
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INCLUYE SECUENCIAS: SE, IR, GRE, Turbo GRE, Fast SE/Turbo SE,
Turbo IR/Fast IR, Coherent GRE, eco-planar. (SI/NO)

Incluye secuencia DIXON Turbo SE/Fast SE (SI/NO)

Incluye secuencia DIXON 3D Eco de gradientes (SI/NO)

Técnica de adquisicidn en paralelo, (SI/NO)

REDUCCION DE ARTEFACTOS. Métodos para la eliminacion de
artefactos de movimientos respiratorios. ESPECIFICAR.

Sistema Vector ECG y Pulso periférico. (SI/NQO) ESPECIFICAR

Sistema para sincronismo respiratorio. (SI/NQ) ESPECIFICAR

Obtencidn de onda respiratoria sin contacto alguno con el
paciente. (SI/NO) ESPECIFICAR

SECUENCIAS ESPECIALES PARA MUSCULOESQUELETICO (SI/NO)

Secuencias 3D Turbo/Fast SE con resolucidn isotrdpica (SI/NO)

Métodos de supresién grasa (SI/NO)

Secuencias para calculo T2 para cartilago (SI/NO)

Secuencias DIXON Turbo SE/Fast SE para {a supresién grasa.
{SI/NO)
Secuencias especificas para reducir artefactos metélicos en los
tres planos simultaneamente. (SI/NO) (SI/NO)

SECUENCIAS CEREBRALES Y COLUMNA

(S1/NO)

Secuencias 3D FLAIR, Doble IR con resolucién isotrépica,
SI/NO)

Secuencias de difusidn EPI. (SI/NO)

Secuencias de Tensor difusién. {SI/NO)

Secuencias de perfusion cerebral T2*. (SI/NO)

Espectroscopia univoxel, multivoxel. (SI/NO)
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SECUENCIAS VASCULARES SIN CONTRASTE (SI/NOQ)

T.0.F. 2D y 3D. (SI/NO)
Contraste de Fase. {SI/NO)

Secuencias cuantificacion de flujo en 2D, 3D. (SI/NO)

SECUENCIAS VASCULARES CON MEDIOS DE CONTRASTE (SI/NO)
(SI/NO})

VVascular en tiempo real. (5I/NO)

Angiografia con movimiento de la mesa de cuerpo completo.
(SI/NO)

Vascular 4D. (5I/NO}

SECUENCIAS ABDOMEN / PELVIS

{SI/NO)
Secuencias 3D Turbo/Fast SE con resolucién isotrdpica para

pelvis. {SI/NO)

Secuencias dinamicas en 3D, (SI/NO)

Secuencias EPl y Turbo/Fast SE difusién en cuerpo.

{SI/NQ)

Secuencias DIXON 3D Eco de gradientes para la supresion grasa.
{SI/NQ)

Secuencias DIXON Turbo SE/Fast SE para la supresidn grasa.

{SI/NO}
Secuencias para la Cuantificacidn de la grasa hepdtica y carga

férrica por T2*. (SI/NO)

Segmentacion hepética en postproceso. {SI/NO)

Cuantificacién automatica 3D de la fraccién grasa en postproceso.
{SI/NO)

SECUENCIAS DE CARDIO

{ SI/NO)
Secuencias morfoldgicas en sangre blanca y sangre negra. {SI/NO)

Secuencias avanzadas de Cardio. (SI/NO) DETALLAR

Cardio, Mapas T1, T2y T2* (SI/NO) DETALLAR

SECUENCIAS DE MAMA
{SI/NO)
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Secuencias de difusiéon EP1y Tur bo/Fast SE (SI/NO)

Secuencias dinamicas eco gradiente 3D con supresidn grasa.
(SI/NQO)

La resonancia magnética ofertada puede realizar todas las
pruebas sefialadas en el ANEXO V1. (SI/NO)

Programas necesarios para post-procesar los estudios adquiridos
con los paquetes clinicos incluidos en la oferta. (SI/NO)
ESPECIFICAR PROGRAMAS

100% compatible con el sistema RIS-PACS del hospital

SI/NQ}

Posee sistema cliente/servidor o web para el postprocesado y
evaluacion de las imdgenes con el propio sistema informdtico.
Conexion directa al equipo de resonancia magnética y los
programas de postprocesado con un nimero simultaneo de
usuarios 2 6,

(SI/ND)Y._FSPECIFICAR NIIMFERQO

Programas avanzados de Cardio u otro 4rea, externos a la
empresa, con al menos licencia para 1 usuario {SI/NQ).
ESPECIFICAR PROGRAMAS Y NUMEROQ DE LICENCIAS
CONCLURRENTFES

induye tddos los servicios DICOM 3.0 disponibles para el equipo.

IClinimy

Formacion del Usuario:
Médicos:
Técnicos:
Personal técnico de mantenimiento del centro

Tiempo necesario para la instalacién del equipo:

Tiempo necesario para ajustes previos a ia puesta en marcha del
equipo:

21/138
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Componentes fuera Garantia (S/N):
En caso afirmativo. especificar:

Cobertura durante la garantia. Indicar:
Mantenimiento preventivo:

Numero de revisiones anuales:
Alcance:

Afio de fabricacién del equipo:

Adjunta lista y precio de los fungibles mas utilizados {S/N):

Indicar vida media del equipo {afios):

Existencia piezas de repuesto (afios):

Servicio técnico en plaza (S/N):

Indicar nimero de técnicos / titulacidn y direccidn del mas
cercano:

Horario de recepcidn de llamadas: Teléfono/s:

Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia fisica (Horas).
Indicar valores:

Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles {Horas / Dias):

Precio / Hora Servicio técnico (IVA incluido):

Dietas (horas, km., etc.) {S/N):
En caso afirmativo, coste dietas (IVA incluidol:

Indicar otras caracteristicas valorables del Servicio Técnico que
prestara la adjudi i

Product data {S/N):

Catalogos {S/N}):

Manuales de funcionamiento {S/N):

En castellano (S/N):

Manuales de mantenimiento (S/N):

En castellano (S/N):

EMBATADORES DELA

ERCELENCIA

FURQPES 2015

Pasec de Santa Barbara, s/n.- 42005 SORIA
Tel, 975 23 43 00.- Fax: $75 2343 05

22738




; Sacyl

Eurebs impulsa
 nuestro crecimiento

| Junta de 5
Castilla y Ledn

Conseterfa de Sanidad ~ Gerencla Regional de Satud

FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL-
FONDOS REACT-UE

* *
*

*

* *

* 4
* ok

UNION EUROPEA

Protocolo del test de aceptacion del equipo:

Presenta al concurso copia de la documentacion técnica
correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la
aceptacion del equipo {S/N):

Equipos instalados

Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han
instalado en los Gltimos 3 afigs en Fspafia, clasificados por

Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o
europea e internacional incluidos {S/N) Indicar aportados en

Marcado CE:

FDA 510(k)

150 9001

1SO 14001

15O 13485

IEC 60601

Conformance Claim Set:

Otros

Adquisicion MDME

Adquisicion de perfusién sin contraste

HOMOGENEIDAD: en ppm (min. garantizada en V-RMS) a un DSV
de 40cm. £a 0,55 ppm)

HOMOGENEIDAD: en ppm (min. garantizada en V-RMS) a un DEV
de 50x50x45 cm. < a 2 ppm)

Monitores tactiles integrados

Espesor minimo de corte 0,5 mm en 2D Yy 0,1 mmen3D

EMBATADORES DE Lt
EXCELENCIA
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Sistema de reconstruccion de alta velocidad {2D FFT/ s. en 256 x
256 v FOV completo} = 50.000 FFT/s

Secuencias —Téchicas de correccidn de artefactos de movimientos
en estudios dinamicos

Secuencias ~Técnicas que permitan la correccién de artefactos
metalicos.

Sistema de sincronismo respiratorio.

Plataforma permite recibir simultdneamente de >48 canales

Rango dinamico de los canales (en el receptor} 2 180 dB

Antena integrada para estudios de columna completa 2 40
canales

Bobina de Cabeza y Neurovascular que disponga de sistemas con
mas de 2 angulaciones para pacientes con cifosisy sistema
abierto para pacientes claustrofébicos o intubados.

Antena de cuerpo manta/flexible y con una cobertura de al
menos 60 cm que envuelva la zona de interés

Posibilidad de realizar estudios de Columna, Abdomen, Mama con
los pies primero.

Digitalizacion de la sefial en las antenas/mesa

Segmentacion automatica del Higado incluyendo analisis 3D de la
fraccidn grasa y T2* en el sistema de post-procesado

En a de

de

EL REPRESENTANTE LEGAL,
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ANEXO I
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA EN LO RELATIVO A EJECUCION

La empresa adjudicataria, nada mas conocer la adjudicacion y con caracter previo al inicio
efectivo de las obras - adecuacién, realizard una memoria, que defina las obras de
adaptacion necesarias a realizar, instalaciones y sistemas de conexién de equipo a
suministrar, acabados y puesta en marcha. Se justificaran todos los célculos necesarios para
garantizar la seguridad del equipo v las instalaciones, la seguridad estructural en las reas
donde pueda verse comprometida por los equipos de peso la seguridad del edificio y el
correcto funcionamiento completo de la resonancia. Se entregaré en detalle cronograma de
actuaciones a realizar y sus plazos. Por Gltimo, la adjudicataria elaborard y tramitarad ante
industria toda la documentacidn necesaria (proyectos parciales, boletines, certificados etc.)

que sean de obligado cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente, ya sea local,
autonomica o nacional.

Trabajos de reacondicionamiento a realizar

Las obras-instalacién a realizar referidas a redistribucién delimitada en planos que se
ejecute por la adjudicataria {sala técnica, drea puesto operador, sala de RM,...} asi como
todas las instalaciones de acondicionamiento y acabados seran realizadas, lo que incluye
suelos, techos, pintura, iluminacién led, climatizacién, etc., adecuadas y compatibles para el
funcionamiento de ia resonancia y siendo los acabados y colores acordados con los servicios
técnicos del Hospital y el servicio de Radiologia.

Se podra aprovechar la climatizacién general de conductos existente, aunque adaptada por
parte de la adjudicataria a la nueva configuracién del recinto y siempre que se instalen
sistemas complementarios de climatizacién para un buen y 6ptimo ajuste de las condiciones
medioambientales y técnicas de los locales afectados.

Se deberd garantizar la instalacion tomas de gases medicinales {oxigeno, aire medicinal,
vacio y protéxido de nitrégeno}, tanto en la propia sala de la resonancia como en la sala de
preparacion de pacientes. Se instalard deteccién de incendios. Asimismo se entregaran los

locales objeto de fa obra correctamente sefializados, con emergencias en las salidas y
sefales indicativas.

Se instalara, si es necesario, la chimenea / tubo de salida de helio de seguridad en “quench”
La instalacién se entregard completamente legalizada.

Sistema de refrigeracion para resonancia y salas anexas, debera funcionar de la siguiente
forma:
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Constard de una enfriadora doble o dos enfriadoras, de forma que el sistema para
refrigeracion de agua conmutard automaticamente de una enfriadora a otra gemela ante un

mal funcionamiento del sistema de refrigeracién. También podré pasarse de una enfriadora

a otra de forma manual. Ademas se dispondrd de un sistema de refrigeracién automatica

con agua de red, para que en caso de fallo general o de falta de corriente eléctrica actie

este sistema. lgualmente se dejard un picaje en dicha instalacidn donde indiguen los
servicios técnicos del Hospital para poder conectar el sistema de refrigeracién ante fallo del
mismo con el sistema de refrigeracion del Hospital.

Tanto la climatizacién del equipo de resonancia, como del cuarto téenico, cuarto de control
y sala de exploracién seran totalmente independientes de las instalaciones del hospital,
siendo necesario instalar los equipos necesarios para cumplir con las necesidades térmicas
de cada una de las salas en cuestidn.

La enfriadora doble se ubicard en la terraza que mas préxima y que sea adecuada para |a
disipacién de calor. Formara parte de la oferta de la adjudicataria la adecuada instalacion
garantizando que la estructura soporta el sistema de refrigeracién.

Si por las caracteristicas de la resonancia magnética ofertada (“sin helio”) se modificaran las
necesidades y caracteristicas de refrigeracion de la instalacidn referidas anteriormente, se
debera presentar una memoria justificativa detallada de las necesidades de refrigeracién de
la RM ofertada y de las instalaciones de refrigeracién presentadas.

La empresa adjudicataria estudiard y garantizard en la memoria que realice que la
resonancia a colocar es soportada por la estructura del edificio, en la ubicacidn definida. Se
incluyen las operaciones y traslados relacionados con la instalacién del equipo. Las
definiciones anteriores se hacen extensivas a la retirada de [a actual RM cuando se realice.

La adjudicataria describira en la memoria los circuitos para retirada de la resonancia actual y
restantes elementos y materiales de escombro, asi como circuito de entrada desde su
llegada al hospital de la nueva resonancia, elementos auxiliares y materiales. Todos los
costes gue se generen, como consecuencia de las actuaciones necesarias para la retirada de
la resonancia actual y la colocacién de una nueva serén asumidos por el adjudicatario

Se entregaran a los servicios técnicos del Hospital previamente al inicio de la puesta en
marcha los planos definitivos as-built en formato editable de autocad, extensién dwg
compatible para las diferentes versiones.

En estos planos quedard perfectamente definido tanto la instalacion de refrigeracién

realizada como el resto de instalaciones, asi como su posicionamiento (alzada y planta) en el
edificio.
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En todas las partes de la instalacidon que una vez transcurrido el periodo de garantia no sean
asumibles por la empresa en un contrato de mantenimiento a todo riesgo, por no formar
parte del equipo de resonancia magnética, pero que puedan incidir de forma esencial en el
funcionamiento de la RM, como de forma especial la refrigeracidn, la empresa adjudicataria
entregard con caracter previo a la puesta en marcha, dos protocolos, uno con las
actuaciones preventivas de mantenimiento a realizar y otro con las actuaciones de
emergencia a aplicar en el que figuren perfectamente identificados los elementos de la
instalacion a revisar en caso de averia o incidencia, y aquellos sobre los que hay que actuar
para reponer el servicio. A tales efectos se aportardn en el proyecto imdgenes gréficas vy
croquis con los elementos referidos sefialados y/o numerados. Realizard formacién por
parte de la adjudicataria de cara a las referidas actuaciones de emergencia en caso de
averia.

También irdn a cargo del adjudicatario la retirada de la resonancia actual, de los escombros
motivo de la obra y la emisién de los correspondientes certificados legales para poder
proceder a la baja de la instalacién antigua.

Se entregara con caracter inmediato a la puesta en marcha de la resonancia en formato
Word y pdf una memoria explicativa del funcionamiento de todas las instalaciones de apoyo
al funcionamiento de la resonancia magnética, con todos los esquemas y planos (autocad en
formato compatible) necesarios para comprender su funcionamiento. Asi mismo se
entregaran las condiciones deseables para mantenimiento de la instalacidn,

MEMORIA DE CALIDADES

Cerramientos y tabiqueria.

Las divisiones interiores entre diferentes recintos se realizardn mediante sistema de
tabigueria seca, para conseguir unos valores de aislamiento actistico y térmico superiores a
los tradicionales. La instalacion se realizard conforme Documento basico de proteccion
frente al ruido (DB HR) del CTE y se ejecutars conforme NTE-PTP, UNE 102040 IN.

Techos.

Los techos se realizardn en techo continuo de cartén yeso vy techo registrable, ambos
dispondran de foseado perimetral, los falsos techos deben presentar al menos una
euroclase B-s3, d0, conforme a la norma UNEEN 13501-1, en la zona de resonancia la
instalacion se realizard mediante perfilaria antimagnética.

Pavimentos.

Se diferenciarén dos tipos de pavimentos, un pavimento vinilico de 2.5 mm de espesor de
alta resistencia, con clasificacion minima de resbaladicidad clase 1 (15<Rd<35), s/ CTE DB
5U, vy un suelo conductivo formado por pavimento vinilico conductor de la electricidad
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estatica conforme a la normativa europea EN 685, clasificacién UPEC U4 P3 E2 C2.con
instalacion mediante cinta de cobre conectada a una toma de tierra individual.

El suelo técnico estard formado por pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600
mm y 38 mm de espesor. Los suelos elevados deben presentar al menos una euroclase BFL-
s2.

Carpinteria Interior.

Todas la puertas cumplirdn con las exigencias basicas de seguridad de utilizacién vy
accesibilidad del documento bésico DB-SUA del CTE..Las puertas estardn terminadas por
tablero fendlico y dispondrén de freno retenedor con deslizamiento silencioso y cerradura
con amaestramiento.

Revestimiento pardmetros verticales.

Los pardmetros verticales se realizard mediante revestimiento de capa vinilica estampada
tintas al agua, sobre soporte de algoddn de la marca VESCOM 6 similar, asi mismo en zonas
de alto uso se realizard un revestimiento mediante panel compacto de resinas
termoendurecibles fendlicas, tipo B-s1, dO, hasta 2.90 m de altura, las instalaciones vistas,
como cuadros u otros elementos se forraran con panel compacto fendlico.

Electricidad.

Los cuadros eléctricos dispondrdn del correspondiente marcado CE, dispondran de las
correspondientes etiquetas identificativas asi como, cableado con cables libres de
haldégenos, canaletas de distribucion interiores, bornes de entrada y salida, elementos
anticizallantes, identificadores, esquema mimético sobre los paneles, etc. Dispondran
asimismo de una reserva minima del 20%. Toda la instalacién cumplird con lo establecido en
el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico de baja tensién,

lluminacién,

La instalacion de iluminacion interior se realizard conforme CTE HE3, asi como la norma UNE
12464.1 iluminacion para interiores. Se dispondra de sefializacidn de “No Pasar” y equipos
de emergencia y sefializacién,

Climatizacidn.

La enfriadora de aire-agua para alimentacion de la Unidad de Resonancia Magnética, solo

frio, serd una unidad de condensacidn por aire de alta eficiencia. Toda instalacién dispondra
del aislamiento térmico para las tuberias, los conductos de climatizacién se realizarén en
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chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, y se instalardn reguladores de caudal.
Toda fa instalacion se realizara conforme al reglamento de instalaciones térmicas (RITE).

Fontaneria

La instalacién de fontaneria se realizard mediante tuberia de polipropileno FASER, Serie 3.2
SOR marca AQUATHERM FUSIOTHERM GREEN PIPE ¢ equivalente, tuberia multicapa ¢
cobre conforme UNE-EN 1057.Toda las tuberias se aislaran térmicamente mediante célula
cerrada, altamente flexible, con baja conductividad térmica. Asimismo se instalardn
reguladores de caudal.

Red Informatica.

La instalacion de red informatica sera una instalacion de banda ancha compuesta por: red
comunitaria de fibra optica hasta la sala de resonancia y red informatica con capacidad de
1Gbps, con tomas de voz o datos en las dependencias. Cable 6 Fibras Opticas MM 50/125,
con cubierta [SZH de proteccion para exteriores y antihumedad o equivalente.

Gestion Centralizada, Software

Se realizara la implantacion de un sistema de gestion de las instalaciones de control con la
programacion necesaria y el Software del Sistema de Gestién, de forma que se pueda

realizar un control Local {en la propia instalacién), telegestionado (control remoto) v
automatico de las instalaciones técnicas.

Los controladores estardn dotados de servidor web interno, sin ningin tipo de hardware
adicional y tendrdn una representacion grafica de la instalacidn que controlan, para que en

caso de emergencia se pueda conectar a su servidor web para hacer ajustes locales. Esta
pagina web estara dotada de usuario y contrasefa.

Mohiliario.

El mobiliario se realizard en panel compacto fenélico de 10 mm en el exterior y tableros de

DM acabados con ldmina decorativa de alta presién de Férmica, con copete perimetral del
mismo material.
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El adjudicatario deberd cumplir los siguientes puntos en materia de Prevencién de RR.LL.:

1. El érgano de contratacion correspondiente como promotor de las obras, asi como los
demds sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores
auténomos...}, deberdn cumplir los requisitos y obligaciones exigidos en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo, en especial el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Segundad y Salud en las
Obras de Construccién y el R.D. 171/2004.

2. El contratista deberd comunicar a la autoridad laboral, antes del comienzo de los
trabajos, la apertura del centro de trabajo en los términos establecidos en el articulo 19 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad vy
Salud en las Obras de Construccién,

3.Lla empresa adjudicataria, antes del inicic de la de la fase de gjecucién de la obra —
instalacién, debera presentar una Memoria Técnica que deberd ir acompafiada del
correspondiente Estudio Basico o Estudio de Seguridad y Salud, segin corresponda e indicar
la designacién del coordinador de seguridad, asi como asumir los costes derivados de las
tareas que como coordinador deba desarrollar y asumir,

La empresa adjudicataria antes del inicio de la obra de acondicionamiento de la sala deber3
presentar la organizacion preventiva que tenga implantada en su empresa y, en su caso, por
la/s empresa/s con las que haya subcontratado o subcontrate la ejecucién de las obras, de
conformidad con el articulo 30 y siguientes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencidn de Riesgos Laborales, y concordantes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn.

4. Notificacién de accidentes. La empresa contratista deberd comunicar los accidentes de
trabajo con o sin baja a través del coordinador de Seguridad y Salud a la Gerencia de
Asistencia de Soria.

5. Antes del inicio de la actividad contratada, el adjudicatario deberd entregar al
coordinador acreditacién del cumplimiento de las siguientes obligaciones, mediante
Declaracion Responsable, adjunta a este pliego.

La formacion e informacién en materia preventiva a los trabajadores que vayan a emplear
en la ejecucion del contrato
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6. Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y su salud en la ejecucién del contrato.

7. La informacion deberd ser continua. Por ello, se actualizara en funcién del proceso de
ejecucion del contrato.

8. Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de proteccion individual,
informdndoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. Todos los
equipos de proteccién individual deberan reunir los requisitos legalmente establecidos y
deberan acompafarse de un folleto informativo escrito en castellano, en el que se recojan

fas instrucciones de utilizacién, niveles de proteccién ofrecidos por el equipo vy
mantenimiento.

9. La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (articulo 22 de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales) para las actividades
contratadas.

10. La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras contratadas
a la normativa de aplicacion. Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion
utilizado en el trabajo (articulo 2 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo) deberd cumplir las condiciones técnicas y de
utilizacién que se determinan en el Anexo 1V del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,

sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, asi como
en su reglamentacién especifica.

11. La evaluacidn de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada, incluyendo especificamente los riesgos que pudieran ocasionarse
tanto a trabajadores del CAUPA como a terceros, asi como las medidas preventivas para
evitarlos. Cualquier modificacién de las condiciones de trabajo debe llevar a un nuevo
proceso, total o parcial, de evaluacién y planificacion (articulo 16.1 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales). De estos documentos se entregara

copia al centro donde se desarrollen las obras contratadas, con caracter previo al inicio de
los mismos.

12. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccién las
disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara
responsabilidad alguna para esta Administracion.

13. El adjudicatario deberd asegurarse de que en el proyecto se incluye un estudio de
segundad y salud detallado, Asi mismo deberd asegurarse de que al inicio de la fase de
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ejecucion de obra definida en proyecto se proporcionarad al Coordinador de Seguridad v
Salud el estudio de seguridad y salud de la citada fase el cual ya incluira el plan de seguridad
y salud, de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién.
Este plan de segundad y salud debera ser informado favorablemente por el coordinador de
seguridad y salud fase de ejecucidn, y aprobado por el promotor previo al inicio de las
obras.
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DECLARACION RESPONSABLE

D ot e e e ee———————————— eereeee et r———— , mayor de edad, con domicilio en
L oF ST num.,, de ............ , con Documento Nacional de identidad............... , actuando en su
propio nombre y derecho, o en representacién de.......... en calidad de ............. , a efectos de!

contrato de suministro y obras necesarias para la instalacion y puesta en funcionamiento de
un equipo de resonancia magnética en el Hospital Santa Bérbara de Soria y retirada del
equipo actual del resonancia magnética de este Hospital.ante fa Gerencia de Asistencia
Sanitaria de Soria,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa dispone de la Péliza de responsabilidad Civil y se encuentra al corriente del
pago de la misma.

Que la empresa tiene organizada la prevencion de Riesgos Laborales segin se establece en
el capitulo 4, articulo 30 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre

Que los trabajadores que van a prestar el servicio o a realizar las tareas se encuentran en
situacién de alta en la Seguridad Social.

Que se dispone de certificados de formacién en prevencién de riesgos laborales de los
trabajadores que van a prestar el servicio o realizar las tareas, emitidos por una entidad
acreditada o por Técnico de Prevencidn de Riesgos Laborales de |a empresa.

Que se dispone del certificado médico de aptitud tras la realizacién de los reconocimientas
médicos del personal que va a prestar un servicio o realizar las taras, o en su defecto el
documento de renuncia firmado por el trabajador a realizar el reconocimiento médico.

Que se dispone de la evaluacién de riesgos laborales, medidas preventivas y medidas de
emergencia de los puestos de trabajo de los trabajadores que va a prestar un servicio 0 a

realizar tareas para la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, y los trabajadores han sido
informados de su contendido convenientemente.

Al mismo tiempo declaro haber recibido documento "-Coordinacién de actividades
empresariales: evaluacién general de riesgos y actuacién en caso de emergencia”, que
nuestros trabajadores deben cumplir al realizar su trabajo en las mimas. Dicha informacién
sera trasladada a los trabajadores afectados previo al inicio de sus trabajos.

Y para que conste, formo la presente declaracién en Sorig, a.......... de...... de 202....

Por fa empresa
Fdo.:
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ANEXO IV
CATALOGO MINIMO DE PRUEBAS QUE DEBE PODER REALIZAR LA RESONANCIA
MAGNETICA OFERTADA.

PRUEBA

RM DE MAMA
¢ RM MAMA ESTUDIO DE IMPLANTES
¢ RM MAMA ESTUDIO DINAMICO

RM DE TORAX
s  RM DE TORAX

RM DE CORAZON
e RM CORAZON, MORFOLOGIA Y/O FUNCION
s RM CORAZON. MORFOLOGIA, FUNCION Y PERFUSION ESTRES
¢ RM CORAZON. MORFOLOGIA, FUNCION, PERFUSION BASAL Y VIABILIDAD
¢ RM CORAZON. MORFOLOGIA, FUNCION, PERFUSION ESTRES Y VIABILIDAD
¢ RM CORAZON. ESTUDIO DE CARGA DE HIERRO

RM DE ABDOMEN Y PELVIS
¢+ RM ABDOMEN
¢ RM HIGADO
RM DE HIGADO. ESTUDIO DE CARGA DE HIERRO
RM COLANGIO
RM DE PANCREAS
RM DE TUBO DIGESTIVO
RM UROGRAF[A
RM FETAL
RM PELVIS VISCERAL
RM DE SUELO PELVICO
RM DE RECTO SIGMA SIN CONTRASTE
e RM RECTO ANAL SIN/CON CONTRASTE
¢ RM DE PROSTATA
e RM DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA

. & & * @

» & @

RM DE CUERPO ENTERO

RM CRANEO Y CARA
¢ RM CRANEO
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RM HIPOFISIS

RM DE BASE DE CRANEOQ

RM DE ORBITAS

RM DE CARA, SENOS

RM ATM

RM CEREBRO Y ANGIO RM

RM CEREBRAL CON ESTUDIO DE PERFUSION

RM CEREBRAL CON ESTUDIO DE DIFUSION TENSOR (TRACTOGRAFIA)

RM CEREBRAL CON ESPECTROSCOPIA

RM ESTUDIOS FUNCIONALES CEREBRALES

RM CEREBRAL Y ESTUDIO CON CUANTIFICACION DE FLUJO DE LCR

RM DE CRANEO DE LOCALIZACION PARA ESTEREOTAXIA

RM DE CRANEO PARA RADIOCIRUGIA / NEURONAVEGADOR

* & & & & 2 & 8 8 9

RM DE CUELLO
* RM DE CUELLO / CAVUM
e RM DE PLEXO BRAQUIAL

RM DE COLUMNA

RM DE COLUMNA CERVICAL

RM DE COLUMNA DORSAL

RM DE COLUMNA LUMBAR

RM DE COLUMNA. ESTUDIO DINAMICO
RM DE SACRO / SACROILIACAS

RM DE COLUMNA. VARIOS SEGMENTOS
* RM MEDULA Y ANGIO-RM MEDULAR

* RM ESTUDIO DIFUSION-TENSOR MEDULA

RM MUSCULOESQUELETICA

[ ]
-
L
]
L ]
L
L]
L]
L]

RM EXTREMIDAD NO ARTICULAR
RM DE HOMBRO

RM DE CODO

RM DE MUNECA

RM DE MANO

RM DE MUNECA Y MANO

RM PELVIS MUSCULOESQUELETICA
RM DE CADERAS

RM DE RODILLA
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RM DE TOBILLO

RM DE PIE

RM DE TOBILLO Y PIE

RM ARTROGRAFIA INDIRECTA

RM ARTROGRAFIA DIRECTA

RM ANGIO DE TORAX

RM ANGIO DE ABDOMEN Y PELVIS

RM ANGIO DE ABDOMEN

RM ANGIO DE AQORTA ABDOMINAL E ILIACAS

RM ANGIO DE AORTA TORACICA Y ABDOMINAL {SEGMENTO UNICO)
RM ANGIO DE AORTA ABDOMINAL Y MM I (MOVIMIENTO MESA)
RM ANGIO VENOSA ABDOMINALY MM If {(MOVIMIENTO MESA)
RM ANGIO DE ARTERIAS RENALES

RM ANGIO VENOSA ABDOMINAL

RM ANGIOGRAFIA CEREBRAL

RM ANGIOGRAFIA DE TSA

RM ANGIOGRAFIA CEREBRAL Y DE TRONCOS SUPRAAORTICOS
RM ANGIO VENOSA DE MMIL

RM ANGIO ARTERIAL DE EXTREMIDADES (UN SEGMENTO)

TECNICAS RM COMPLEMENTARIAS

EMBAZADURES DE LA

# EXCELENCIA

FUROPEA 2015

RM ESPECTROSCOPIA
RM CON SEDACION/ANESTESIA
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ANEXO V

UBICACION DEL ACTUAL EQUIPO DE RESONANCIA EN EL SERVICIO DE RADIODIGANOSTICO
DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DE SORIA.

A continuacién se muestra plano de ubicacién actual del drea de resonancia
magnética en el Hospital Santa Barbara de Soria en formato pdf. En fase de licitacién a
aquellos que lo soliciten los planos se enviardn en formato vectorial.

Con caracter previo a las actuaciones, serd preciso aportar una memoria de obras
que debera ser validada por la Direccién del centro.

Basicamente las actuaciones a realizar en materia de obras se localizardn en la Sala de
examen y en la sala técnica. También resulta imprescindible actuar en la fachada principal
del edificio que deberd ser desmontada para poder introducir fundamentalmente el iman
de la nueva resonancia. Asimismo, habrd que realizar actuaciones en el drea denominada

Despacho y en la propia sala de examen para permitir el desmontaje y montaje del nuevo
equipo

Una vez completada la instalacién del equipo, se deberd proceder a actuar y/o
reparar para dejar la zona en las mismas condiciones previas. Esto supone que techos,
suelos, paredes y demés elementos auxiliares deberan ser reparados o sustituidos. Antes de
la recepcion definitiva, este sera un elemento mas a valorar, no aceptandose una mala
ejecucion o finalizacion de los acabados.

Especial mencion requiere la Jaula de Faraday que recubre toda la zona de examen. Una vez

concluida la instalacidn, se deberd garantizar que el efecto de los campos electromagnéticos
fuera de la zona de examen queda completamente anulado.
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