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INFORME DE VALORACIÓ I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

EXPEDIENT CST CSC M 04-20 RECOLLIDA DE MOSTRES I VARIS  

 

Aquest expedient s’ha tramitat mitjançant un acord marc i una contractació basada posterior.  

 

A) ACORD MARC 

A continuació s’indica la puntuació resumida de l’acord marc: 

LO
T CODI 

CST 
CODI CSC DESCRIPCIO PRODUCTE NOM EMPRESA MARCA 

TOTAL 
PUNTS 
A.M. 

2 A15959 801010203 

TUB ESTÈRIL AMB ESCOVILLÓ AMB 
MITJÀ DE CULTIU LÍQUID PER 
RECOLLIDA D'EXUDAT NASAL, 

ÒTIC I OCULAR 

NIRCO, S.L. 
AMIES 1ML ESC,FLOCK 

ESTÁNDAR 80MM FLOW 
26 

2 A01323 801010205 
ESCOVILLÓ SENSE MITJÀ DE 

CULTIU NO ESTÈRIL 
GRIFOLS MOVACO, S.A. DELTALAB 30 

3 A00546 807010101 

BIBERÓ DE VIDRE RESISTENT AL 
CALOR AMB ESCALA GRADUADA I 
BOCA ADAPTABLE A TETINES AMB 

ROSCA, CAPACITAT 125 ML 

ROCHE DIAGNOSTICS, 
S.L.U. 

BIBERON CLINICA 125 cc, 
c/rosca 

30 

3 A00547 807010102 

BIBERÓ DE VIDRE RESISTENT AL 
CALOR AMB ESCALA GRADUADA I 
BOCA ADAPTABLE A TETINES AMB 

ROSCA, CAPACITAT 250 ML 

ROCHE DIAGNOSTICS, 
S.L.U. 

BIBERON CLINICA 230 cc, 
c/rosca 

30 

4 A05437 807020101 

TETINA DE CAUTXÚ AMB UN SÓL 
FORAT PETIT, COMPATIBLE AMB 
BIBERONS A ROSCA DE 125 ML I 

250 ML, ESTERILITZABLE, 
PREMATURS 

ROCHE DIAGNOSTICS, 
S.L.U. 

PREMATURE LATEX TEAT 
UNIT TRANSPARENT SC 

30 

4 A05438 807020102 

TETINA DE CAUTXÚ AMB UN SÓL 
FORAT PETIT, COMPATIBLE AMB 
BIBERONS A ROSCA DE 125 ML I 

250 ML, ESTERILITZABLE, 
PEDIÀTRIC T1 

ROCHE DIAGNOSTICS, 
S.L.U. 

TETINA USP-R, Mini Verde 
Látex 

30 

9 A00423 301011007 

BOSSA DE GOMA AMB GEL DE 
PROPILENGLICOL PER A APLICACIÓ 
DE FRED / CALOR, MIDA: 13 X 30 

CM 

TELIC, S.A.U. DORMO 28,50 

10 A02308 301090106 
SUSPENSORI DE COTÓ TALLA 

NÚMERO 6 
TRAMEDIC, S.A. M,A, RIBAS 30 

10 A02309 301090107 
SUSPENSORI DE COTÓ TALLA 

NÚMERO 7 
TRAMEDIC, S.A. M,A, RIBAS 30 

10 A02310 301090108 
SUSPENSORI DE COTÓ TALLA 

NÚMERO 8 
TRAMEDIC, S.A. M,A, RIBAS 30 

10 A02311 301090109 
SUSPENSORI DE COTÓ TALLA 

NÚMERO 9 
TRAMEDIC, S.A. M,A, RIBAS 30 

12 A06986 301100402 

MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE 
CALENT, DE POLIETILÈ O 
POLIPROPILÈ, MATERIAL 

RESISTENT, FLEXIBLE, IGNÍFUG, 
SENSE LÀTEX, D'UN SOL ÚS, 

CONNEXIÓ AMB MECANISME 
RETENCIÓ A TOVERA, 
ESTRUCTURA PERMET 

DISTRIBUCIÓ UNIFORME D'AIRE, 
AMB CESSIÓ D'EQUIP 

D'ESCALFAMENT, PEDI 

3M ESPAÑA, S.L. 3M? Bair Hugger? 30 

IZASA HOSPITAL, S.L.U. the 37 Company 25,75 

LABORATORIOS CAIR 
ESPAÑA, S.L.U 

CARE ESSENTIALS 26,21 

MEDTRONIC IBÉRICA, 
S.A. 

Manta térmica 
reanimación Carequilt 

Pediátrica 
26,50 

12 A06984 301100409 

MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE 
CALENT DE POLIETILÈ O 
POLIPROPILÈ, MATERIAL 

RESISTENT LFEIBLE, IGNÍFUG, 
SENSE LÀTEX D'UN SOL ÚS, 

3M ESPAÑA, S.L. 3M? Bair Hugger? 28,33 

IZASA HOSPITAL, S.L.U. THE 37 Company 27,94 

LABORATORIOS CAIR 
ESPAÑA, S.L.U. 

CARE ESSENTIALS 26,68 

MEDTRONIC IBÉRICA, Manta térmica Caredrap 26,83 
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CONNEXIÓ AMB MECANISME 
RETENCIÓ A TOVERA, 

ESTRUCTURA QUE PERMET 
DISTRIBUCIÓ UNIFORME D'AIRE, 

AMB CESSIÓ D'EQUIP 
D'ESCALFAMENT 

S.A parte superior 

SMITHS MEDICAL 
ESPAÑA, S.R.L. 

SMITHS MEDICAL ESPAÑA 
SRL 

30 

12 A06985 301100410 

MANTA NORMOTERMICA D'AIRE 
CALENT DE POLIETILE O 
POLIPROPILE, MATERIAL 

RESISTENT LFEIBLE, IGNIFUG, 
SENSE LATEX D'UN SOL US, 

CONNEXIO AMB MECANISME 
RETENCIO A TOVERA, 

ESTRUCTURA QUE PERMET 
DISTRIBUCIO UNIFORME D'AIRE, 

AMB CESSIO D'EQUIP 
D'ESCALFAMENT 

3M ESPAÑA, S.L. 3M? Bair Hugger? 28,89 

IZASA HOSPITAL, S.L.U. THE 37 Company 28,50 

LABORATORIOS CAIR 
ESPAÑA, S.L.U. 

CARE ESSENTIALS 27,24 

MEDTRONIC IBÉRICA, 
S.A 

Manta térmica Caredrap 
parte inferior cuerpo 

27,39 

14 A00979 805030252 
CONTENIDOR MOSTRES 60 ML, 

TAPA A ROSCA, ESTÈRIL 
NIRCO, S.L. 

CONTENEDOR ORINA 
60ML UNITARIO, E 

26 

14 A05989 805030256 

CONTENIDOR ORINA 120 ML, 
TAPA A ROSCA, ESTÈRIL, AMB 

SISTEMA DE TRANSVASAMENT 
PER BUIT EN TAPA 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

ENFA 30 

NIRCO, S.L. 
CONTENEDOR ORINA 

100ML PARA TUBO VACIO 
ESTERIL INDIVIDUAL 

15,06 

14 A07975 805030259 

CONTENIDOR RECOLLIDA ORINA 
24 H 3L OPAC TANCAMENT A 

ROSCA, GRADUAT, AMB SISTEMA 
DE TRANSVASAMENT PER BUIT EN 

TAPA 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 

NIRCO, S.L. 
CONTENEDOR ORINA 3L 

MARRON C/SIST, VACIO Y 
CANULA 

25,65 

14 A10949 805030260 

TUB DE BUIT PER A MOSTRA 
D'ORINA MICROBIOLÒGICA 

16X100 MM 10-11 ML DE BUIT, 
TAP SEGURETAT, FONS RODÓ, 

SENSE ADITIUS 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 24,32 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 27,50 

NIRCO, S.L. 
TUBO 10ML 16X100MM 

PS C/TAPON 
26 

14 A00974 805030275 
CONTENIDOR MOSTRES 150 ML 

TAPA A ROSCA 
NIRCO, S.L. 

CONTENEDOR ORINA 
150ML 

26 

14 A14907 805030276 

TUB DE BUIT PER A MOSTRA 
D'ORINA MICROBIOLÒGICA 

16X100 MM 9 ML DE BUIT, TAP 
GOMA GROC, FONS RODÓ SENSE 

ADITIUS 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 27,14 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 

14 A01428 805030294 

POT PLÀSTIC 2 L AMB BOCA 
AMPLA I TANCAMENT HERMÈTIC 

PER A LA RECOLLIDA D'ORINA 
GRADUAT 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

ENFA 27,71 

GRIFOLS MOVACO, S.A. DELTALAB 30 

15 A02562 806010102 

TUB DE PLÀSTIC AMB CITRAT I TAP 
DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE 

SANG AL BUIT, PER ESTUDIS DE 
COAGULACIÓ EN PLASMA, TAP DE 
COLOR BLAU CEL, TUB DE 13 X 75 

MM, VOLUM D'EXTRACCIÓ 2,7 
ML, ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 21,76 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 

15 A14525 806010105 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I 
TAP DE SEGURETAT PER 

EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER 
DETERMINACIONS 

D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR 
MALVA, TUB DE 16 X 100 MM, 
VOLUM D'EXTRACCIÓ 10 ML, 

ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 27,42 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 

15 A02576 806010106 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K3 I 
TAP DE SEGURETAT PER 

EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER 
DETERMINACIONS 

D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR 
MALVA CLAR, TUB DE 13 X 75 

MM, VOLUM D'EXTRACCIÓ 3 ML, 
ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 27,32 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 
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15 A02627 806010107 

TUB DE PLÀSTIC AMB GEL 
SEPARADOR ACTIVADOR DE LA 

COAGULACIÓ I TAP DE 
SEGURETAT, PER PROVES EN 

SÈRUM, TAP DE COLOR ROJO, TUB 
DE 16 X 100 MM, VOLUM 

D'EXTRACCIÓ 8,5 ML, ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 27 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 

15 A16594 806010108 

TUB DE PLÀSTIC AMB GEL 
SEPARADOR ACTIVADOR DE LA 

COAGULACIÓ I TAP DE 
SEGURETAT, PER PROVES EN 

SÈRUM, TAP DE COLOR GROC, TUB 
DE 13 X 100 MM, VOLUM 

D'EXTRACCIÓ 5 ML, ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 27,44 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 

15 A09220 806010109 

TUB DE PLÀSTIC AMB FLUORUR DE 
SODI + OXALAT DE POTASI I TAP 
DE SEGURETAT, PER PROVES DE 
GLUCOSA, TAP DE COLOR GRIS, 

TUB DE 13 X 75 MM, VOLUM 
D'EXTRACCIÓ 4 ML, ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 26,25 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 29,38 

PALEX MEDICAL, S.A. 
TUBO NAF+K2OX 13X75 

4ML T,GRIS 
30 

15 A04479 806010110 

TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA 
DE SODI I TAP DE SEGURETAT, PER 

PROVES DE BIOQUÍMICA EN LES 
QUE S'ANALITZI EL PLASMA, TAP 
DE COLOR VERD, TUB DE 13 X 75 

MM, VOLUM DE BUIT 4 ML, 
ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 26,26 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 29,04 

PALEX MEDICAL, S.A. 
TUBO HEP, SODIO 13X75 

4ML T,VERDE 
30 

15 A03120 806010111 

TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA 
DE LITI I TAP DE SEGURETAT, PER 
PROVES DE BIOQUÍMICA EN LES 
QUE S'ANALITZI EL PLASMA, TAP 
DE COLOR VERD, TUB DE 13 X 75 

MM, VOLUM DE BUIT 5 ML, 
ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 27,16 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 

15 A14325 806010112 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I 
TAP DE SEGURETAT PER 

EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER 
DETERMINACIONS 

D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR 
MALVA, TUB DE 13 X 75 MM, 
VOLUM D'EXTRACCIÓ 2 ML, 

ESTÈRIL 

BECTON DICKINSON, 
S.A. 

BD Vacutainer 27,32 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

VACUETTE 30 

17 A14324 806040203 
TUB BIOQUÍMICA PEDIÀTRIC 2,5 

ML 
GREINER BIO-ONE 

ESPAÑA, S.A.U. 
VACUETTE 30 

17 A02795 806040204 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 
AMB BOQUILLA RECOLECTORA I 

TAP PER EXTRACCIÓ DE SANG 
CAPIL·LAR, TAP DE COLOR ROSA, 
VOLUM INDISPENSABLE 250-500 

MICROLITRES, ESTÈRIL 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

MINICOLLECT 29,84 

PALEX MEDICAL, S.A. 
TUBO PEDIAT, EDTAK2 

500UL T,MALVA 
30 

17 A03073 806040207 

TUB DE PLÀSTIC AMB GEL 
SEPARADOR DE SÈRUM AMB 

BOQUILLA RECOL·LECTORA I TAP 
PER EXTRACCIÓ DE SANG 

CAPIL·LAR, TAP DE COLOR ÀMBAR, 
VOLUM INDISPENSABLE 250-500 

MICROLITRES, ESTÈRIL 

GREINER BIO-ONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

MINICOLLECT 29,84 

PALEX MEDICAL, S.A. 
TUBO PEDIAT, 

ACT,COAG+GEL 800UL 
T,ORO 

30 

18 A01427 806040319 
POT PLÀSTIC 1 L AMB BOCA 

AMPLA I TANCAMENT HERMÈTIC 
PER A LA RECOLLIDA MOSTRES 

NIRCO, S.L. 
CONTENEDOR 

SEGURIDAD 1000ML 
26 

18 A01430 806040320 
POT PLÀSTIC 0,5 L AMB BOCA 

AMPLA I TANCAMENT HERMÈTIC 
PER A LA RECOLLIDA MOSTRES 

GRIFOLS MOVACO, S.A. DELTALAB 30 

SARSTEDT, S.A.U. SARSTEDT 24,46 
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B) CONTRACTE BASAT 

 

Segons el punt 19 del Quadre de característiques específiques, els criteris a avaluar en els contractes basats són els 

següents: 

 

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR  
  

Adaptació als protocols i necessitats del centre    Fins a 25 punts 

Característiques i composició dels materials Fins a 25 punts 

Millores Fins a 10 punts 

 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

 

 
Millora de l’oferta econòmica de l’Acord Marc                         Fins a 10 punts 
 
S’aplicarà la següent fórmula: 
  

𝑃𝑣 = [1 −(
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) 𝑥 (

1

𝑉𝑃
)𝑥𝑃 

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
VP = Valor de Ponderació  

  

Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 30 punts en la valoració tècnica, i per a cadascun dels lots, quedaran 

exclosos de la licitació. 

A continuació s’indiquen les ofertes dels licitadors que han quedat exclosos per puntuació inferior a 30 o per falta de 

presentació d’oferta i/o mostra: 

- Del lot 2, l’A15959, l’empresa NIRCO no arriba a la puntuació mínima requerida a la valoració tècnica. 

- Del lot 4, l’A05437 i l’A05438, l’empresa ROCHE DIAGNOSTICS no arriba a la puntuació mínima requerida a la valoració 

tècnica. 

- Del lot 9, l’A00423, l’empresa TELIC no presenta oferta ni mostres pel tal de ser avaluades. 

- Del lot 12, l’A06984, l’empresa 3M ESPAÑA no presenta oferta ni mostres per tal de ser avaluades; SMITHS MEDICAL, tot 

i presentar oferta econòmica, no facilita l’aparell necessari per avaluar les mostres. 

- Del lot 12, l’A06985 i l’A06986, l’empresa 3M ESPAÑA no presenta oferta ni mostres per tal de ser avaluades. 

- Del lot 14, l’A05989, l’empresa GREINER no presenta oferta ni mostres per tal de ser avaluades. 

- Del lot 14, l’A10949, l’empresa NIRCO presenta un tub de recollida de mostra que no fa el buit i es demanava amb 

aquesta característica per a la presa de mostres d’orina.  

- Del lot 14, l’A14907, les empreses BECTON DICKINSON i GREINER presenten un tub amb un buit de d’11 ml i 10 ml, 

respectivament i es demanava de 9 ml. 

- Del lot 15, l’A02576, l’A14325, l’A14525 i l’A16594, l’empresa GREINER no presenta oferta ni mostres per tal de ser 

avaluades. 

- Del lot 17, l’A14324, l’empresa GREINER no arriba a la puntuació mínima requerida a la valoració tècnica. 

- Del lot 17, l’A02795 i l’A03073, les empreses GREINER i PALEX no arriben a la puntuació mínima requerida a la valoració 

tècnica. 
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-Del lot 18, l’A01430, l’empresa SARSTEDT no presenta oferta ni mostres per tal de ser avaluades. 

 

    B.1 ) CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR 

 

Les valoracions han estat realitzades per diferents serveis del Consorci Sanitari de Terrassa, principalment laboratori i quiròfan. 

B.1.1) VALORACIONS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR 

LOT 2  -  TORUNDES PER A PRESA DE MOSTRES 

A01323 ESCOVILLÓ SENSE MITJÀ DE CULTIU NO ESTÈRIL 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• GRIFOLS MOVACO, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 GRIFOLS MOVACO 

Compatibilitat dels aparells del nostre laboratori de referència 10 

Facilitat de manipulació 15 

Característiques de l’escovilló: suavitat, flexibilitat i gruix 15 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 10 

TOTAL 50 

  

L’escovilló de l’empresa GRIFOLS és compatible amb els aparells del nostre laboratori de referència i es manipula amb 

facilitat. Les característiques avaluables són les adequades per al seu ús: és suau, flexible i té un gruix correcte. Per tant, 

rep la màxima puntuació en tots els ítems. 

 
A15959 ESCOVILLÓ AMB MITJÀ DE CULTIU LÍQUID ESTÈRIL 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• NIRCO, S.L. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 
 NIRCO 

Compatibilitat dels aparells del nostre laboratori de referència 10 

Facilitat de manipulació 2 

Característiques de l’escovilló: suavitat, flexibilitat i gruix 5 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 8 

TOTAL 25 

 
L’escovilló de l’empresa NIRCO, tot i ser compatible amb els aparells del nostre laboratori de referència, no es manipula 

amb facilitat: no és suau i té un gruix que no és l’adient per a la recollida de mostres nasofaringes. La presentació és 

correcte: l’envàs té la informació necessària per una bona identificació, però no obté la màxima puntuació perquè no té la 

mida adequada per a la tècnica que fem servir a l’hospital, ja que és massa gros. 

LOT 3 -  BIBERONS VIDRE ROSCA 

 
A00546 BIBERÓ VIDRE ROSCA 125ml 
A00547 BIBERÓ VIDRE ROSCA 250ml 
 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 



 
 
 

6 
 

• ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 ROCHE DIAGNOSTICS 

Adaptació als protocols i necessitats del centre  25 

Característiques i composició dels materials 25 

TOTAL 50 

 
Els biberons de ROCHE es valoren amb la màxima puntuació perquè tenen les característiques i composició adients i 
s’adapten a les necessitats i protocols del centre.  

LOT 4 -  TETINES ROSCA LÀTEX 

 
A05437 TETINA BIBERÓ A ROSCA LÀTEX PREMATURS 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 ROCHE DIAGNOSTICS 

Adaptabilitat amb els biberons 15 

Forat de la tetina  (gruix i capacitat de succió) 2 

Característiques de la tetina: suavitat i ergonomia 5 

Presentació: mida i embalatge 5 

TOTAL 27 

 
La tetina de ROCHE s’adapta perfectament als biberons i obté la màxima puntuació a l’ítem d’adaptabilitat. La resta de 
criteris es valoren amb una puntuació baixa: el forat de la tetina és massa petit per a una correcta succió dels nadons 
prematurs; és suau però no té l’ergonomia idònia; la mida és petita per a les necessitats dels nostres professionals.  
 
 
A05438 TETINA BIBERÓ A ROSCA LÀTEX PEDIATRIQUES T1 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 ROCHE DIAGNOSTICS 

Adaptabilitat amb els biberons 15 

Forat de la tetina  (gruix i capacitat de succió) 2 

Característiques de la tetina: suavitat i ergonomia 5 

Presentació: mida i embalatge 5 

TOTAL 27 

 
La tetina de ROCHE s’adapta perfectament als biberons i obté la màxima puntuació a l’ítem d’adaptabilitat. La resta de 
criteris es valoren amb una puntuació baixa: el forat de la tetina és massa petit per a una correcta succió dels nadons de 
T1; és suau però no té l’ergonomia idònia; la mida és petita per a les necessitats dels nostres professionals.  

LOT 10 -  SUSPENSORIS 

 
A02308 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 6 
A02309 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 7 
A02310 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 8 
A02311 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 9 
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Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• TRAMEDIC, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 TRAMEDIC 

Adaptació als protocols i necessitats del centre  25 

Característiques i composició dels materials 25 

TOTAL 50 

 

Els suspensoris de l’empresa TRAMEDIC es valoren amb la màxima puntuació perquè tenen les característiques i composició 

adients i s’adapten a les necessitats i protocols del centre.  

LOT 12 -  MANTES 

A06984 MANTA NORMOTECNICA MIG COS SUPERIOR 
A06985 MANTA NORMOTECNICA MIG COS INFERIOR 
A06986 MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE PEDIÀTRICA 
 

Han presentat oferta i opten les següents empreses: 

• IZASA HOSPITAL, S.L.U. 

• LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U. 

• MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 IZASA LAB CAIR MEDTRONIC 

Facilitat de manipulació 15 15 15 

Manteniment de la temperatura 10 10 10 

Presentació de l’aparell en cessió: volum, mides i soroll 12 15 10 

Presentació de la manta: mides i pes 10 10 10 

TOTAL 47 50 45 

 
Les mantes de totes tres empreses s’adapten correctament a les necessitats i protocols del centre; mantenen la 
temperatura adient estandarditzada i les mides i el pes són adequats en tots els casos, tant d’adults com pediàtriques. En 
relació amb l’aparell en cessió es valora amb la màxima puntuació LAB CAIR perquè, en comparació amb IZASA i 
MEDTRONIC, té un tub que no és coarrugat facilitant la neteja considerablement. IZASA es valora millor que MEDTRONIC 
perquè emet menys soroll.   

LOT 14 -  CONTENIDOR MOSTRES / ORINA 

A00974 CONTENIDOR MOSTRES 60 ML, TAPA A ROSCA, ESTÈRIL 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• NIRCO, S.L. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 NIRCO 

Facilitat de manipulació 15 

Estanqueïtat 10 

Resistència al procés d’esterilització  15 

Presentació: embalatge i visualització de dades 10 

TOTAL 50 
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Es valora amb la màxima puntuació NIRCO perquè els contenidors són fàcils de manipular i un cop tancats mantenen 

correctament l’estanqueïtat i no hi ha pèrdua de mostra; resisteixen el procés d’esterilització correctament i la presentació 

es la idònia. 

 
A00979 CONTENIDOR MOSTRES 150 ML, TAPA A ROSCA, ESTÈRIL 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• NIRCO, S.L. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 NIRCO 

Facilitat de manipulació 15 

Estanqueïtat 10 

Facilitat d’obertura de l’embolcall 10 

Presentació: embalatge i visualització de dades 15 

TOTAL 50 

  

Es valora amb la màxima puntuació NIRCO perquè els contenidors són fàcils de manipular i un cop tancats mantenen 

correctament l’estanqueïtat i no hi ha pèrdua de mostra. L’embolcall s’obre amb facilitat i la presentació és idònia. 

 

A01428 POT ORINA 24 H, 2L GRADUAT AMB TAPA 

Han presentat oferta i opten les següents empreses: 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

• GRIFOLS MOVACO, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 GREINER GRIFOLS 

Facilitat de manipulació 10 15 

Estanqueïtat 10 10 

Visualització de l’escala graduada 8 15 

Presentació: embalatge i visualització de dades 8 10 

TOTAL 36 50 

 

Es valora amb la màxima puntuació GRIFOLS perquè en comparació amb GREINER es manipula fàcilment: el tap és més 

ample i l’obertura i tancament de l’envàs és més ràpid i segur. A més, la nansa de GRIFOLS és ergonòmica mentre que la 

de GREINER és més estreta i curta. Totes dues presentacions tenen una bona estanqueïtat: un cop tancat no hi ha fuita de 

mostra. La visualització de l’escala graduada de GRIFOLS és més precisa, la mostra de GREINER té una variable de 50 ml de 

diferència i els espais entre els diferents valors de l’escala no són exactes.  

 

A05989 CONTENIDOR ORINA 120 ML 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• NIRCO, S.L. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 NIRCO 

Facilitat de manipulació 15 

Estanqueïtat 10 

Facilitat d’obertura de l’embolcall 10 

Presentació: embalatge i visualització de dades 15 
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TOTAL 50 

 

Es valora amb la màxima puntuació NIRCO perquè els contenidors són fàcils de manipular i el tancament és estanc. 

L’embolcall és de fàcil obertura i la presentació és l’adequada. 

 

A07975 CONTENIDOR RECOLLIDA ORINA 24 H 

Han presentat oferta i opten les següents empreses: 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

• NIRCO, S.L. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 GREINER NIRCO 

Facilitat de manipulació 15 10 

Estanqueïtat 10 10 

Visualització de l’escala graduada 10 10 

Presentació: embalatge i visualització de dades 15 10 

TOTAL 50 40 

 

El contenidor de GREINER es manipula més fàcilment: el tap és més ergonòmic i més pràctic a l’hora d’obrir i tancar 

l’envàs; a més, la mida del tap de NIRCO és més petita i dificulta la recollida de la mostra. Tots dos contenidors, un cop 

tancats, no tenen fuita de mostra, per tant reben la mateixa puntuació a l'estanqueïtat. En quant a la visualització de 

l’escala, es valoren amb la màxima puntuació perquè totes dues es veuen amb claredat.  

Es puntua més baix NIRCO a l’últim ítem perquè l’envàs té una opacitat important, complicant la visualització de les dades; 

a més, la forma del mateix dificulta l’emmagatzematge 

 

A10949 TUB DE BUIT PER A MOSTRA D'ORINA MICROBIOLÒGICA 16X100 10-11 ML DE BUIT 

Han presentat oferta i opten les següents empreses: 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 BECTON DICKINSON GREINER 

Adaptabilitat amb el contenidor de la mostra 15 5 

Facilitat de manipulació 10 5 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 10 

Presentació: embalatge i identificació 15 10 

TOTAL 50 30 

 

Els tubs d’ambdues empreses s’adapten correctament al contenidor d’orina, fent el buit per a la presa de mostra, però tot 

i això no obtenen la mateixa puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació Cobas 8000, que fa 

servir el laboratori per a la identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús d’un tub 

estandarditzat; així s’eviten errors i ajustos continus en l’aparell que poden provocar endarreriments en els resultats i 

increments de la despesa.  Com es processen tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de l’ICS, atenció 

primària, hospitals públics i privats, etc... que treballen amb BECTON DICKINSON, és aquest licitador qui rep la màxima 

puntuació. 

En quant a la manipulació, la dimensió del faldó del tap dels tubs de GREINER és de 15 mm mentre que el de BECTON 

DICKINSON és de 20 mm, fet que aporta major seguretat a l’hora de treballar i més higiene, evitant esquitxades.   

En totes dues mostres les etiquetes s’adhereixen correctament i reben la mateixa puntuació. 

En relació a l’embalatge i identificació, l’etiqueta de BECTON DICKINSON és més clara i fàcil de llegir, tant la caducitat com 

el lot. A més, consta de més espai per incorporar les dades del pacient. 
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LOT 15 -  TUBS EXTRACCIÓ SANG SEGURETAT 

 
A02562 TUB AMB CITRAT, 13 x 75 mm, 2,7 ml, TAP BLAU CLAR 

Han presentat oferta i opten les següents empreses: 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 BECTON DICKINSON GREINER 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 5 

Facilitat de manipulació 10 5 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 5 

TOTAL 50 25 

 

Els tubs de totes dues empreses, individualment, són compatibles amb els aparells d’anàlisi del nostre laboratori de 

referència però, tot i això, no obtenen la mateixa puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació 

Cobas 8000, que fa servir el laboratori per a la identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús 

d’un tub estandarditzat; així s’eviten errors i ajustos continus en l’aparell que poden provocar endarreriments en els 

resultats i increments de la despesa.  Com es processen tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de 

l’ICS, atenció primària, hospitals públics i privats, etc... que treballen amb BECTON DICKINSON, és aquest licitador qui rep 

la màxima puntuació. 

En quant a la manipulació, la dimensió del faldó del tap dels tubs de GREINER és de 15 mm mentre que el de BECTON 

DICKINSON és de 20 mm, fet que aporta major seguretat a l’hora de treballar i més higiene, evitant esquitxades. A més, els 

tubs amb citrat de BECTON DICKINSON, pel seu disseny, permeten que el nivell d’ompliment sigui complert evitant espai 

mort a l’interior, minimitzant l’activació plaquetària de la mostra sanguínia Aquesta característica no la té la mostra de 

GREINER i obté menys puntuació. 

En totes dues mostres les etiquetes s’adhereixen correctament i reben els mateixos punts. 

En relació a l’embalatge i la identificació, es valora millor BECTON DICKINSON perquè la diferenciació entre els tubs 

pediàtrics i d’adults és mitjançant el color del tap. GREINER col·loca una volandera de diferent color a la part superior del 

tap. El classificador automàtic que fa servir el nostre laboratori no reconeix aquesta diferenciació, sinó el lateral del tub. 

L’etiqueta de BECTON DICKINSON és més clara i fàcil de llegir, tant la caducitat com el lot. 

 

A02576 TUB AMB EDTA K3, 13 x 75 mm, 3 ml, TAP MALVA CLAR 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 BECTON DICKINSON 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 

Facilitat de manipulació 10 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 

TOTAL 50 

 

Els tubs de BECTON DICKINSON reben la màxima puntuació perquè s’ajusten a les necessitats del nostre centre i tenen les 

característiques idònies per al seu ús. 

 

A02627 TUB AMB GEL SEPARADOR, 16 x 100 mm, 8,5 ml, TAP VERMELL 

Han presentat oferta i opten les següents empreses: 
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• BECTON DICKINSON, S.A. 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 BECTON DICKINSON GREINER 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 5 

Facilitat de manipulació 10 5 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 5 

TOTAL 50 25 

 

Els tubs de totes dues empreses, individualment, són compatibles amb els aparells d’anàlisi del nostre laboratori de 

referència però, tot i això, no obtenen la mateixa puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació 

Cobas 8000, que fa servir el laboratori per a la identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús 

d’un tub estandarditzat; així s’eviten errors i ajustos continus en l’aparell que poden provocar endarreriments en els 

resultats i increments de la despesa.  Com es processen tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de 

l’ICS, atenció primària, hospitals públics i privats, etc... que treballen amb BECTON DICKINSON, és aquest licitador qui rep 

la màxima puntuació. 

En quant a la manipulació, la dimensió del faldó del tap dels tubs de GREINER és de 15 mm mentre que el de BECTON 

DICKINSON és de 20 mm, fet que aporta major seguretat a l’hora de treballar i més higiene, evitant esquitxades. Durant el 

procés d’extracció, amb GREINER s’ha de mantenir la pressió amb el tub i el porta perquè en alguna ocasió han sortit 

expulsats. Aquesta pressió incomoda al pacient perquè l’agulla es troba en vena. Per aquests motius GREINER obté una 

puntuació més baixa.  

En totes dues mostres les etiquetes s’adhereixen correctament i reben la mateixa puntuació. 

En relació a l’embalatge i la identificació, es valora millor BECTON DICKINSON perquè la diferenciació entre els tubs 

pediàtrics i d’adults és mitjançant el color del tap. GREINER col·loca una volandera de diferent color a la part superior del 

tap. El classificador automàtic que fa servir el nostre laboratori no reconeix aquesta diferenciació, sinó el lateral del tub. 

L’etiqueta de BECTON DICKINSON és més clara i fàcil de llegir, tant la caducitat com el lot. 

 

A03120 TUB AMB HEPARINA DE LITI, 13 x 75 mm, 5 ml, TAP VERD  
 
Han presentat oferta i opten les següents empreses: 
 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 BECTON DICKINSON GREINER 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 5 

Facilitat de manipulació 10 5 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 10 

TOTAL 50 30 

 

Els tubs de totes dues empreses, individualment, són compatibles amb els aparells d’anàlisi del nostre laboratori de 

referència però, tot i això, no obtenen la mateixa puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació 

Cobas 8000, que fa servir el laboratori per a la identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús 

d’un tub estandarditzat; així s’eviten errors i ajustos continus en l’aparell que poden provocar endarreriments en els 

resultats i increments de la despesa.  Com es processen tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de 

l’ICS, atenció primària, hospitals públics i privats, etc... que treballen amb BECTON DICKINSON, és aquest licitador qui rep 

la màxima puntuació. 

En quant a la manipulació, la dimensió del faldó del tap dels tubs de GREINER és de 15 mm mentre que el de BECTON 

DICKINSON és de 20 mm, fet que aporta major seguretat a l’hora de treballar i més higiene, evitant esquitxades. Durant el 
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procés d’extracció, amb GREINER s’ha de mantenir la pressió amb el tub i el porta perquè en alguna ocasió han sortit 

expulsats. Aquesta pressió incomoda al pacient ja que l’agulla es troba en vena. Per aquests motius GREINER obté una 

puntuació més baixa.  

En totes dues mostres les etiquetes s’adhereixen correctament i reben la mateixa puntuació. 

En relació a l’embalatge i la identificació, es valora millor BECTON DICKINSON perquè la diferenciació entre els tubs 

pediàtrics i d’adults és mitjançant el color del tap. GREINER col·loca una volandera de diferent color a la part superior del 

tap. El classificador automàtic que fa servir el nostre laboratori no reconeix aquesta diferenciació, sinó el lateral del tub. 

L’etiqueta de BECTON DICKINSON és més clara i fàcil de llegir, tant la caducitat com el lot. 

 

A04479 TUB AMB HEPARINA DE SODI, 13 x 75 mm, 4 ml, TAP VERD 
 
Han presentat oferta i opten les següents empreses: 
 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

• PALEX MEDICAL, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 
BECTON 

DICKINSON 
GREINER PALEX 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 5 5 

Facilitat de manipulació 10 5 8 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 10 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 10 15 

TOTAL 50 30 38 

 

Els tubs de totes les empreses, individualment, són compatibles amb els aparells d’anàlisi del nostre laboratori de 

referència però, tot i això, no obtenen la mateixa puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació 

Cobas 8000, que fa servir el laboratori per a la identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús 

d’un tub estandarditzat; així s’eviten errors i ajustos continus en l’aparell que poden provocar endarreriments en els 

resultats i increments de la despesa.  Com es processen tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de 

l’ICS, atenció primària, hospitals públics i privats, etc... que treballen amb BECTON DICKINSON, és aquest licitador qui rep 

la màxima puntuació. 

En quant a la manipulació, la dimensió del faldó del tap dels tubs de GREINER és de 15 mm i el de BECTON DICKINSON i 

PALEX és de 20 mm, fet que aporta major seguretat a l’hora de treballar i més higiene, evitant esquitxades. Durant el 

procés d’extracció, amb GREINER i PALEX s’ha de mantenir la pressió amb el tub i el porta perquè en alguna ocasió han 

sortit expulsats. Aquesta pressió incomoda al pacient ja que l’agulla es troba en vena. Per aquests motius BECTON 

DICKINSON obté una puntuació més alta.  

Les etiquetes s’adhereixen correctament a totes les mostres i reben la mateixa puntuació. 

En relació a l’embalatge i identificació, es valoren millor BECTON DICKINSON i PALEX perquè l’etiqueta és més clara i fàcil 

de llegir, tant la caducitat com el lot. 

 

A09220 TUB AMB FLUORUR DE SODI + OXALAT DE POTASI, 13 x 75 mm, 4 ml, TAP GRIS 
 
Han presentat oferta i opten les següents empreses: 
 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

• PALEX MEDICAL, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 
BECTON 

DICKINSON 
GREINER PALEX 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 5 5 

Facilitat de manipulació 10 5 8 
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Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 10 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 10 15 

TOTAL 50 30 38 

 

Els tubs de totes les empreses, individualment, són compatibles amb els aparells d’anàlisi del nostre laboratori de 

referència però, tot i això, no obtenen la mateixa puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació 

Cobas 8000, que fa servir el laboratori per a la identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús 

d’un tub estandarditzat; així s’eviten errors i ajustos continus en l’aparell que poden provocar endarreriments en els 

resultats i increments de la despesa.  Com es processen tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de 

l’ICS, atenció primària, hospitals públics i privats, etc... que treballen amb BECTON DICKINSON, és aquest licitador qui rep 

la màxima puntuació. 

En quant a la manipulació, la dimensió del faldó del tap dels tubs de GREINER és de 15 mm i el de BECTON DICKINSON i 

PALEX és de 20 mm, fet que aporta major seguretat a l’hora de treballar i més higiene, evitant esquitxades. Durant el 

procés d’extracció, amb GREINER i PALEX s’ha de mantenir la pressió amb el tub i el porta perquè en alguna ocasió han 

sortit expulsats. Aquesta pressió incomoda al pacient ja que l’agulla es troba en vena. Per aquests motius BECTON 

DICKINSON obté una puntuació més alta.  

Les etiquetes s’adhereixen correctament a totes les mostres i reben la mateixa puntuació. 

En relació a l’embalatge i identificació, es valoren millor BECTON DICKINSON i PALEX perquè l’etiqueta és més clara i fàcil 

de llegir, tant la caducitat com el lot. 

 

A14325 TUB AMB EDTA K2, 13x75 mm, 2 ml, TAP MALVA 
 
Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 
 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 BECTON DICKINSON 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 

Facilitat de manipulació 10 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 

TOTAL 50 

 

Els tubs de BECTON DICKINSON reben la màxima puntuació perquè s’ajusten a les necessitats del nostre centre i tenen les 

característiques idònies per al seu ús. 

 

 

A14525 TUB AMB EDTA K2, 16 x 100 mm, 10 ml, TAP MALVA 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 BECTON DICKINSON 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 

Facilitat de manipulació 10 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 

TOTAL 50 

 

Els tubs de BECTON DICKINSON reben la màxima puntuació perquè s’ajusten a les necessitats del nostre centre i tenen les 

característiques idònies per al seu ús. 
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A16594 TUB AMB GEL SEPARADOR, 13 x 100 mm, 5 ml, TAP GROC 

Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 

• BECTON DICKINSON, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 BECTON DICKINSON 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 15 

Facilitat de manipulació 10 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 15 

TOTAL 50 

 

Els tubs de BECTON DICKINSON reben la màxima puntuació perquè s’ajusten a les necessitats del nostre centre i tenen les 

característiques idònies per al seu ús. 

 

LOT 17 -  TUBS NEONATAL 

 
A14324 TUB BIOQUÍMICA PEDIÀTRIC 2,5 ml 

 
Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 
 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 GREINER 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 2 

Facilitat de manipulació 2 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 5 

TOTAL 19 

 

El tub de GREINER és compatible amb els aparells d’anàlisi del nostre laboratori de referència però no obté la màxima 

puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació Cobas 8000, que fa servir el laboratori per a la  

identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús d’un tub estandarditzat. Com es processen 

tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de l’ICS, atenció primària, hospitals públics i privats, etc... que 

treballen amb BECTON DICKINSON, col·locar un altre tipus de tub obligaria a ajustos continus en l’aparell que generarien  

possibles errors, endarreriments en els resultats i increments de la despesa.   

Durant el procés d’extracció s’ha de mantenir pressió amb el tub i el porta perquè en alguna ocasió han sortit expulsats. 

Aquesta pressió incomoda al pacient ja que l’agulla es troba en vena. A més, el faldó del tap no és gaire ample, 15 mm, i 

aquesta característica el fa poc segur. Per tot plegat, es valora amb una puntuació baixa a la facilitat de manipulació.  

Les etiquetes s’adhereixen correctament i rep la màxima valoració. 

En relació a l’embalatge i a la identificació, no es valora amb la màxima puntuació perquè el tub té el tap vermell. Segons 

els nostres protocols interns, per un tema de seguretat del pacient, els tubs d’analítica de pediatria han de ser de color 

groc. A més, l’etiqueta té massa informació i no facilita la correcta visualització de la caducitat i el lot. 

 

A02795 TUB MICROTAINER AMB TAP PER PRESA DE MOSTRES DE SANG CAPILAR AMB EDTA K2 
 
Han presentat oferta i opten les següents empreses: 
 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 
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• PALEX MEDICAL, S.A 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 GREINER PALEX 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 2 2 

Facilitat de manipulació 2 2 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 5 5 

TOTAL 19 19 

 

Els tubs de totes dues empreses, individualment, són compatibles amb els aparells d’anàlisi del nostre laboratori de 

referència però no obtenen la màxima puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació Cobas 

8000, que fa servir el laboratori per a la identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús d’un 

tub estandarditzat. Com es processen tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de l’ICS, atenció 

primària, hospitals públics i privats, etc... que treballen amb BECTON DICKINSON, col·locar un altre tipus de tub obligaria a 

ajustos continus en l’aparell que generarien possibles errors, endarreriments en els resultats i increments de la despesa.   

En quant a la manipulació, el tap del tub de GREINER va a pressió i comporta un risc d’esquitxada a l’obertura. La mostra 

de PALEX, tot i tenir el tap amb mitja rosca que facilita l’obertura, no té recol·lector integrat al tub. Per tant, totes dues 

empreses reben una puntuació baixa.  

Les etiquetes  de GREINER i PALEX s’adhereixen correctament i reben la màxima puntuació. 

En relació a l’embalatge i a la identificació, no es valora amb la màxima puntuació cap empresa perquè la presentació del 

tub de PALEX no té identificades les línies d’ompliment (mínima i màxima) per garantir el correcte ràtio de 

sang/anticoagulant. GREINER porta un tub prolongador que en alguns casos no cal i genera més material de rebuig. 

 

 

A03073 TUB DE PLÀSTIC AMB GEL SEPARADOR DE SÈRUM AMB BOQUILLA RECOL·LECTORA  
 
Han presentat oferta i opten les següents empreses: 
 

• GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. 

• PALEX MEDICAL, S.A 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 PALEX GREINER 

Compatibilitat amb els aparells del nostre laboratori de referència 2 2 

Facilitat de manipulació 2 2 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 10 

Presentació: mida, envàs i visualització de dades 5 5 

TOTAL 19 19 

 

Els tubs de totes dues empreses, individualment, són compatibles amb els aparells d’anàlisi del nostre laboratori de 

referència però no obtenen la màxima puntuació. El motiu és que el sistema de treball de l’equip de classificació Cobas 

8000, que fa servir el laboratori per a la identificació, classificació i distribució interna de les mostres, requereix l’ús d’un 

tub estandarditzat. Com es processen tubs provinents de diferents institucions adherides: centres de l’ICS, atenció 

primària, hospitals públics i privats, etc... que treballen amb BECTON DICKINSON, col·locar un altre tipus de tub obligaria a 

ajustos continus en l’aparell que generarien possibles errors, endarreriments en els resultats i increments de la despesa.   

En quant a la manipulació, el tap del tub de la mostra de GREINER va a pressió i comporta un risc d’esquitxada a l’obertura. 

La mostra de PALEX, tot i tenir el tap amb mitja rosca que facilita l’obertura, no té recol·lector integrat al tub. Per tant, 

totes dues empreses reben una puntuació baixa.  

Les etiquetes  de GREINER i PALEX s’adhereixen correctament i reben la màxima puntuació. 

En relació a l’embalatge i a la identificació, no es valora amb la màxima puntuació cap empresa perquè la presentació del 

tub de PALEX no té identificades les línies d’ompliment (mínima i màxima) per a garantir el correcte ràtio de 

sang/anticoagulant. GREINER porta un tub prolongador que en alguns casos no cal i genera més material de rebuig. 
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LOT 18 -  VARIS 

A01427 POT PER A MOSTRES, 1L AMB TAPA 
 
Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 
 

• NIRCO, S.L. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 NIRCO 

Facilitat de manipulació 15 

Estanqueïtat 10 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 

Presentació: embalatge i identificació 15 

TOTAL 50 

 

El pot per a mostres es manipula amb facilitat i manté l'estanqueïtat un cop tancat. Les etiquetes s’adhereixen 

correctament i, tant l’embalatge com la identificació són correctes. Rep la màxima puntuació a tots els ítems. 

 

A01430 POT PLÀSTIC 0,5 L AMB BOCA AMPLE I TANCAMENT HERMÈTC PER A LA RECOLLIDA DE MOSTRES 
 
Ha presentat oferta i opta la següent empresa: 
 

• GRIFOLS MOVACO, S.A. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 GRIFOLS MOVACO 

Facilitat de manipulació 15 

Estanqueïtat 10 

Bona adhesió de les etiquetes al tub 10 

Presentació: embalatge i identificació 15 

TOTAL 50 

 

El pot per a mostres es manipula amb facilitat i manté l'estanqueïtat un cop tancat. Les etiquetes s’adhereixen 

correctament i, tant l’embalatge com la identificació són correctes. Rep la màxima puntuació a tots els ítems. 

 

B.1.2) VALORACIONS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR - MILLORES 

 
Es valora màxim amb 10 punts les millores ofertades pels diferents proveïdors (tècniques, de formació, cessió d’equips o 
recursos, etc). 
 
Un cop revisada la documentació presentada, la puntuació resultat és el següent: 
 

 
FORMACIÓ CESSIÓ D'EQUIPS ALTRES 

PUNTUACIÓ  
(màx. 10 punts) 

MEDTRONIC X X  10 

LAB.CAIR X X  10 

GREINER X   10 

IZASA X X  10 

SMITHS MEDICAL X   5 
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MEDTRONIC obté 10 punts perquè declara formació i cessió d’equips per als productes A06986, A06984 i A06985. 

LABORATORIOS CAIR ofereix formació i cessió d’equips i de la infraestructura necessària per als productes A06986, 

A06984 i A06985 i obté 10 punts. 

GREINER es compromet a realitzar formació, si cal, en els codis A05989, A07975, A10949, A14907, A01428, A02562, 

A14525, A02576, A02627, A16594, A09220, A04479, A03120, A14325, A14324, A02795 i A03073 i obté 10 punts. 

IZASA rep 10 punts perquè declara formació i cessió d’equips en els productes A06986, A06984 i A06985. 

SMITHS MEDICAL es compromet a realitzar formació en el producte A06984, i en comparació amb altres proveïdors, no 

ofereix la cessió dels equips, per tant, obté 5 punts. 

 

 

B.2) CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS  

 
 

LO
T CODI CST CODI CSC DESCRIPCIO PRODUCTE NOM EMPRESA PREU PUNTUACIÓ 

ECONÒMICA 

2 A15959 801010203 
TUB ESTÈRIL AMB ESCOVILLÓ AMB MITJÀ DE 

CULTIU LÍQUID PER RECOLLIDA D'EXUDAT 
NASAL, ÒTIC I OCULAR 

NIRCO, S.L. 0,75 10 

2 A01323 801010205 
ESCOVILLÓ SENSE MITJÀ DE CULTIU NO 

ESTÈRIL 
GRIFOLS 

MOVACO, S.A. 
0,01750 10 

3 A00546 807010101 
BIBERÓ DE VIDRE RESISTENT AL CALOR AMB 

ESCALA GRADUADA I BOCA ADAPTABLE A 
TETINES AMB ROSCA, CAPACITAT 125 ML 

ROCHE 
DIAGNOSTICS, 

S.L.U. 
0,879021 10 

3 A00547 807010102 
BIBERÓ DE VIDRE RESISTENT AL CALOR AMB 

ESCALA GRADUADA I BOCA ADAPTABLE A 
TETINES AMB ROSCA, CAPACITAT 250 ML 

ROCHE 
DIAGNOSTICS, 

S.L.U. 
0,910800 10 

4 A05437 807020101 

TETINA DE CAUTXÚ AMB UN SÓL FORAT 
PETIT, COMPATIBLE AMB BIBERONS A 

ROSCA DE 125 ML I 250 ML, ESTERILITZABLE, 
PREMATURS 

ROCHE 
DIAGNOSTICS, 

S.L.U. 
0,260766 10 

4 A05438 807020102 

TETINA DE CAUTXÚ AMB UN SÓL FORAT 
PETIT, COMPATIBLE AMB BIBERONS A 

ROSCA DE 125 ML I 250 ML, ESTERILITZABLE, 
PEDIÀTRIC T1 

ROCHE 
DIAGNOSTICS, 

S.L.U. 
0,260766 10 

10 A02308 301090106 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 6 TRAMEDIC, S.A. 3,07 10 

10 A02309 301090107 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 7 TRAMEDIC, S.A. 3,07 10 

10 A02310 301090108 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 8 TRAMEDIC, S.A. 3,07 10 

10 A02311 301090109 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 9 TRAMEDIC, S.A. 3,07 10 

12 A06986 301100402 

MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE CALENT, DE 
POLIETILÈ O POLIPROPILÈ, MATERIAL 

RESISTENT, FLEXIBLE, IGNÍFUG, SENSE LÀTEX, 
D'UN SOL ÚS, CONNEXIÓ AMB MECANISME 
RETENCIÓ A TOVERA, ESTRUCTURA PERMET 

DISTRIBUCIÓ UNIFORME D'AIRE, AMB 
CESSIÓ D'EQUIP D'ESCALFAMENT, PEDI 

IZASA 
HOSPITAL, 

S.L.U. 
4,10 10 

LABORATORIOS 
CAIR ESPAÑA, 

S.L.U 
4,5975 8,92 

MEDTRONIC 
IBÉRICA, S.A. 

4,25 9,65 

12 A06984 301100409 

MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE CALENT DE 
POLIETILÈ O POLIPROPILÈ, MATERIAL 

RESISTENT LFEIBLE, IGNÍFUG, SENSE LÀTEX 
D'UN SOL ÚS, CONNEXIÓ AMB MECANISME 

RETENCIÓ A TOVERA, ESTRUCTURA QUE 
PERMET DISTRIBUCIÓ UNIFORME D'AIRE, 

AMB CESSIÓ D'EQUIP D'ESCALFAMENT 

IZASA 
HOSPITAL, 

S.L.U. 
3,90 10 

LABORATORIOS 
CAIR ESPAÑA, 

S.L.U. 
4,3575 8,95 

MEDTRONIC 
IBÉRICA, S.A 

4,15 9,40 

SMITHS 
MEDICAL 

ESPAÑA, S.R.L. 
3,90 10 

12 A06985 301100410 
MANTA NORMOTERMICA D'AIRE CALENT DE 

POLIETILE O POLIPROPILE, MATERIAL 
RESISTENT LFEIBLE, IGNIFUG, SENSE LATEX 

IZASA 
HOSPITAL, 

S.L.U. 
4 10 
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D'UN SOL US, CONNEXIO AMB MECANISME 
RETENCIO A TOVERA, ESTRUCTURA QUE 
PERMET DISTRIBUCIO UNIFORME D'AIRE, 

AMB CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT 

LABORATORIOS 
CAIR ESPAÑA, 

S.L.U. 
4,3575 9,18 

MEDTRONIC 
IBÉRICA, S.A 

4,15 9,64 

14 A00979 805030252 
CONTENIDOR MOSTRES 60 ML, TAPA A 

ROSCA, ESTÈRIL 
NIRCO, S.L. 0,0582 10 

14 A05989 805030256 
CONTENIDOR ORINA 120 ML, TAPA A 

ROSCA, ESTÈRIL, AMB SISTEMA DE 
TRANSVASAMENT PER BUIT EN TAPA 

NIRCO, S.L. 0,157142 10 

14 A07975 805030259 

CONTENIDOR RECOLLIDA ORINA 24 H 3L 
OPAC TANCAMENT A ROSCA, GRADUAT, 
AMB SISTEMA DE TRANSVASAMENT PER 

BUIT EN TAPA 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,71 10 

NIRCO, S.L. 0,72 9,86 

14 A10949 805030260 

TUB DE BUIT PER A MOSTRA D'ORINA 
MICROBIOLÒGICA 16X100 MM 10-11 ML DE 
BUIT, TAP SEGURETAT, FONS RODÓ, SENSE 

ADITIUS 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,11 8,73 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,10 9,60 

NIRCO, S.L. 0,096 10 

14 A00974 805030275 
CONTENIDOR MOSTRES 150 ML TAPA A 

ROSCA 
NIRCO, S.L. 0,066 10 

14 A14907 805030276 

TUB DE BUIT PER A MOSTRA D'ORINA 
MICROBIOLÒGICA 16X100 MM 9 ML DE 

BUIT, TAP GOMA GROC, FONS RODÓ SENSE 
ADITIUS 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,069 9,86 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,068 10 

14 A01428 805030294 
POT PLÀSTIC 2 L AMB BOCA AMPLA I 

TANCAMENT HERMÈTIC PER A LA RECOLLIDA 
D'ORINA GRADUAT 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,61 9,19 

GRIFOLS 
MOVACO, S.A. 

0,560606 10 

15 A02562 806010102 

TUB DE PLÀSTIC AMB CITRAT I TAP DE 
SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL 
BUIT, PER ESTUDIS DE COAGULACIÓ EN 

PLASMA, TAP DE COLOR BLAU CEL, TUB DE 
13 X 75 MM, VOLUM D'EXTRACCIÓ 2,7 ML, 

ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,08 8,13 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,065 10 

15 A14525 806010105 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I TAP DE 
SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL 

BUIT, PER DETERMINACIONS 
D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA, 

TUB DE 16 X 100 MM, VOLUM D'EXTRACCIÓ 
10 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,063 10 

15 A02576 806010106 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K3 I TAP DE 
SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL 

BUIT, PER DETERMINACIONS 
D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA 

CLAR, TUB DE 13 X 75 MM, VOLUM 
D'EXTRACCIÓ 3 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,0554 10 

15 A02627 806010107 

TUB DE PLÀSTIC AMB GEL SEPARADOR 
ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓ I TAP DE 

SEGURETAT, PER PROVES EN SÈRUM, TAP DE 
COLOR ROJO, TUB DE 16 X 100 MM, VOLUM 

D'EXTRACCIÓ 8,5 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,10 9,80 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,098 10 

15 A16594 806010108 

TUB DE PLÀSTIC AMB GEL SEPARADOR 
ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓ I TAP DE 

SEGURETAT, PER PROVES EN SÈRUM, TAP DE 
COLOR GROC, TUB DE 13 X 100 MM, VOLUM 

D'EXTRACCIÓ 5 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,087 10 

15 A09220 806010109 

TUB DE PLÀSTIC AMB FLUORUR DE SODI + 
OXALAT DE POTASI I TAP DE SEGURETAT, 
PER PROVES DE GLUCOSA, TAP DE COLOR 

GRIS, TUB DE 13 X 75 MM, VOLUM 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,08 9,25 

GREINER BIO- 0,075 9,87 
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D'EXTRACCIÓ 4 ML, ESTÈRIL ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

PALEX 
MEDICAL, S.A. 

0,074 10 

15 A04479 806010110 

TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA DE SODI I 
TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE 

BIOQUÍMICA EN LES QUE S'ANALITZI EL 
PLASMA, TAP DE COLOR VERD, TUB DE 13 X 

75 MM, VOLUM DE BUIT 4 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,089 9,33 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,085 9,76 

PALEX 
MEDICAL, S.A. 

0,083 10 

15 A03120 806010111 

TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA DE LITI I 
TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE 

BIOQUÍMICA EN LES QUE S'ANALITZI EL 
PLASMA, TAP DE COLOR VERD, TUB DE 13 X 

75 MM, VOLUM DE BUIT 5 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,074 9,86 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,073 10 

15 A14325 806010112 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I TAP DE 
SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL 

BUIT, PER DETERMINACIONS 
D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA, 

TUB DE 13 X 75 MM, VOLUM D'EXTRACCIÓ 2 
ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
0,0554 10 

17 A14324 806040203 TUB BIOQUÍMICA PEDIÀTRIC 2,5 ML 
GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,115 10 

17 A02795 806040204 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 AMB 
BOQUILLA RECOLECTORA I TAP PER 

EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL·LAR, TAP DE 
COLOR ROSA, VOLUM INDISPENSABLE 250-

500 MICROLITRES, ESTÈRIL 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,22 9,14 

PALEX 
MEDICAL, S.A. 

0,201 10 

17 A03073 806040207 

TUB DE PLÀSTIC AMB GEL SEPARADOR DE 
SÈRUM AMB BOQUILLA RECOL·LECTORA I 
TAP PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL·LAR, 

TAP DE COLOR ÀMBAR, VOLUM 
INDISPENSABLE 250-500 MICROLITRES, 

ESTÈRIL 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
0,22 9,14 

PALEX 
MEDICAL, S.A. 

0,201 10 

18 A01427 806040319 
POT PLÀSTIC 1 L AMB BOCA AMPLA I 

TANCAMENT HERMÈTIC PER A LA RECOLLIDA 
MOSTRES 

NIRCO, S.L. 0,942 10 

18 A01430 806040320 
POT PLÀSTIC 0,5 L AMB BOCA AMPLA I 

TANCAMENT HERMÈTIC PER A LA RECOLLIDA 
MOSTRES 

GRIFOLS 
MOVACO, S.A. 

0,88 10 

 
 
 

    B.3 ) PUNTUACIÓ FINAL DEL CONTRACTE BASAT 

 

Una vegada incorporada la millora econòmica del basat (fins a 10 punts) obtenim la taula següent: 

 

 

LOT 
CODI 
CST 

Codi CSC Descripció producte Nom laboratori 

Puntuació 
ACORD 
MARC 

(màxim 
30 punts) 

PUNTUACIÓ TOTAL 
contractes basats 
(màxim 70 punts) 

PUNTUACIÓ 
FINAL acord 

marc + 
contractes 

basats 
(màxim 100 

punts) 

Puntuació 
de valor 
(màxim 

60 punts) 

Puntuació 
criteris 

automàtics 
(màxim 10 

punts) 

2 A15959 801010203 

TUB ESTÈRIL AMB ESCOVILLÓ 
AMB MITJÀ DE CULTIU 
LÍQUID PER RECOLLIDA 

D'EXUDAT NASAL, ÒTIC I 
OCULAR 

NIRCO, S.L. 26 25 10 EXCLÒS 
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2 A01323 801010205 
ESCOVILLÓ SENSE MITJÀ DE 

CULTIU NO ESTÈRIL 
GRIFOLS 
MOVACO, S.A. 

30 50 10 90 

3 A00546 807010101 

BIBERÓ DE VIDRE RESISTENT 
AL CALOR AMB ESCALA 

GRADUADA I BOCA 
ADAPTABLE A TETINES AMB 
ROSCA, CAPACITAT 125 ML 

ROCHE 
DIAGNOSTICS, 
S.L.U. 

30 50 10 90 

3 A00547 807010102 

BIBERÓ DE VIDRE RESISTENT 
AL CALOR AMB ESCALA 

GRADUADA I BOCA 
ADAPTABLE A TETINES AMB 
ROSCA, CAPACITAT 250 ML 

ROCHE 
DIAGNOSTICS, 
S.L.U. 

30 50 10 90 

4 A05437 807020101 

TETINA DE CAUTXÚ AMB UN 
SÓL FORAT PETIT, 

COMPATIBLE AMB BIBERONS 
A ROSCA DE 125 ML I 250 ML, 
ESTERILITZABLE, PREMATURS 

ROCHE 
DIAGNOSTICS, 
S.L.U. 

30 27 10 EXCLÒS 

4 A05438 807020102 

TETINA DE CAUTXÚ AMB UN 
SÓL FORAT PETIT, 

COMPATIBLE AMB BIBERONS 
A ROSCA DE 125 ML I 250 ML, 

ESTERILITZABLE, PEDIÀTRIC 
T1 

ROCHE 
DIAGNOSTICS, 
S.L.U. 

30 27 10 EXCLÒS 

9 A00423 301011007 

BOSSA DE GOMA AMB GEL 
DE PROPILENGLICOL PER A 

APLICACIÓ DE FRED / CALOR, 
MIDA: 13 X 30 CM 

TELIC, S.A.U. 28,50 0 0 EXCLÒS 

10 A02308 301090106 
SUSPENSORI DE COTÓ TALLA 

NÚMERO 6 
TRAMEDIC, S.A. 30 50 10 90 

10 A02309 301090107 
SUSPENSORI DE COTÓ TALLA 

NÚMERO 7 
TRAMEDIC, S.A. 30 50 10 90 

10 A02310 301090108 
SUSPENSORI DE COTÓ TALLA 

NÚMERO 8 
TRAMEDIC, S.A. 30 50 10 90 

10 A02311 301090109 
SUSPENSORI DE COTÓ TALLA 

NÚMERO 9 
TRAMEDIC, S.A. 30 50 10 90 

12 A06986 301100402 

MANTA NORMOTÈRMICA 
D'AIRE CALENT, DE POLIETILÈ 

O POLIPROPILÈ, MATERIAL 
RESISTENT, FLEXIBLE, 

IGNÍFUG, SENSE LÀTEX, D'UN 
SOL ÚS, CONNEXIÓ AMB 
MECANISME RETENCIÓ A 

TOVERA, ESTRUCTURA 
PERMET DISTRIBUCIÓ 

UNIFORME D'AIRE, AMB 
CESSIÓ D'EQUIP 

D'ESCALFAMENT, PEDI 

3M ESPAÑA, 
S.L. 

30 0 0 EXCLÒS 

IZASA 
HOSPITAL, 
S.L.U. 

25,75 57 10 92,75 

LABORATORIOS 
CAIR ESPAÑA, 
S.L.U 

26,21 60 8,92 95,13 

MEDTRONIC 
IBÉRICA, S.A. 

26,50 55 9,65 91,15 

12 A06984 301100409 

MANTA NORMOTÈRMICA 
D'AIRE CALENT DE POLIETILÈ 
O POLIPROPILÈ, MATERIAL 

RESISTENT LFEIBLE, IGNÍFUG, 
SENSE LÀTEX D'UN SOL ÚS, 

CONNEXIÓ AMB MECANISME 
RETENCIÓ A TOVERA, 

ESTRUCTURA QUE PERMET 
DISTRIBUCIÓ UNIFORME 

D'AIRE, AMB CESSIÓ D'EQUIP 
D'ESCALFAMENT 

3M ESPAÑA, 
S.L. 

28,33 0 0 EXCLÒS 

IZASA 
HOSPITAL, 
S.L.U. 

27,94 57 10 94,94 

LABORATORIOS 
CAIR ESPAÑA, 
S.L.U. 

26,68 60 8,95 95,63 

MEDTRONIC 
IBÉRICA, S.A 

26,83 55 9,40 91,23 

SMITHS 
MEDICAL 
ESPAÑA, S.R.L. 

30 5 10 EXCLÒS 

12 A06985 301100410 

MANTA NORMOTERMICA 
D'AIRE CALENT DE POLIETILE 
O POLIPROPILE, MATERIAL 

RESISTENT LFEIBLE, IGNIFUG, 
SENSE LATEX D'UN SOL US, 

CONNEXIO AMB MECANISME 
RETENCIO A TOVERA, 

ESTRUCTURA QUE PERMET 
DISTRIBUCIO UNIFORME 

D'AIRE, AMB CESSIO D'EQUIP 

3M ESPAÑA, 
S.L. 

28,89 0 0 EXCLÒS 

IZASA 
HOSPITAL, 
S.L.U. 

28,50 57 10 95,50 

LABORATORIOS 
CAIR ESPAÑA, 
S.L.U. 

27,24 60 9,18 96,42 

MEDTRONIC 27,39 55 9,64 92,03 
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D'ESCALFAMENT IBÉRICA, S.A 

14 A00979 805030252 
CONTENIDOR MOSTRES 60 
ML, TAPA A ROSCA, ESTÈRIL 

NIRCO, S.L. 26 50 10 86 

14 A05989 805030256 

CONTENIDOR ORINA 120 ML, 
TAPA A ROSCA, ESTÈRIL, AMB 

SISTEMA DE 
TRANSVASAMENT PER BUIT 

EN TAPA 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

30 10 0 EXCLÒS 

NIRCO, S.L. 15,06 50 10 75,06 

14 A07975 805030259 

CONTENIDOR RECOLLIDA 
ORINA 24 H 3L OPAC 

TANCAMENT A ROSCA, 
GRADUAT, AMB SISTEMA DE 
TRANSVASAMENT PER BUIT 

EN TAPA 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

30 60 10 100 

NIRCO, S.L. 25,65 40 9,86 75,71 

14 A10949 805030260 

TUB DE BUIT PER A MOSTRA 
D'ORINA MICROBIOLÒGICA 
16X100 MM 10-11 ML DE 

BUIT, TAP SEGURETAT, FONS 
RODÓ, SENSE ADITIUS 

BECTON 
DICKINSON, 
S.A. 

24,32 50 8,73 83,05 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U 

27,50 40 9,60 77,1 

NIRCO, S.L. 26 0 10 EXCLÒS 

14 A00974 805030275 
CONTENIDOR MOSTRES 150 

ML TAPA A ROSCA 
NIRCO, S.L. 26 50 10 86 

14 A14907 805030276 

TUB DE BUIT PER A MOSTRA 
D'ORINA MICROBIOLÒGICA 
16X100 MM 9 ML DE BUIT, 

TAP GOMA GROC, FONS 
RODÓ SENSE ADITIUS 

BECTON 
DICKINSON, 
S.A. 

27,14 0 9,86 EXCLÒS 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

30 10 10 EXCLÒS 

14 A01428 805030294 

POT PLÀSTIC 2 L AMB BOCA 
AMPLA I TANCAMENT 
HERMÈTIC PER A LA 
RECOLLIDA D'ORINA 

GRADUAT 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

27,71 46 9,19 82,90 

GRIFOLS 
MOVACO, S.A 

30 50 10 90 

15 A02562 806010102 

TUB DE PLÀSTIC AMB CITRAT 
I TAP DE SEGURETAT PER 
EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, 
PER ESTUDIS DE 
COAGULACIÓ EN PLASMA, 
TAP DE COLOR BLAU CEL, 
TUB DE 13 X 75 MM, VOLUM 
D'EXTRACCIÓ 2,7 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 
S.A. 

21,76 50 8,13 79,89 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

30 35 10 75 

15 A14525 806010105 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA 
K2 I TAP DE SEGURETAT PER 
EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, 
PER DETERMINACIONS 
D'HEMATOLOGIA, TAP DE 
COLOR MALVA, TUB DE 16 X 
100 MM, VOLUM 
D'EXTRACCIÓ 10 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 
S.A. 

27,42 50 10 87,42 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

30 10 0 EXCLÒS 

15 A02576 806010106 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA 
K3 I TAP DE SEGURETAT PER 
EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, 
PER DETERMINACIONS 
D'HEMATOLOGIA, TAP DE 
COLOR MALVA CLAR, TUB DE 
13 X 75 MM, VOLUM 
D'EXTRACCIÓ 3 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 
S.A. 

27,32 50 10 87,32 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

30 10 0 EXCLÒS 

15 A02627 806010107 

TUB DE PLÀSTIC AMB GEL 
SEPARADOR ACTIVADOR DE 
LA COAGULACIÓ I TAP DE 
SEGURETAT, PER PROVES EN 
SÈRUM, TAP DE COLOR ROJO, 
TUB DE 16 X 100 MM, 
VOLUM D'EXTRACCIÓ 8,5 ML, 
ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 
S.A. 

27 50 9,80 86,80 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

30 35 10 75 

15 A16594 806010108 
TUB DE PLÀSTIC AMB GEL 

SEPARADOR ACTIVADOR DE 
LA COAGULACIÓ I TAP DE 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
27,44 50 10 87,44 
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SEGURETAT, PER PROVES EN 
SÈRUM, TAP DE COLOR 

GROC, TUB DE 13 X 100 MM, 
VOLUM D'EXTRACCIÓ 5 ML, 

ESTÈRIL 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
30 10 0 EXCLÒS 

15 A09220 806010109 

TUB DE PLÀSTIC AMB 
FLUORUR DE SODI + OXALAT 

DE POTASI I TAP DE 
SEGURETAT, PER PROVES DE 

GLUCOSA, TAP DE COLOR 
GRIS, TUB DE 13 X 75 MM, 

VOLUM D'EXTRACCIÓ 4 ML, 
ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
26,25 50 9,25 85,50 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
29,38 40 9,87 79,25 

PALEX 
MEDICAL, S.A. 

30 38 10 78 

15 A04479 806010110 

TUB DE PLÀSTIC AMB 
HEPARINA DE SODI I TAP DE 
SEGURETAT, PER PROVES DE 

BIOQUÍMICA EN LES QUE 
S'ANALITZI EL PLASMA, TAP 

DE COLOR VERD, TUB DE 13 X 
75 MM, VOLUM DE BUIT 4 

ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
26,26 50 9,33 85,59 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
29,04 40 9,76 78,80 

PALEX 
MEDICAL, S.A. 

30 38 10 78 

15 A03120 806010111 

TUB DE PLÀSTIC AMB 
HEPARINA DE LITI I TAP DE 

SEGURETAT, PER PROVES DE 
BIOQUÍMICA EN LES QUE 

S'ANALITZI EL PLASMA, TAP 
DE COLOR VERD, TUB DE 13 X 

75 MM, VOLUM DE BUIT 5 
ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
27,16 50 9,86 87,02 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
30 40 10 80 

15 A14325 806010112 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA 
K2 I TAP DE SEGURETAT PER 

EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, 
PER DETERMINACIONS 

D'HEMATOLOGIA, TAP DE 
COLOR MALVA, TUB DE 13 X 

75 MM, VOLUM 
D'EXTRACCIÓ 2 ML, ESTÈRIL 

BECTON 
DICKINSON, 

S.A. 
27,32 50 10 87,32 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
30 10 0 EXCLÒS 

17 A14324 806040203 
TUB BIOQUÍMICA PEDIÀTRIC 

2,5 ML 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
30 29 10 EXCLÒS 

17 A02795 806040204 

TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA 
K2 AMB BOQUILLA 

RECOLECTORA I TAP PER 
EXTRACCIÓ DE SANG 

CAPIL·LAR, TAP DE COLOR 
ROSA, VOLUM 

INDISPENSABLE 250-500 
MICROLITRES, ESTÈRIL 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
29,84 29 9,14 EXCLÒS 

PALEX 
MEDICAL, S.A. 

30 19 10 EXCLÒS 

17 A03073 806040207 

TUB DE PLÀSTIC AMB GEL 
SEPARADOR DE SÈRUM AMB 
BOQUILLA RECOL·LECTORA I 

TAP PER EXTRACCIÓ DE SANG 
CAPIL·LAR, TAP DE COLOR 

ÀMBAR, VOLUM 
INDISPENSABLE 250-500 
MICROLITRES, ESTÈRIL 

GREINER BIO-
ONE ESPAÑA, 

S.A.U. 
29,84 29 9,14 EXCLÒS 

PALEX 
MEDICAL, S.A. 

30 19 10 EXCLÒS 

18 A01427 806040319 

POT PLÀSTIC 1 L AMB BOCA 
AMPLA I TANCAMENT 
HERMÈTIC PER A LA 

RECOLLIDA MOSTRES 

NIRCO, S.L. 26 50 10 86 

18 A01430 806040320 

POT PLÀSTIC 0,5 L AMB BOCA 
AMPLA I TANCAMENT 
HERMÈTIC PER A LA 

RECOLLIDA MOSTRES 

GRIFOLS 
MOVACO, S.A. 

30 50 10 90 

SARSTEDT, 
S.A.U. 

24,46 0 0 EXCLÒS 

 

 

C ) PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ   
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Es proposa adjudicar l’expedient CSC a les següents empreses, en tant en quant han obtingut la puntuació més alta i 
esdevenen les millors en relació qualitat-preu: 
 

CODI CST Codi CSC Descripció producte Laboratori 

A15959 801010203 ESCOVILLÓ AMB MITJÀ DE CULTIU LIQUID ESTÈRIL DESERT 

A01323 801010205 ESCOVILLÓ SENSE MITJÀ DE CULTIU NO ESTÈRIL GRIFOLS MOVACO 

A00546 807010101 BIBERÓ VIDRE ROSCA 125ml 
ROCHE 

DIAGNOSTICS 

A00547 807010102 BIBERÓ VIDRE ROSCA 250ml 
ROCHE 

DIAGNOSTICS 

A05437 807020101 TETINA BIBERÓ A ROSCA LÀTEX PREMATURS DESERT 

A05438 807020102 TETINA BIBERÓ A ROSCA LÀTEX PEDIATRIQUES T1 DESERT 

A00423 301011007 BOSSA GEL PROPILENGLICOL 13 X 30CM DESERT 

A02308 301090106 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 6 TRAMEDIC 

A02309 301090107 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 7 TRAMEDIC 

A02310 301090108 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 8 TRAMEDIC 

A02311 301090109 SUSPENSORI DE COTÓ TALLA NÚMERO 9 TRAMEDIC 

A06986 301100402 MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE PEDIÀTRICA 
LABORATORIOS 

CAIR 

A06984 301100409 MANTA NORMOTECNICA MIG COS SUPERIOR 
LABORATORIOS 

CAIR 

A06985 301100410 MANTA NORMOTECNICA MIG COS INFERIOR 
LABORATORIOS 

CAIR 

A00979 805030252 CONTENIDOR MOSTRES 60 ml NIRCO 

A05989 805030256 CONTENIDOR ORINA 120 ml NIRCO 

A07975 805030259 CONTENIDOR RECOLLIDA ORINA 24 H, 3 L GREINER 

A10949 805030260 
TUB DE BUIT PER A MOSTRA D'ORINA MICROBIOLÒGICA, 16x100 mm, 10-

11 ml DE BUIT 
BECTON 

DICKINSON 

A00974 805030275 CONTENIDOR MOSTRES 150 ml, TAPA A ROSCA NIRCO 

A14907 805030276 
TUB DE BUIT PER A MOSTRA D’ORINA MICROBIOLÒGICA, 16x100 mm, 9 

ml DE BUIT 
DESERT 

A01428 805030294 POT ORINA 24 H, - 2L GRADUAT AMB TAPA GRIFOLS MOVACO 

A02562 806010102 TUB AMB CITRAT, 13 x 75 mm, 2,7 ml, TAP BLAU CLAR 
BECTON 

DICKINSON 

A14525 806010105 TUB AMB EDTA K2, 16 x 100 mm, 10 ml, TAP MALVA 
BECTON 

DICKINSON 

A02576 806010106 TUB AMB EDTA K3, 13 x 75 mm, 3 ml, TAP MALVA CLAR 
BECTON 

DICKINSON 

A02627 806010107 TUB AMB GEL SEPARADOR, 16 x 100 mm, 8,5 ml, TAP VERMELL 
BECTON 

DICKINSON 

A16594 806010108 TUB AMB GEL SEPARADOR, 13 x 100 mm, 5 ml, TAP GROC 
BECTON 

DICKINSON 

A09220 806010109 
TUB AMB FLUORUR DE SODI + OXALAT DE POTASI, 13 x 75 mm, 4 ml, TAP 

GRIS 
BECTON 

DICKINSON 

A04479 806010110 TUB AMB HEPARINA DE SODI, 13 x 75 mm, 4 ml, TAP VERD 
BECTON 

DICKINSON 
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A03120 806010111 TUB AMB HEPARINA DE LITI, 13 x 75 mm, 5 ml, TAP VERD 
BECTON 

DICKINSON 

A14325 806010112 TUB AMB EDTA K2, 13x75 mm, 2 ml, TAP MALVA 
BECTON 

DICKINSON 

A14324 806040203 
TUB BIOQUIMICA PEDIATRIC 2,5 ml 

DESERT 

A02795 806040204 
TUB MICROTAINER AMB TAP PER PRESA DE MOSTRES DE SANG CAPILAR 

AMB EDTA K2 DESERT 

A03073 806040207 
TUB DE PLASTIC AMB GEL SEPARADOR DE SERUM AMB BOQUILLA 

RECOLECTORA I TAP,PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL,LAR,TAP DE COLOR 
AMBAR, VOLUM INDISPENSABLE 250-500MICRO LITRES,ESTÈRIL 

DESERT 

A01427 806040319 
POT PER MOSTRES, 1L AMB TAPA 

NIRCO 

A01430 806040320 
POT PER MOSTRES, 0,5L AMB TAPA 

GRIFOLS MOVACO 

 

 

Terrassa, 3 de maig de 2022 

 
 
 
M. del Mar Fernández Contreras 

Cap de Compres i Logística 

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA 


