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RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN POR LA QUE SE ESTABLECE LA ADJUDICACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUJAS HIPODÉRMICAS Y JERINGAS,
CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL
ÁREA  DE  SALUD  DE  TENERIFE,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA.

Del expediente de referencia se derivan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.-  Se establece el  Inicio  del  expediente  de contratación del suministro de  AGUJAS HIPODÉRMICAS Y
JERINGAS, por Resolución del Órgano de Contratación, nº 1630/2019, de fecha 29 de abril de 2019, Procedimiento
Abierto.

Segundo.- Se  aprueba  el  Pliego  de Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  gasto  del  presente  expediente  de
contratación, por Resolución del Órgano de Contratación, nº 1652/2019, de fecha 30 de abril de 2019.

Tercero.- Con fecha  2  de  mayo  de  2019  y  con número  de  captura  0000160118,se  efectúa  la  contabilización  del
documento de Autorización del Gasto por un importe de  DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (213.410,85€) incluido IGIC, con el siguiente desglose: 

Aplicación Presupuestaria Año 2019 Año 2020 Total

39 61 312F 220.06.45 71.136,95 € 142.273,90 € 213.410,85 €

Cuarto.- Concluido  el  plazo de presentación  de ofertas, de conformidad con el  Informe de Apertura emitido  por el
sistema electrónico de la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE), presentaron oferta en tiempo y forma las
siguientes  empresas: ACJ, S.A.U, AMEBIL, S.L., AD DIAGNOST, S.A., B.BRAUN MEDICAL, S.A., COSUMAR,
S.L., MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L., OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA, PALEX MEDICAL,
S.A., SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L.

Quinto.- En sesión  de la Mesa de Contratación celebrada  el  24 de mayo de 2019,  se procede a la  apertura de los
archivos  electrónicos  nº1, conteniendo la  documentación general  de las Empresas admitidas a licitación.  Se acuerda
requerir subsanación a las empresas: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L. que debe subsanar si va a
utilizar la solvencia por medios externos, deberán aportar el DEUC de la empresa que va a prestar la solvencia. Además
debe aportar escrituras de poder y de constitución de ambas empresas y una declaración responsable sobre la titularidad
del capital social de las mismas, y la empresa OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA debe aclarar si va a utilizar la
solvencia por medios externos, en cuyo caso debe aportar el DEUC de la empresa que va a prestar la solvencia y debe
incluir en el Anexo IV la utilización de medios externos.
Se suspende la sesión hasta el día 3 de junio de 2019.

Sexto.- Se reanuda la sesión el día 3 de junio para proceder a las subsanaciones correspondientes. Tras la revisión de la
documentación  solicitada  para subsanar,  se  suspende  la  sesión  debido  a  que la  documentación  presentada  por  las
empresas podría ser susceptible de una consulta jurídica.

Séptimo.- Se reanuda la Mesa el día 20 de Junio, y revisada la documentación presentada, la Mesa concluye admitir a
las empresas: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L. y OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA. 
A continuación se procede a la apertura de los archivos electrónicos nº 2, que contiene criterios basados en juicios de valor
del  mencionado  expediente.  Revisada la  documentación  la  Mesa detecta  que la  empresa  AD DIAGNOST, S.A.  ha
presentado un documento denominado “CERTIFICADO DE PRODUCTOS SANITARIOS” haciendo referencia a un
almacén de distribución de productos sanitarios ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, siendo éste,  un requisito a
valorar  como  “mejoras  logísticas” criterio  cualitativo  3.1  del  PCAP y  que debería  haberse incluido  en  el  archivo
electrónico nº3, por lo que la Mesa excluye la oferta presentada por dicha empresa.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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La documentación  aportada por los licitadores será entregada a los técnicos  para su correspondiente evaluación y se
suspende la sesión hasta que se realice el Informe Técnico pertinente.
Octavo.- En sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el 2 de agosto de 2019, se procede al examen y valoración
del Informe Técnico, el cual se aprueba y se anexa a la presente resolución.  
Se da la voz de concurso público estando presentes: Jorge Hidalgo Fernández, con Dni ***7068** representante de la
empresa  SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES,  S.L.,  Raquel  Hidalgo  Fernández,  con  Dni  ***5708**
representante  de  la  empresa  MARCIAL  FERNÁNDEZ  BETANCORT,  S.L.,  María  Tejerina  Llorens,  con  Dni
***0927** representante de la empresa ACJ, S.A.U., Joaquín de Marco Pérez, con Dni ***7748** representante de la
empresa COSUMAR, S.L. y Daniel Francisco Moreno Canino,  con Dni ***1833**,  representante de la empresa AD
DIAGNOST, S.A.
Dándose lectura del resumen del Informe Técnico (anexo a la presente), resultando:

EMPRESA Lotes desestimados Lotes admitidos

ACJ, S.A. 1, 2, 3, 4, 5 y 6

AMEBIL, S.L. 6

B.BRAUN MEDICAL, S.A. 1, 2, 3, 4, 5 y 9 6, 7 y 8 

COSUMAR, S.L. 1, 2, 3, 4, 5 y 6

MARCIAL FERNANDEZ BETANCORT, S.L. 1, 2, 3, 4 y 5 6, 7, 8 y 9

OIARSO SOCIEDAD COOERATIVA 1, 2, 3,4, 5, 6 y 9

PALEX MEDICAL, S.A. 3 6

SMITHS MEDICAL ESPALA, S.R.L. 1, 2, 3,4,5 y 6 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L. 1, 2, 3 y 4 6

Se procede a la apertura del archivo electrónico nº3, criterios evaluables automáticamente y se da lectura a las ofertas
económicas de las empresas que han sido admitidas.
Noveno.- Vista las ofertas económicas, se observa que las ofertas presentadas por las empresas COSUMAR, S.L. y
SMITHS  MEDICAL  ESPAÑA,  S.R.L.,  en  los  lotes  nº1,2,3,4,5 podrían  estar  incursas  en  presunción  de  oferta
anormalmente baja, según cláusula 18.4 del PCAP, por lo que se acuerda requerir a dichas empresas para que justifique
y desglose razonada y detalladamente la oferta de los lotes señalados.
La documentación  aportada por  los  licitadores  en  el  archivo  electrónico  nº3  será  entregada  a  los  técnicos  para su
correspondiente evaluación.
Décimo.- Se reúne La Mesa el día 16 de agosto de 2019 donde se da lectura a la justificación de la oferta anormalmente
baja presentada por las empresas COSUMAR, S.L. y SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. La Mesa decide aceptar la
justificación de las ofertas presentadas por  las empresas. A continuación se  procede a  la  valoración de los criterios
evaluables automáticamente.
Décimo primero.- Una vez realizada la ponderación de los criterios evaluables mediante cifras o porcentajes (Anexo a
la Presente) de conformidad con la clausula 12 del PCAP, la Mesa de Contratación constituida al afecto, elevó al Órgano
de Contratación propuesta de adjudicación del contrato a favor de:

PROVEEDOR LOTE TOTAL S/IGIC I.G.I.C. TOTAL

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, SRL

1 3.078,00 € 92,34 € 3.170,34 €
2 3.078,00 € 92,34 € 3.170,34 €
3 55.890,00 € 1.676,70 € 57.566,70 €
4 4.212,00 € 126,36 € 4.338,36 €
5 3.078,00 € 92,34 € 3.170,34 €

COSUMAR, SL 6 31.080,00 € 932,40 € 32.012,40 €

B.BRAUN MEDICAL SA
7 13.005,00 € 390,15 € 13.395,15 €
8 20.700,00 € 621,00 € 21.321,00 €

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT SL 9 2.713,20 € 81,40 € 2.794,60 €

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

Siendo la propuesta motivada de la Mesa de Contratación la que se anexa a la presente Resolución.

Décimo segundo.- Que la ofertas presentadas por las empresas: ACJ, S.A.U., AMEBIL, S.L,  AD DIAGNOST, S.A.,
OIARSO  SOCIEDAD  COOPERATIVA,  PALEX  MEDICAL,  S.A.  y  SOLUCIONES  TECNOLÓGICAS
SOSTENIBLES, S.L. no han resultado adjudicatarias.

Décimo tercero.-  Con fecha 21 de agosto de 2019 la Gerente de Atención Primaria acuerda aceptar la propuesta de
adjudicación que se eleva por la Mesa de Contratación y dispone se proceda por el Servicio de Suministros, dependiente
del órgano de contratación a requerir, dentro del plazo de 10 días hábiles, a las empresas propuestas como adjudicatarias
para que presenten la documentación indicada en el PCAP.

Décimo cuarto.- Los adjudicatarios han presentado, la documentación de estar al corriente en el cumplimiento de las
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, y garantía definitiva por los siguientes importes:

PROVEEDOR IMPORTE GARANTÍA

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. 6.933,60 €

COSUMAR, S.L. Presenta escrito para descuento en 1º pago    1.554,00 €

B.BRAUN MEDICAL, S.A. 1.685,25 €

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. 135,66 €

Se tendrán en consideración los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  La legislación  aplicable está  constituida por la  Ley de Contratos del  Sector  Público (en adelante LCSP),
aprobada por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, y demás normativa de pertinente aplicación en materia de contratación
administrativa,  siendo  la  presente  contratación  un  contrato  de  suministros  de  carácter  administrativo,  no  sujeto  a
regulación armonizada, de conformidad con los artículos 16 y 25 de la citada LCSP.

Segundo.- En virtud del artículo 150 de la LCSP, el Órgano de contratación requiere al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que presente la  documentación  justificativa de hallarse al corriente  en el
cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.

Tercero.- De conformidad con lo establecido  en  el  artículo 109 se requerirá  al adjudicatario para que constituya la
garantía definitiva.

Cuarto.- En virtud del  artículo 36 y  153 de la  LCSP, los  contratos de la  Administración  Pública  se  perfeccionan
mediante  su  formalización  y  deberán  formalizarse en  documento  administrativo  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las
condiciones de la licitación.

Quinto.-  En virtud del artículo 151 de la LCSP, la adjudicación del contrato deberá ser motivada y se notificará a los
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días.

Sexto.- Las facultades de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife como Órgano de Contratación
se establecen  en  el  artículo  28.3 del  Decreto  32/1995,  de  24 de febrero,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.

Por lo expuesto
RESUELVO

Primero.-  Adjudicar el contrato del suministro de AGUJAS HIPODÉRMICAS Y JERINGAS para los años 2019 y
2020 con cargo a la aplicación presupuestaria 39 61 312F 220.06.45, según el siguiente desglose:
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AÑO 2019

PROVEEDOR LOTE TOTAL S/IGIC IGIC TOTAL 

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.

1 1.026,00 € 30,78 € 1.056,78 €
2 1.026,00 € 30,78 € 1.056,78 €
3 18.630,00 € 558,90 € 19.188,90 €
4 1.404,00 € 42,12 € 1.446,12 €
5 1.026,00 € 30,78 € 1.056,78 €

COSUMAR, S.L. 6 10.360,00 € 310,80 € 10.670,80 €

B. BRAUN MEDICAL, S.A.
7 4.335,00 € 130,05 € 4.465,05 €
8 6.900,00 € 207,00 € 7.107,00 €

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. 9 904,40 € 27,13 € 931,53 €

AÑO 2020

PROVEEDOR LOTE TOTAL S/IGIC IGIC TOTAL 

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.

1 2.052,00 € 61,56 € 2.113,56 €
2 2.052,00 € 61,56 € 2.113,56 €
3 37.260,00 € 1.117,80 € 38.377,80 €
4 2.808,00 € 84,24 € 2.892,24 €
5 2.052,00 € 61,56 € 2.113,56 €

COSUMAR, S.L. 6 20.720,00 € 621,60 € 21.341,60 €

B. BRAUN MEDICAL, S.A.
7 8.670,00 € 260,10 € 8.930,10 €
8 13.800,00 € 414,00 € 14.214,00 €

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. 9 1.808,80 € 54,26 € 1.863,06 €

El importe de la adjudicación asciende a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON VENTE CÉNTIMOS (136.834,20€) mas el 3% de Igic CUATRO MIL CIENTO CINCO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS  (4.105,03€)  haciendo  un total  de CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (140.939,23€).

Segundo.- Se notifique esta Resolución a todos los interesados y se publique en el perfil del contratante del Órgano de
Contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Estado.

Tercero.- Procédase a  formalizar el contrato en documento administrativo, según el art. 153.

Cuarto.-  Procédase a  la  anulación  del  saldo  de autorización de crédito  por  un importe de SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EURO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (72.471,62€).

Contra  el  presente  acto,  podrá  interponerse  recurso  especial  en  materia  de  contratación  ante  el  TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, en el
plazo de quince días hábiles  a contar desde el  día  siguiente  al de la  recepción  de la notificación,  y sin perjuicio  de
cualquier otro que pudiera interponerse.

GERENTE DE ATENCION PRIMARIA
DEL ÁREA DE SALUD DE TENERIFE
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ANEXOS
VALORACIÓN PORCENTUAL DE OFERTAS
P. A. AGUJAS HIPODÉRMICAS Y JERINGAS

61/S/19/SU/GE/A/0268
LOTE 1:      

Formato: CAJA Cantidad: 570

ACJ, S.A. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 8

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 31

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

COSUMAR, S.L. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 8

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 31

AGUJA HIPODÉRMICA 0,5 x 16 mm. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA (NO ACCESORIO AÑADIDO) E 
IRREVERSIBLE TRAS SU ACCIONAMIENTO, QUE MANIFIESTE SU CORRECTA ACTIVACIÓN AL USUARIO MEDIANTE UNA SEÑAL 
SONORA Y/ Ó VISUAL. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. ENVASE INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
más activarlo, además la aguja es de menor tamaño que el 
sistema por lo que la dificultad aumenta.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
más activarlo, además la aguja es de menor tamaño que el 
sistema por lo que la dificultad aumenta.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.
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MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 12

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 4 Envase rígido que dificulta más la apertura

3% 2 Un poco traumática

35% 33

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

NO CUMPLE: No presenta Declaración CE de 
conformidad con el Pliego de Prescripciones técnicas,  
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración Jurada emitida por traductor acreditado.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

El sistema de seguridad es ergonómico lo que facilita su 
activación con una sola mano de forma fácil y rápida, ofreciendo 
más seguridad.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

LOTE 2:      

Formato: CAJA Cantidad: 570

ACJ, S.A. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 8

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 31

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

AGUJA HIPODÉRMICA 0,6 x 25 mm. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA (NO ACCESORIO AÑADIDO) E 
IRREVERSIBLE TRAS SU ACCIONAMIENTO, QUE MANIFIESTE SU CORRECTA ACTIVACIÓN AL USUARIO MEDIANTE UNA SEÑAL 
SONORA Y/ Ó VISUAL. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. ENVASE INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
más activarlo, además la aguja es de menor tamaño que el 
sistema por lo que la dificultad aumenta.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

COSUMAR, S.L. Cumple: SI

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12% 8

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 31

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple:

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA Cumple:

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
más activarlo, además la aguja es de menor tamaño que el 
sistema por lo que la dificultad aumenta.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

NO CUMPLE: No presenta Declaración CE de 
conformidad con el Pliego de Prescripciones técnicas,  
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración Jurada emitida por traductor acreditado.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 12

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 4 Envase rígido que dificulta más la apertura

3% 2 Un poco traumática

35% 33

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

LOTE 3:      

Formato: CAJA Cantidad: 10.350

ACJ, S.A. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 10

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 33

El sistema de seguridad es ergonómico lo que facilita su 
activación con una sola mano de forma fácil y rápida, ofreciendo 
más seguridad.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

AGUJA HIPODÉRMICA 0,8*38-40 mm. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA (NO ACCESORIO AÑADIDO) E 
IRREVERSIBLE TRAS SU ACCIONAMIENTO, QUE MANIFIESTE SU CORRECTA ACTIVACIÓN AL USUARIO MEDIANTE UNA SEÑAL 
SONORA Y/ Ó VISUAL. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. ENVASE INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
más activarlo.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

COSUMAR, S.L. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 10

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 33

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
más activarlo.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA Cumple:

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

PALEX MEDICAL, S.A. Cumple:

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. Cumple: SI

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12% 12

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 4 Envase rígido que dificulta más la apertura

3% 2 Un poco traumática

35% 33

NO CUMPLE: No presenta Declaración CE de 
conformidad con el Pliego de Prescripciones técnicas,  
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración Jurada emitida por traductor acreditado.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

El sistema de seguridad es ergonómico lo que facilita su 
activación con una sola mano de forma fácil y rápida, ofreciendo 
más seguridad.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

LOTE 4:      

Formato: CAJA Cantidad: 780

ACJ, S.A. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 8

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 31

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

AGUJA HIPODÉRMICA 0,9 x 25 mm. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA (NO ACCESORIO AÑADIDO) E 
IRREVERSIBLE TRAS SU ACCIONAMIENTO, QUE MANIFIESTE SU CORRECTA ACTIVACIÓN AL USUARIO MEDIANTE UNA SEÑAL 
SONORA Y/ Ó VISUAL. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. ENVASE INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
más activarlo, además la aguja es de menor tamaño que el 
sistema por lo que la dificultad aumenta.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

COSUMAR, S.L. Cumple: SI

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12% 8

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traum ática

35% 31

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple:

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA Cumple:

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
m ás activarlo, adem ás la aguja es de m enor tamaño que el 
sistema por lo que la dificultad aumenta.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

NO CUMPLE: No presenta Declaración CE de 
conformidad con el Pliego de Prescripciones técnicas,  
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración Jurada emitida por traductor acreditado.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 12

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 4 Envase rígido que dificulta más la apertura

3% 2 Un poco traumática

35% 33

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L. Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

LOTE 5:      

Formato: CAJA Cantidad: 570

ACJ, S.A. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 10

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 33

El sistema de seguridad es ergonómico lo que facilita su 
activación con una sola mano de forma fácil y rápida, ofreciendo 
más seguridad.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

AGUJA HIPODÉRMICA 0,9 x 38-40 mm. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA (NO ACCESORIO AÑADIDO) 
E IRREVERSIBLE TRAS SU ACCIONAMIENTO, QUE MANIFIESTE SU CORRECTA ACTIVACIÓN AL USUARIO MEDIANTE UNA SEÑAL 
SONORA Y/ Ó VISUAL. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. ENVASE INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

El sistema de seguridad es menos ergonómico por lo que cuesta 
más activarlo.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS


    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple:

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

COSUMAR, S.L. Cumple: SI

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12% 10

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia

5% 5 Buena facilidad apertura

3% 3 No traumática

35% 33

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple:

M AYOR SEGURIDAD DEL SISTEM A 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

El sistema de seguridad es menos ergonóm ico por lo que cuesta 
más activarlo.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

NO CUMPLE: Sistema de seguridad no está integrado en 
el cuerpo de la aguja.

M EJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERM INACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA M ISM A SEA LO 
M ENOS TRAUM ÁTICA.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pyNK3fnVlBOUDuYaalHn8g8sgEthr6lS
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OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA Cumple:

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12%

8%

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7%

5%

3%

35%

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. Cumple: SI

MAYOR SEGURIDAD DEL SISTEMA 12% 12

8% 8 Buena adaptación

CONO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZACIÓN 7% 7 Buena transparencia.

5% 4 Envase rígido que dificulta más la apertura

3% 2 Un poco traumática

35% 33

LOTE 6:   

Formato: CAJA Cantidad: 12.000

ACJ, S.A. Cumple: SI

8% 8 Buena.

7% 5 Embalaje más rígido con mayor resistencia a la apertura.

15% 13

AMEBIL, S.L. Cumple:

8%

7%

15%

NO CUMPLE: NO PRESENTA MUESTRA.                         
No presenta Declaración CE de conformidad con el 
Pliego de Prescripciones técnicas,  según Real Decreto 
1591/2009, en Castellano o Declaración Jurada emitida 
por traductor acreditado.MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 

JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

El sistema de seguridad es ergonómico lo que facilita su 
activación con una sola mano de forma fácil y rápida, ofreciendo 
más seguridad.

MEJOR ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

TERMINACIÓN DEL SOPORTE DE LA AGUJA EN 
SU PUNTO DE UNIÓN CON LA MISMA SEA LO 
MENOS TRAUMÁTICA.

AGUJA HIPODÉRMICA 18G x 1 ½ (1,20 x 38-40 MM). CON BISEL DE PUNTA ROMA (40-45º) CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE, GRADO 
MÉDICO. LUBRICADA Y PULIDA. CONEXIÓN LUER-LOCK. PARA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Y FÁRMACOS. LIBRE DE LÁTEX. 
ESTÉRIL. ENVASE INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

NO CUMPLE: No presenta Declaración CE de 
conformidad con el Pliego de Prescripciones técnicas,  
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración Jurada emitida por traductor acreditado. 
Buena adaptación Embalaje más rígido con mayor 
resistencia a la apertura.

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL
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B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple: SI

8% 8 Buena.

7% 7 Buena facilidad de apertura

15% 15

COSUMAR, S.L. Cumple: SI

8% 8 Buena.

7% 5 Embalaje más rígido con mayor resistencia a la apertura.

15% 13

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple: SI

8% 8 Buena.

7% 7 Buena facilidad de apertura

15% 15

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA Cumple:

8%

7%

15% 0

PALEX MEDICAL, S.A. Cumple: SI

8% 8 Buena.

7% 7 Buena facilidad de apertura

15% 15

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. Cumple: SI

8% 8 Buena.

7% 5 Embalaje más rígido con mayor resistencia a la apertura.

15% 13

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES, S.L. Cumple: SI

8% 8 Buena.

7% 5 Embalaje más rígido con mayor resistencia a la apertura.

15% 13

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

NO CUMPLE: NO PRESENTA MUESTRA.                         
No presenta Declaración CE de conformidad con el 
Pliego de Prescripciones técnicas,  según Real Decreto 
1591/2009, en Castellano o Declaración Jurada emitida 
por traductor acreditado.

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

BUENA ADAPTACIÓN CON EL CONO DE LA 
JERINGA

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL
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LOTE 7:   

Formato: CAJA Cantidad: 7.650

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple: SI

9% 7 Es más duro y resistencia del émbolo.

BUENA VISIBILIDAD DE LA ESCALA. 8% 8 Buena visibilidad.

7% 7 Mayor tamaño en la solapa de apertura

MAYOR TAMAÑO DE LAS ALETAS DE SUJECIÓN 6% 5 Menor área de sujeción

PRESENCIA DE TOPE DE SEGURIDAD 5% 5 El tope es doble y ofrece más seguridad

35% 32

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple: SI

9% 9 Buen deslizamiento

BUENA VISIBILIDAD DE LA ESCALA. 8% 8 Buena visibilidad.

7% 4 Menor tamaño en la solapa de apertura del envase.

MAYOR TAMAÑO DE LAS ALETAS DE SUJECIÓN 6% 6 Mayor área de sujeción

PRESENCIA DE TOPE DE SEGURIDAD 5% 4 El tope es menos seguro, se puede soltar más facilmente.

35% 31

LOTE 8:   

Formato: CAJA Cantidad: 9.000

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple: SI

9% 8 Es algo más resistente

BUENA VISIBILIDAD DE LA ESCALA. 8% 8 Buena visibilidad.

7% 7 Buena apertura

MAYOR TAMAÑO DE LAS ALETAS DE SUJECIÓN 6% 5 Menor área de sujección

PRESENCIA DE TOPE DE SEGURIDAD 5% 5 El tope es doble y ofrece más seguridad de no salirse

35% 33

JERINGA DE DOS CUERPOS DE 2 ML. CONO TIPO LUER CONCÉNTRICO. LIBRE DE LÁTEX. ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. CAJA 
DE 100 JERINGAS.

DESLIZAMIENTO SUAVE DEL ÉMBOLO Y AVANCE 
UNIFORME

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

DESLIZAMIENTO SUAVE DEL ÉMBOLO Y AVANCE 
UNIFORME

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

JERINGA DE DOS CUERPOS DE 5 ML. CONO TIPO LUER EXCÉNTRICO. LIBRE DE LÁTEX. ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. CAJA DE 
100 JERINGAS.

DESLIZAMIENTO SUAVE DEL ÉMBOLO Y AVANCE 
UNIFORME

FACILIDAD DEL SISTEMA DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL
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MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple: SI

9% 9 Buen deslizamiento, suave y no resistencia

BUENA VISIBILIDAD DE LA ESCALA. 8% 8 Buena visibilidad.

7% 7 Buena apertura

M AYOR TAM AÑO DE LAS ALETAS DE SUJECIÓN 6% 6 Mayor área de sujeción

PRESENCIA DE TOPE DE SEGURIDAD 5% 4 El tope es m enos seguro, se puede soltar m ás facilmente.

35% 34

LOTE 9:   

Formato: CAJA Cantidad: 570

B. BRAUN MEDICAL, S.A. Cumple: NO CUMPLE:  es cono excéntrico.

9%

BUENA VISIBILIDAD DE LA ESCALA. 8%

7%

M AYOR TAM AÑO DE LAS ALETAS DE SUJECIÓN 6%

PRESENCIA DE TOPE DE SEGURIDAD 5%

35%

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. Cumple: SI

9% 9 Buen deslizamiento

BUENA VISIBILIDAD DE LA ESCALA. 8% 8 Buena visibilidad.

7% 7 Perfecta facilidad apertura

M AYOR TAM AÑO DE LAS ALETAS DE SUJECIÓN 6% 6 Es la de mayor tamaño

PRESENCIA DE TOPE DE SEGURIDAD 5% 5 Presenta Mejor seguridad (m ás tope)

35% 35

DESLIZAM IENTO SUAVE DEL ÉM BOLO Y AVANCE 
UNIFORM E

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

JERINGA DE DOS CUERPOS DE 10 ML. CONO TIPO LUER CONCÉNTRICO. LIBRE DE LÁTEX. ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. CAJA 
DE 100 JERINGAS.

DESLIZAM IENTO SUAVE DEL ÉM BOLO Y AVANCE 
UNIFORM E

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL

DESLIZAM IENTO SUAVE DEL ÉM BOLO Y AVANCE 
UNIFORM E

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL 
ENVASE INDIVIDUAL
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OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA Cumple:

9%

BUENA VISIBILIDAD DE LA ESCALA. 8%

7%

M AYOR TAM AÑO DE LAS AL ETAS DE SUJECIÓN 6%

PRESENCIA DE TOPE DE SEGURIDAD 5%

35%

NO CUMPLE: No presenta Declaración CE de 
conformidad con el Pliego de Prescripciones técnicas,  
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración Jurada emitida por traductor acreditado.

DESL IZAM IENTO SUAVE DEL ÉM BOLO Y AVANCE 
UNIFORM E

FACILIDAD DEL SISTEM A DE APERTURA DEL  
ENVASE INDIVIDUAL

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN PORCENTUAL
CRITERIO 2: "MEJORAS TÉCNICAS"

LOTE 1: 

Proveedor P/Mejora técnica Observaciones Observaciones Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A. SI 31,00 32,88 CUMPLE

B.BRAUN MEDICAL, S.A. NO NO CUMPLE

COSUMAR, S.L. SI 31,00 32,88 CUMPLE

MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. NO NO CUMPLE

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA NO NO CUMPLE

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 CUMPLE

SOLUCIONES TECNO. SOSTENIBLES, S.L. NO NO CUMPLE

LOTE 2: 

Proveedor P/Mejora técnica Observaciones Observaciones Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A. SI 31,00 32,88 CUMPLE

B.BRAUN MEDICAL, S.A. NO NO CUMPLE

COSUMAR, S.L. SI 31,00 32,88 CUMPLE

MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. NO NO CUMPLE

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA NO NO CUMPLE

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 CUMPLE

SOLUCIONES TECNO. SOSTENIBLES, S.L. NO NO CUMPLE

A GU JA  H IPOD ÉR M IC A  0,5 x 16 m m . LU ER  C ON  SISTEM A  D E SEGU R ID A D  IN TEGR A D O EN  LA  A GU JA  (N O 
A C C ESOR IO A Ñ A D ID O) E IR R EVER SIB LE TR A S SU  A C C ION A M IEN TO, QU E M A N IF IESTE SU  C OR R EC TA  
A C TIVA C IÓN  A L  U SU A R IO M ED IA N TE U N A  SEÑ A L SON OR A  Y/Ó VISU A L.  L IB R E D E L Á TEX .  ESTÉR IL .  EN VA SE 
IN D IVID U A L . C A JA S D E 100 A GU JA S.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(35% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

No presenta declaración CE de conformidad 
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración jurada emitida por traductor.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

A GU JA  H IPOD ÉR M IC A  0,6 x 25 m m . LU ER  C ON  SISTEM A  D E SEGU R ID A D  IN TEGR A D O EN  LA  A GU JA  (N O 
A C C ESOR IO A Ñ A D ID O) E IR R EVER SIB LE TR A S SU  A C C ION A M IEN TO, QU E M A N IF IESTE SU  C OR R EC TA  
A C TIVA C IÓN  A L  U SU A R IO M ED IA N TE U N A  SEÑ A L SON OR A  Y/Ó VISU A L.  L IB R E D E L Á TEX .  ESTÉR IL .  EN VA SE 
IN D IVID U A L . C A JA S D E 100 A GU JA S.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(35% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

No presenta declaración CE de conformidad 
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración jurada emitida por traductor.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.
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LOTE 3: 

Proveedor P/Mejora técnica Observaciones Observaciones Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A. SI 33,00 35,00 CUMPLE

B.BRAUN MEDICAL, S.A. NO NO CUMPLE

COSUMAR, S.L. SI 33,00 35,00 CUMPLE

MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. NO NO CUMPLE

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA NO NO CUMPLE

PALEX MEDICAL, S.A. NO NO CUMPLE

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 CUMPLE

SOLUCIONES TECNO. SOSTENIBLES, S.L. NO NO CUMPLE

LOTE 4: 

Proveedor P/Mejora técnica Observaciones Observaciones Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A. SI 31,00 32,88 CUMPLE

B.BRAUN MEDICAL, S.A. NO NO CUMPLE

COSUMAR, S.L. SI 31,00 32,88 CUMPLE

MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. NO NO CUMPLE

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA NO NO CUMPLE

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 CUMPLE

SOLUCIONES TECNO. SOSTENIBLES, S.L. NO NO CUMPLE

LOTE 5:

Proveedor P/Mejora técnica Observaciones Observaciones Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A. SI 33,00 35,00 CUMPLE

B.BRAUN MEDICAL, S.A. NO NO CUMPLE

COSUMAR, S.L. SI 33,00 35,00 CUMPLE

MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. NO NO CUMPLE

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA NO NO CUMPLE

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 CUMPLE

AGUJA HIPODÉRMICA 0,8*38-40 m m . LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA (NO 
ACCESORIO AÑADIDO) E IRREVERSIBLE TRAS SU ACCIONAMIENTO, QUE MANIFIESTE SU CORRECTA 
ACTIVACIÓN AL USUARIO MEDIANTE UNA SEÑAL SONORA Y/Ó VISUAL. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. ENVASE 
INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(35% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

No presenta declaración CE de conformidad 
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración jurada emitida por traductor.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

AGUJA HIPODÉRMICA 0,9 x 25 m m . LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA (NO 
ACCESORIO AÑADIDO) E IRREVERSIBLE TRAS SU ACCIONAMIENTO, QUE MANIFIESTE SU CORRECTA 
ACTIVACIÓN AL USUARIO MEDIANTE UNA SEÑAL SONORA Y/Ó VISUAL. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. ENVASE 
INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(35% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

No presenta declaración CE de conformidad 
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración jurada emitida por traductor.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

AGUJA HIPODÉRMICA 0,9 x 38-40 mm. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA (NO 
ACCESORIO AÑADIDO) E IRREVERSIBLE TRAS SU ACCIONAMIENTO, QUE MANIFIESTE SU CORRECTA 
ACTIVACIÓN AL USUARIO MEDIANTE UNA SEÑAL SONORA Y/Ó VISUAL. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. 
ENVASE INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(35% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de 
la aguja.

NO PRESENTA MUESTRA.                           
 No presenta declaración CE de conformidad 
según Real Decreto 1591/2009, en Castellano o 
Declaración jurada emitida por traductor.
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LOTE 6:

Prov eedor Observ aciones Observaciones Prescripciones Técnicas

ACJ, S.A. SI 13 CUMPLE

AMEBIL, S.L. NO

B.BRAUN MEDICAL, S.A. SI 15,00 CUMPLE
COSUMAR, S.L. SI 13,00 CUMPLE
MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. SI 15,00 CUMPLE

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA NO NO CUMPLE

PALEX MEDICAL, S.A. SI 15,00 CUMPLE
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 13,00 CUMPLE
SOLUCIONES TECNO. SOSTENIBLES, S.L. SI 13,00 CUMPLE

LOTE 7:

Prov eedor P/Mejora técnica Observ aciones Observ aciones Prescripciones Técnicas

B.BRAUN MEDICAL, S.A. SI 32,00 35,00 CUMPLE
MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. SI 31,00 33,91 CUMPLE

LOTE 8:

Prov eedor P/Mejora técnica Observ aciones Observ aciones Prescripciones Técnicas

B.BRAUN MEDICAL, S.A. SI 33,00 33,97 CUMPLE
MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. SI 34,00 35,00 CUMPLE

LOTE 9:

Prov eedor Observ aciones Observaciones Prescripciones Técnicas

B.BRAUN MEDICAL, S.A. NO NO CUMPLE Presenta cono ex céntrico
MARCIAL FDEZ. BETANCORT, S.L. SI 35,00 CUMPLE

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA NO NO CUMPLE

AGUJA HIPODÉRMICA 18G x 1 ½ (1,20 x 38-40 MM). CON BISEL DE PUNTA ROMA (40-45º) CÁNULA DE ACERO 
INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. LUBRICADA Y PULIDA. CONEXIÓN LUER-LOCK. PARA PREPARACIÓN DE 
SOLUCIONES Y FÁRMACOS. LIBRE DE LÁT EX. ESTÉRIL. ENVASE INDIVIDUAL. CAJAS DE 100 AGUJAS.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(15% )

No presenta declaración CE de conformidad según Real Decreto 
1591/2009, en Castellano o Declaración jurada emitida por traductor.

NO PRESENTA MUESTRA.                                                
No presenta declaración CE de conformidad según Real Decreto 
1591/2009, en Castellano o Declaración jurada emitida por traductor.

JERINGA DE DOS CUERPOS DE 2 ML. CONO T IPO LUER CONCÉNTRICO. LIBRE DE LÁT EX. ENVASE 
INDIVIDUAL. EST ÉRIL. CAJA DE 100 JERINGAS.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(35% )

JERINGA DE DOS CUERPOS DE 5 ML. CONO T IPO LUER EXCÉNT RICO. LIBRE DE LÁTEX. ENVASE 
INDIVIDUAL. EST ÉRIL. CAJA DE 100 JERINGAS.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(35% )

JERINGA DE DOS CUERPOS DE 10 ML. CONO TIPO LUER CONCÉNT RICO. LIBRE DE LÁT EX. ENVASE 
INDIVIDUAL. EST ÉRIL. CAJA DE 100 JERINGAS.

Prescripciones 
Técnicas

P/Mejora técnica 
(35% )

No presenta declaración CE de conformidad según Real Decreto 
1591/2009, en Castellano o Declaración jurada emitida por traductor.
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    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

VALORACIÓN MEJORAS LOGÍSTICAS

61/S/19/SU/GE/A/0268 "AGUJAS HIPODÉRMICAS Y JERINGAS"

PORCENTAJES ACJ. S.A.U. COSUMAR, S.L.

3.1.- ALMACÉN 4/2 4 4 4 4 2 2 4

3.2.- CODIGO GS1-128 1 1 1 1 1 0 1 1

TOTAL 5 5 5 5 2 3 5

Observaciones

3.1.- Almacén (Max.4)
En plaza (Tenerife) 4

Resto comunidad autónoma 2

3.2.- Código GS1-128 (Max.2) Si 1

B.BRAUN MEDICAL, 
S.A.

MARCIAL 
FERNANDEZ 

BETANCORT, S.L.

PALEX MEDICAL, 
S.A.

SMITHS MEDICAL 
ESPAÑA, S.R.L.

SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS 
SOSTENIBLES, 

S.L.

No prese nta 
etiquetas (clausula 

15.3.2)
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    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

PROPUESTA MESA DE CONTRATACIÓN
VALORACIÓN PORCENTUAL TOTAL DE OFERTAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO 61/S/19/SU/GE/A/0268

NÚMERO DE ORDEN 1: AGUJA HIPODÉRMICA 0,5X16 MM. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA

C antidad: 570 U nidad: C aja/100 Precio máx .Unitario s/igic: 9,0000 9,2700* Importe máx imo: 5.130,00

P rov eedor Total Observ aciones Observ aciones

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 5,4000 60,00 3,00 98,00 CUMPLE O FERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
C OSU M AR, S.L. SI 31,00 32,88 5,9400 54,55 5,00 92,42 CUMPLE O FERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
AC J, S.A. SI 31,00 32,88 8,3500 38,80 5,00 76,68 CUMPLE

B.BRAU N  M EDIC AL, S.A. N O 0,00 NO CUMPLE

M ARC IAL FE RN AN DEZ BE TAN C ORT, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

OIARSO SO C IEDAD C OOP ERATIVA N O 0,00 NO CUMPLE

SOLU C ION E S TEC N OLOG IC AS SOTEN IB LES, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

NÚMERO DE ORDEN 2: AGUJA HIPODÉRMICA 0,6X25 MM. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA

C antidad: 570 U nidad: C aja/100 Precio máx .Unitario s/igic: 9,0000 9,2700* Importe máx imo: 5.130,00

P rov eedor Total Observ aciones Observ aciones

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 5,4000 60,00 3,00 98,00 CUMPLE O FERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
C OSU M AR, S.L. SI 31,00 32,88 5,9400 54,55 5,00 92,42 CUMPLE O FERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
AC J, S.A. SI 31,00 32,88 8,3500 38,80 5,00 76,68 CUMPLE

B.BRAU N  M EDIC AL, S.A. N O 0,00 NO CUMPLE

M ARC IAL FE RN AN DEZ BE TAN C ORT, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

OIARSO SO C IEDAD C OOP ERATIVA N O 0,00 NO CUMPLE

SOLU C ION E S TEC N OLOG IC AS SOTEN IB LES, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

NÚMERO DE ORDEN 3: AGUJA HIPODÉRMICA 0,8X38-40 MM. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA

C antidad: 10.350 U nidad: C aja/100 Precio máx .Unitario s/igic: 9,0000 9,2700* Importe máx imo: 93.150,00

P rov eedor Total Observ aciones Observ aciones

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 5,4000 60,00 3,00 98,00 CUMPLE O FERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
C OSU M AR, S.L. SI 33,00 35,00 5,9400 54,55 5,00 94,55 CUMPLE O FERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
AC J, S.A. SI 33,00 35,00 8,3500 38,80 5,00 78,80 CUMPLE

B.BRAU N  M EDIC AL, S.A. N O 0,00 NO CUMPLE

M ARC IAL FE RN AN DEZ BE TAN C ORT, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

OIARSO SO C IEDAD C OOP ERATIVA N O 0,00 NO CUMPLE

PALEX M EDIC AL, S.A. N O 0,00 NO CUMPLE

SOLU C ION E S TEC N OLOG IC AS SOTEN IB LES, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

Prescripciones 
técnicas

M ejoras 
prescripciones 

técnicas

M ejoras 
prescripciones 
técnicas (35% )

Precio 
s/igic

P /Precio 
(60% )

M ejoras 
entrega (5% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
N o presenta declaración C E de conformidad según Real 
Decreto 1591/2009, en C astellano o Declaración jurada 
emitida por traductor
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja

Prescripciones 
técnicas

M ejoras 
prescripciones 

técnicas 

M ejoras 
prescripciones 
técnicas (35% )

Precio 
s/igic

P /Precio 
(60% )

M ejoras 
entrega (5% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
N o presenta declaración C E de conformidad según Real 
Decreto 1591/2009, en C astellano o Declaración jurada 
emitida por traductor
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja

Prescripciones 
técnicas

M ejoras 
prescripciones 

técnicas

M ejoras 
prescripciones 
técnicas (35% )

Precio 
s/igic

P /Precio 
(60% )

M ejoras 
entrega (5% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja

N o presenta declaración C E de conformidad según Real 
Decreto 1591/2009, en C astellano o Declaración jurada 
emitida por traductor
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
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    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

NÚMERO DE ORDEN 4: AGUJA HIPODÉRMICA 0,9X25 MM. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA
C antidad: 780 U nidad: C aja/100 Prec io m áx .U nitario s / igic : 9,0000 9,2700* Importe máx imo: 7.020,00

Prov eedor Total Observ aciones Observ aciones

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 5,4000 60,00 3,00 98,00 CUMPLE OFERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
C OSU M AR, S.L. SI 31,00 32,88 5,9400 54,55 5,00 92,42 CUMPLE OFERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
AC J, S.A. SI 31,00 32,88 8,3500 38,80 5,00 76,68 CUMPLE

B.BRAU N  M EDIC AL, S.A. N O 0,00 NO CUMPLE

M ARC IAL FERN AN DEZ BETAN C ORT, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

OIARSO SOC IEDAD C OOPERATIV A N O 0,00 NO CUMPLE

SOLU C ION ES TEC N OLOGIC AS SO TEN IBLES, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

NÚMERO DE ORDEN 5: AGUJA HIPODÉRMICA 0,9X38-40 MM. LUER CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO EN LA AGUJA
C antidad: 570 U nidad: C aja/100 Prec io m áx .U nitario s / igic : 9,0000 9,2700* Importe máx imo: 5.130,00

Prov eedor Total Observ aciones Observ aciones

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. SI 33,00 35,00 5,4000 60,00 3,00 98,00 CUMPLE OFERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
C OSU M AR, S.L. SI 33,00 35,00 5,9400 54,55 5,00 94,55 CUMPLE OFERTA AN ORM ALM EN TE BAJA JU STIFIC ADA
AC J, S.A. SI 33,00 35,00 8,3500 38,80 5,00 78,80 CUMPLE

B.BRAU N  M EDIC AL, S.A. N O 0,00 NO CUMPLE

M ARC IAL FERN AN DEZ BETAN C ORT, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

OIARSO SOC IEDAD C OOPERATIV A N O 0,00 NO CUMPLE

NÚMERO DE ORDEN 6: AGUJA HIPODÉRMICA 18G X 1 1/2 (1,20X38-40 MM) CON BISEL PUNTAS ROMA (40-45º)

C antidad: 12.000 Juego C aja/100 Prec io m áx .U nitario s / igic : 4,0000 4,1200* Importe máx imo: 48.000,00

Prov eedor Precio s/igic Total Observ aciones Observ aciones

COSUMAR, S.L. SI 13,00 2,5900 80,00 5,00 98,00 CUMPLE
SOLU C ION ES TEC N OLOGIC AS SO TEN IBLES, S.L. SI 13,00 2,6000 79,69 5,00 97,69 CUMPLE
PALEX M EDIC AL, S.A. SI 15,00 2,6500 78,19 2,00 95,19 CUMPLE
SM ITH S M EDIC AL ESPAÑ A, S.R.L. SI 13,00 3,0000 69,07 3,00 85,07 CUMPLE
B.BRAU N  M EDIC AL, S.A. SI 15,00 3,3000 62,79 5,00 82,79 CUMPLE
AC J, S.A. SI 13,00 3,5000 59,20 5,00 77,20 CUMPLE
M ARC IAL FERN AN DEZ BETAN C ORT, S.L. SI 15,00 3,6600 56,61 5,00 76,61 CUMPLE

AM EBIL, S.L. N O 0,00 NO CUMPLE

OIARSO SOC IEDAD C OOPERATIV A N O 0,00 NO CUMPLE

NÚMERO DE ORDEN 7: JERINGA DE DOS CUERPOS DE 2 ML. CONO T IPO LUER CONCÉNTRICO.

C antidad: 7.650 Juego C aja/100 Prec io m áx .U nitario s / igic : 2,0000 2,0600* Importe máx imo: 15.300,00

Prov eedor Total Observ aciones Observ aciones

B.BRAUN MEDICAL, S.A. SI 32,00 35,00 1,7000 60,00 5,00 100,00 CUMPLE
M ARC IAL FERN AN DEZ BETAN C ORT, S.L. SI 31,00 33,91 1,7900 56,98 5,00 95,89 CUMPLE

Prescripciones 
técnicas

M ejoras 
prescripciones 

técnicas 

M ejoras 
prescripciones 
técnicas (35% )

Precio 
s/igic

P/Precio 
(60% )

M ejoras 
entrega (5% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
N o presenta declaración C E de conformidad según Real 
Decreto 1591/2009, en C astellano o Declaración jurada 
emitida por traductor

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja

Prescripciones 
técnicas

M ejoras 
prescripciones 

técnicas

M ejoras 
prescripciones 
técnicas (35% )

Precio 
s/igic

P/Precio 
(60% )

M ejoras 
entrega (5% )

Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja
Sistema de seguridad no integrado en el cuerpo de la 
aguja

N O PRES EN TA M U ESTRA y  N o presenta declaración 
C E de conformidad según Real Decreto 1591/2009, en 
C astellano o Declaración jurada emitida por traductor

Prescripciones 
técnicas

M ejoras 
prescripciones 
técnicas(15% )

P/Precio 
(80% )

M ejoras 
entrega (5% )

N o presenta declaración C E de conformidad según Real Decreto 1591/2009, 
en C astellano o Declaración jurada emitida por traductor

N O PRESEN TA M U ESTRA y  N o presenta declaración C E de conformidad 
según Real Decreto 1591/2009, en C astellano o Declaración jurada emitida 
por traductor

Prescripciones 
técnicas

M ejoras 
prescripciones 

técnicas

M ejoras 
prescripciones 
técnicas (35% )

Precio 
s/igic

P/Precio 
(60% )

M ejoras 
entrega (5% )
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    Servicio 
    Canario de la Salud

PROCEDIMIENTO ABIERTO   61/S/19/SU/GE/A/0268

NÚMERO DE ORDEN 8: JERINGA DE DOS CUERPOS DE 5 ML. CONO TIPO LUER EXCÉNTRICO.

Cantidad: 9.000 Juego Caja/100 Precio máx .Unitario s/igic: 2,8000 2,8840* Importe máximo: 25.200,00

Proveedor Total Observaciones Observaciones

B.BRAUN MEDICAL, S.A. SI 33,00 33,97 2,3000 60,00 5,00 98,97 CUMPLE
MARCIAL FERNANDEZ BETANCORT, S.L. SI 34,00 35,00 2,5200 54,76 5,00 94,76 CUMPLE

NÚMERO DE ORDEN 9: JERINGA DE TRES CUERPOS DE 10 ML. CONO TIPO LUER CONCÉNTRICO.

Cantidad: 570 Juego Caja/100 Precio máx .Unitario s/igic: 5,5000 5,6650* Importe máximo: 3.135,00

Proveedor Precio s/igic Total Observaciones Observaciones

MARCIAL FERNANDEZ BETANCORT, S.L. SI 35,00 4,7600 60,00 5,00 100,00 CUMPLE
B.BRAUN MEDICAL, S.A. NO 0,00 NO CUMPLE Presenta cono excéntrico

OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA NO 0,00 NO CUMPLE

Prescripciones 
técnicas

Mejoras 
prescripciones 

técnicas 

Mejoras 
prescripciones 
técnicas (35% )

Precio 
s/igic

P/Precio 
(60% )

Mejoras 
entrega (5% )

Prescripciones 
técnicas

Mejoras 
prescripciones 
técnicas(35% )

P/Precio 
(60% )

Mejoras 
entrega (5% )

No presenta declaración CE de conformidad según Real Decreto 1591/2009, 
en Castellano o Declaración jurada emitida por traductor
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